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Lichthértendes flieRfahiges dentales Fiillungsmaterial

PRODUKTBESCHREIBUNG

BEAUTIFIL Flow Plus X ist ein lichthartendes, réntgenopakes Fiillungsmaterial fiir Front- und
Seitenzahnfiillungen, die auch Okklusalflachen einschliefen kdnnen. Es steht in zwei verschiedenen
FlieRfahigkeiten, FOO (minimal flieRféhig) und FO3 (gering flieRfahig), zur Verfigung.

INDIKATIONEN
> Front- und Seitenzahnfiillungen
> Reparatur von Restaurationen und Prothesen

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

. Das Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegen dieses Material und/oder
Methacrylatmonomere verwenden.

Behandler mit bekannten Allergien gegen dieses Material und/oder Methacrylatmonomere diirfen das
Produkt nicht verwenden.

Falls bei Patient oder Behandler Entziindungen oder andere allergische Reaktionen auftreten, sofort den
Gebrauch einstellen und &rztlichen Rat einholen.

Zur Vermeidung einer Sensibilisierung gegen das Produkt (zahn-) medizinische Schutzhandschuhe und
Schutzbrille tragen. Bei versehentlichem Kontakt mit oralen Weichgeweben oder Haut sofort mit einem
mit Alkohol befeuchteten Wattebausch abtupfen und mit reichlich Wasser spiilen. (Zahn-) medizinische
Handschuhe bieten zwar einen gewissen Schutz vor direktem Kontakt mit diesem Material, doch einige
Monomere kdnnen sehr schnell durch die Handschuhe auf die Haut dringen. Sollte das Material also auf
die Schutzhandschuhe gelangen, diese sofort ausziehen und die Hande mit reichlich Wasser waschen.
Bei Augenkontakt die Augen sofort mit reichlich Wasser spiilen und &rztlichen Rat einholen.

Kanilen nicht wiederverwenden.

. Bei allen zusammen mit dem Produkt verwendeten Materialien, Instrumenten oder Geraten die
Gebrauchsanleitung beachten.

Das Produkt ausschlieRlich fiir die in diesem Beipackzettel genannten Aufgaben verwenden.

Das Produkt nur bis zu dem auf Packung oder Behalter angegebenen Verfallsdatum benutzen.
(Beispiel & JJJJ-MM-TT — Jahr-Monat-Tag des Verfallsdatums)

10. Das Produkt ist nur fiir den dentalen Gebrauch vorgesehen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Vorbereitung
Im Kiihischrank gelagertes Material erst verarbeiten, wenn es sich auf Zimmertemperatur erwarmt hat. Die
Kaniile wie in den Abbildungen unten dargestellt an der Spritze anbringen.
1. Die Schutzkappe unter langsamer Drehung von der Spritze abziehen (Fig. A).
2. Die Kaniile im Uhrzeigersinn anschrauben, bis sie sicher befestigt ist (Fig. B).
3. Die Kaniile sofort in die schmale Offnung im Kopf der Schutzkappe schieben, um das Material bis zum
Gebrauch vor Umgebungslicht zu schiitzen (Fig. C).
» Beim Anbringen der Kanille stets saubere (zahn-) medizinische Schutzhandschuhe tragen.
A. Front- und Seitenzahnfiillungen
A-1. Reinigung der Zahnoberflache
Die Zahnoberflache griindlich von Plaque reinigen.
A-2. Farbauswahl
Mit einem Farbschliissel die geeignete Farbe auswahlen, solange der Zahn noch feucht ist.
A-3. Kavitétenpraparation
Die Kavitat wie iiblich préparieren.
A-4. Isolation .
Den Behandlungsbereich mit Kofferdam o.A. vor Kontamination schitzen.
A-5. Pulpaschutz ;

Freiliegende Pulpa oder pulpanahe Kavitatenbereiche mit Calciumhydroxid o.A. iberkappen.

> Keine eugenolhaltigen Materialien verwenden, da diese die Polymerisation oder Adhasion
des Produkts beeintrachtigen konnen.

A-6. Konditionierung und Adhasiv-Auftrag
Ein Dentaladhésiv nach der Anleitung des Herstellers applizieren.
A-7. Fiillung

Die ndtige Menge BEAUTIFIL Flow Plus X direkt in die Kavitét applizieren und wie gewiinscht

formen. Das Material kann auch auf einen Mischblock 0.A. gegeben und mit einem geeigneten

Instrument in die Kavitat appliziert werden.

> Bei tiefen Kavitéten ist eine inkrementelle Fillung und Lichth&rtung mit maximal 2 mm
Schichtstarke zu empfehlen.

» Auf den Mischblock ausgebrachtes Material sollte mit einer Lichtschutzfolie vor Umgebungslicht
geschiitzt werden, damit es nicht zu einer vorzeitigen Polymerisation kommt.

» Die gebrauchte Kaniile verwerfen und die Schutzkappe wieder sicher befestigen. Die Kaniilen
sollten nur bei einem Patienten verwendet und am Ende der Behandlung entsorgt werden, um
Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Nicht wiederverwenden.

» Spritze und Schutzkappe nach jedem Gebrauch mit Alkohol desinfizieren, um Kreuzkontaminationen
zu vermeiden. Dann die Kappe wieder fest anbringen. Darauf achten, dass kein Alkohol in das
Material gelangt.
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A-8. Lichthartung
Mit einer dentalen Polymerisationslampe lichtharten. Groflédchige Fiillungen in Segmenten lichtharten.
Polymerisationslampe Halogen LED
Polymerisationszeit 20 Sek. 10 Sek.
Wellenlange 400-500 nm 440-490 nm
Lichtleistung 2500 mW/cm? 21.000 mW/cm?

» Eine dentale Polymerisationslampe mit den obigen technischen Merkmalen benutzen.

» Der Behandler muss eine Schutzbrille tragen oder ein Lichtschutzschild verwenden, um nicht
unmittelbar in das Licht der Polymerisationslampe zu blicken. Der Behandler muss auch die Augen
des Patienten vor direkter Einwirkung des Lichts der Polymerisationslampe schiitzen.

» Die Polymerisationslampe nach jedem Gebrauch mit Alkohol desinfizieren, um Kreuzkontaminationen
zu vermeiden.

A-9. Finieren und Polieren
Nach der Lichthartung wie iiblich konturieren, finieren und polieren.
B. Reparatur von Restaurationen und Prothesen
B-1. Reinigung der Restauration
Die Restauration griindlich von Plaque reinigen.
B-2. Farbauswahl

Mit einem Farbschliissel die geeignete Farbe auswahlen.

B-3. Anrauen der Restauration )

Die zu reparierende Flache mit einem dentalen Schleifkorper (Diamantinstrument 0.A.) anrauen. Dann

mit Wasser spiilen und trocknen.

B-4. Isolation )
Den Behandlungsbereich mit Kofferdam o.A. vor Kontamination schiitzen.
. Vorbehandlung der Restauration
Das zu reparierende Material (Komposit, Keramik, Metall oder natiirliche Zahnsubstanz) fiir optimale
mechanische und chemische Retention vorbehandeln.
» Gebrauchsanleitungen der zur Vorbehandlung verwendeten Materialien in Bezug auf Applikation
sowie Anatzen, Priming und Bonding beachten.
Fiillung, Lichthértung, Finieren und Polieren
Mit den Schritten A-7 bis A-9 fortfahren, siehe oben.

ZUSAMMENSETZUNG
Bis-GMA, TEGDMA, Bis-MPEPP, S-PRG-Filller auf der Basis von Fluorboraluminiumsilikatglas,
Polymerisationsinitiator, Pigmente u.a.

EARBEN
F00: At,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2, C2, D2, A10,A20 /
SA0.5, SA0.50, Inc (Incisal), BW (Bleaching white)
F03: A1,A2,A3,A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A20, A30 /
SA0.5, Inc (Incisal), BW (Bleaching white), CV (Cervical), MI (Milky)

LAGERUNG
Bei Zimmertemperatur (1-30 °C) dunkel lagern. Hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden. Vor
direkter Sonneneinstrahlung schiitzen und von Ziindquellen fernhalten.
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Matériau fluide photopolymérisable pour restaurations dentaires

DESCRIPTION

BEAUTIFIL Flow Plus X est un matériau de restauration radio opaque photopolymérisable destiné
aux restaurations antérieures et postérieures, faces occlusales incluses. Deux fluidités sont
disponibles, FOO (moyenne) et FO3 (basse).

INDICATIONS
> Restaurations antérieures et postérieures
> Réparations de restaurations et de protheses

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

. Ne pas utiliser ce produit pour des patients allergiques & ce matériau ou aux monomeres
acryliques.

2. Méme chose pour les opérateurs.

3. Si, lors de I'utilisation du produit, le patient ou I'opérateur présente une inflammation ou autre

réaction allergique, interrompre immédiatement 'opération et consulter un médecin.

4. Porter des gants et des lunettes de protection pour éviter la sensibilisation au produit. En cas de
contact accidentel avec les tissus mous, la peau ou un vétement, essuyer avec un coton imbibé
d'alcool et rincer a I'eau courante. Bien que les gants médicaux protegent du contact direct,
certains monomeres peuvent les traverser. Si c'est le cas, oter immédiatement les gants et se
laver les mains a I'eau courante.

. En cas de contact oculaire, rincer abondamment a I'eau et consulter un médecin.

. Les aiguilles sont a usage unique.

. Suivre les instructions du fabricant pour chaque matériau, instrument ou équipement utilisé en
association avec ce produit.

. Ne pas utiliser ce produit a d’autres fins que celles mentionnées au chapitre Indications du
présent mode d'emploi.

. Utiliser ce produit avant la date d'expiration indiquée sur I'étiquette et 'emballage.

(Exemple @ AAAA-MM-JJ — Année-Mois-Jour de la date d’expiration)
10.Ce produit est exclusivement réservé & un usage dentaire professionnel.

MODE D’EMPLOI

Préparation

Sile produit est stocké au réfrigérateur, le laisser revenir a température ambiante avant utilisation.
Monter l'aiguille sur la seringue comme illustré ci-dessous.

1. Retirer le capuchon de la seringue en le tournant doucement (Fig. A).

2. Enfoncer I'aiguille en la tournant dans le sens de vissage et s'assurer qu'elle tienne bien (Fig. B).
3. Insérer immédiatement I'aiguille dans le petit trou du capuchon de la seringue en attendant de
I'utiliser afin d'éviter le risque de polymérisation précoce due a la lumiére ambiante (Fig. C).

» Toujours porter des gants lorsqu'on change d'aiguille.
A. Restaurations antérieures et postérieures
A-1. Nettoyage de la dent
Procéder avec soin pour dter toute trace de plaque.
A-2.Prise de teinte
Sélectionner la teinte appropriée a l'aide d'un teintier pendant que la dent reste humide.
A-3.Cavité
Préparer la cavité de maniere traditionnelle.
A-4.1solation
Isoler la préparation avec une digue pour éviter la contamination.
A-5. Protection pulpaire
En cas de cavité profonde, proche de la pulpe, la protéger en I'enduisant d’un hydroxyde de
calcium etc.
> Ne pas utiliser de produit contenant de I'eugénol car cela nuirait a I'adhérence et a la
polymérisation du matériau.
A-6. Application de I'adhésif
Passer un adhésif dentaire en suivant les indications du fabricant.
A-7. Pose
Injecter la dose nécessaire de BEAUTIFIL Flow Plus X directement dans la cavité et modeler
la forme souhaitée. On peut aussi extruder BEAUTIFIL Flow Plus X sur un bloc de mélange
pour combler ensuite la cavité a I'aide d’un instrument approprié.
> En cas de cavité profonde, procéder en plusieurs étapes (application/polymérisation) sans
excéder 2 mm d'épaisseur a chaque fois.
> La pate sur le bloc de mélange doit étre protégée de la lumiere ambiante pour éviter un
début de polymérisation.
» Jeter laiguille aprés usage et reboucher soigneusement la seringue. Les aiguilles sont
4 usage unique et donc a jeter apres chaque intervention, pour éviter la contamination
croisée.
» Désinfecter la seringue et son capuchon a I'alcool aprés chaque utilisation (attention a ne
pas mettre d'alcool au contact de la pate) pour éviter la contamination croisée.
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A-8. Photopolymérisation
Photopolymériser avec une lampe de cabinet. Pour les cavités larges, procéder par segments.
Lampe Halogéne LED
Temps d'insolation 20 secs. 10 secs.
Longueur d'onde 400-500 nm 440-490 nm
Intensité lumineuse 2500 mW/cm? 21000 mW/cm?

» Utiliser une lampe de cabinet aux spécifications identiques a celles indiquées ci-dessus.
> Lopérateur doit utiliser des lunettes ou un écran de protection pour éviter une exposition
oculaire directe au faisceau lumineux. Il doit également veiller a la protection des yeux du
patient.
> Désinfecter a I'alcool la lampe a polymériser apres chaque patient pour éviter la
contamination croisée.
A-9. Finition et polissage
Aprés polymérisation, procéder au modelage, a la finition et au polissage de maniére
conventionnelle.
B. Réparations de restaurations et de prothéses
B-1. Nettoyage de la restauration
Procéder soigneusement pour oter toute trace de plaque.
B-2. Teinte
La sélectionner a l'aide d'un teintier.
B-3.Dépolissage
Dépolir la zone de réparation & I'aide d'abrasifs (fraises diamantées etc.) puis rincer et sécher.
B-4.Isolation
Isoler la zone de traitement avec une digue pour éviter la contamination.
B-5. Prétraitement
Prétraiter le matériau a réparer (composite, céramique, métal ou dent naturelle) afin d'optimiser
la rétention mécanique et chimique.
> Suivre les instructions du fabricant de chaque produit de prétraitement pour le mordangage,
le primer et le collage.
B-6.Pose, polymérisation, finition et polissage
Suivre la procédure décrite plus haut aux chapitres A-7 a A-9.
COMPOSITION

Bis-GMA, TEGDMA, Bis-MPEPP, Charge S-PRG a base de verre fluoroboroaluminosilicate,
initiateur de polymérisation, pigments et divers.

TEINTES
F00: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1,B2, C2, D2, A10, A20/
SA0.5, SA0.50, Inc (Incisal), BW (Blanchiment)
F03: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A20, A30/
SAO0.5, Inc (Incisal), BW (Blanchiment), CV (Cervical), MI (Milky)

STOCKAGE
Conserver a température ambiante (1-30 °C) dans un endroit sombre. Eviter toute température ou
humidité élevée. Ne pas approcher d’une source lumineuse intense ou d’'une flamme.
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Lichthardend, flowable, tandheelkundig restauratiemateriaal

PRODUCTOMSCHRIJVING

BEAUTIFIL Flow Plus X is een radiopaak, lichthardend restauratiemateriaal, geindiceerd voor anterieure en
posterieure restauraties inclusief occlusale viakken. Er zijn twee viscositeiten: FOO (hoogvisceus) en F03
(laagvisceus).

INDICATIES VOOR HET GEBRUIK
> Anterieure en posterieure restauraties
> Reparatie van restauraties en protheses

VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

. Gebruik dit product niet bij patiénten met een bekende allergie voor dit materiaal en/of methacrylaatmonomeer.

2. Gebruikers met een bekende allergie voor dit materiaal en/of methacrylaatmonomeer mogen dit product niet

gebruiken.

3. Stop onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts in geval van een ontsteking of andere allergische reacties
bij patiént of gebruiker.

. Gebruik medische handschoenen en een veiligheidsbril om te voorkomen dat u overgevoelig wordt voor dit
product. Als het product per ongeluk toch op oraal weefsel of de huid komt, verwijder het dan onmiddellijk met een
in alcohol gedrenkt watje en spoel met veel water. Medische handschoenen bieden weliswaar enige bescherming
tegen direct contact met dit materiaal, maar sommige monomeren kunnen zeer snel door de handschoenen heen
tot de huid doordringen. Daarom dient u de handschoenen onmiddellijk uit te trekken als dit materiaal erop komt
en uw handen met veel water te wassen.

. In geval van contact met de ogen dient u deze onmiddellijk te spoelen met veel water en een arts te raadplegen.

. De tips zijn geschikt voor eenmalig gebruik.

. Houd u aan de gebruiksaanwijzingen van elk materiaal, instrument of apparaat dat u in combinatie met dit product
gebruikt.

. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan degene die expliciet in deze gebruiksaanwijzing worden
genoemd.

. Gebruik dit product niet na de vervaldatum die op de verpakking of het flesje staat.

(Voorbeeld g JJJJ-MM-DD — Jaar-Maand-Dag van de uiterste gebruiksdatum).
10.Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dentale professionals.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding
Wanneer u deze producten in een koelkast bewaart, zorg er dan voor dat ze op kamertemperatuur zijn als u ze gaat
gebruiken. Plaats de tip op de spuit zoals aangegeven in de onderstaande afbeeldingen.
1. Draai de dop langzaam van de spuit (Fig. A).
2. Plaats de tip door deze met de klok mee te draaien totdat hij goed vastzit (Fig. B).
3. Steek de tip direct voor gebruik in de smalle opening aan de bovenzijde van de dop om het materiaal te
beschermen tegen omgevingslicht (Fig. C).
» Gebruik altijd schone medische handschoenen als u de tip vervangt.
A. Anterieure en posterieure restauraties
A-1. Reinigen van het oppervlak van het element.
Reinig het oppervlak van het element grondig om plaque te verwijderen.
A-2.Kleurbepaling
Kies de juiste kleur aan de hand van een kleurenschema als het element nog vochtig is.
A-3. Caviteitspreparatie
Prepareer de caviteit volgens de gangbare methode.
A-4.1soleren
Gebruik een rubberdam o.i.d. om het te behandelen gebied te beschermen tegen contaminatie.
A-5.Bescherming van de pulpa
Overkap de pulpa met calciumhydroxide etc. als deze is geéxponeerd of als het aangetaste gebied dicht bij de
pulpa ligt.
> Gebruik geen materiaal dat eugenol bevat, omdat dit een nadelige invloed kan hebben op de polymerisatie of
hechting van het materiaal.
A-6.Aanbrengen van adhesief
Breng de adhesief aan volgens de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant.
A-7. Vullen
Vul de caviteit rechtstreeks met de benodigde hoeveelheid BEAUTIFIL Flow Plus X en creéer de gewenste
vorm. U kunt BEAUTIFIL Flow Plus X ook eerst op een papiertje doen om het daarna met een geschikt
instrument in de caviteit aan te brengen.
> Als de caviteit diep is, kunt u het materiaal beter in laagjes van max. 2 mm aanbrengen en uitharden.
> De pasta die op het papiertje wordt gedaan, moet worden beschermd tegen omgevingslicht om onbedoelde
polymerisatie van het materiaal te voorkomen.
> Gooi de tip na gebruik weg en breng de dop weer goed aan. Tips voor eenmalig gebruik dient u slechts bij
één patiént te gebruiken en na de behandeling weg te gooien om kruisbesmetting te vermijden. Gebruik ze
niet nog een keer.
> Desinfecteer de spuit en dop na elk gebruik met alcohol om kruisbesmetting te voorkomen. Doe de dop
daarna goed dicht. Zorg ervoor dat er geen alcohol bij de pasta komt.
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A-8.Uitharden met licht
Belicht het materiaal met een polymerisatielamp. Bij grote restauratie-oppervlakken belicht u telkens een stukje.
Polymerisatielamp Halogeen LED
Belichtingstijd 20 sec. 10 sec.
Golflengte 400-500 nm 440-490 nm
Lichtintensiteit 2500 mW/cm? 2 1.000 mW/cm?

» Gebruik een polymerisatielamp met de bovengenoemde specificaties.

» De gebruiker moet een veiligheidsbril dragen of het licht van de lamp afschermen zodat hij/zij niet direct in
het licht kan kijken. Ook de ogen van de patiént moeten tegen het licht van de polymerisatielamp worden
beschermd.

» Desinfecteer de polymerisatielamp na elk gebruik met alcohol om kruisbesmetting te voorkomen.

A-9. Afwerken en polijsten
Het vormgeven, afwerken en polijsten van de restauratie na het uitharden gebeurt volgens de gangbare
methode.
B. Reparatie van restauraties en protheses
B-1. Reinigen van de restauratie
Reinig de restauratie grondig om plague te verwijderen.
B-2. Kleurbepaling
Kies de juiste kleur aan de hand van een kleurenschema.
B-3. Opruwen van de restauratie
Ruw het te repareren oppervlak op (bijv. met behulp van een boortje van diamant). Spoel het opperviak
vervolgens met water en maak het droog.
B-4.Isoleren
Gebruik een rubberdam o.i.d. om het te behandelen gebied te beschermen tegen contaminatie.
B-5.Voorbehandeling van de restauratie

Behandel het te repareren materiaal (composiet, porselein, metaal of natuurlijk tandweefsel) voor om de

mechanische en chemische retentie te vergroten.

> Houd u voor het aanbrengen, etsen, primen en bonden aan de gebruiksaanwijzingen van het betreffende
materiaal.

B-6. Vullen, uitharden met licht, afwerken en polijsten

Volg de bovenstaande stappen A-7 tot en met A-9.

SAMENSTELLING
Bis-GMA, TEGDMA, bis-MPEPP, S-PRG-vulstofpartikels op basis van fluorbooraluminiumsilicaatglas,
polymerisatie-initiatoren, pigmenten en andere

KLEUREN
F00: A1, A2, A3,A3.5, A4, B1,B2, C2, D2, A10, A20/
SAO0.5, SA0.50, Inc (Incisal), BW (Bleaching white)
F03: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A20, A30/
SAO0.5, Inc (Incisal), BW (Bleaching white), CV (Cervical), MI (Milky)

OPSLAG
Bewaar op een donkere plek op kamertemperatuur (1-30 °C). Vermijd hoge temperaturen en een hoge
luchtvochtigheid. Stel niet bloot aan direct zonlicht of ontstekingsbronnen.
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Material de restauracién dental fluido fotopolimerizable

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BEAUTIFUL Flow Plus X es un material de restauracion fotopolimerizable y radiopaco indicado para restauraciones
anteriores y posteriores incluidas las caras oclusales. Estan disponibles dos consistencias diferentes, FOO (fluidez
minima) y FO3 (baja fluidez).

INDICACIONES DE USO
» Restauraciones anteriores y posteriores
> Reparacion de restauraciones y prétesis

PRECAUCIONES Y AVISOS

1. No usar este producto en pacientes con alergias conocidas a este material y/o al monémero de metacrilato.

2. Los profesionales con alergias conocidas a este material y/o al monémero de metacrilato no deben usar este

producto.
3. Si apareciera inflamacion o cualquier otra reaccion alérgica en el paciente o el profesional mientras se esta
utilizando este producto, parar su uso inmediatamente y buscar ayuda médica.

4. Usar guantes médicos (dentales) y gafas protectoras para evitar la sensibilizacion a este producto. En caso
de contacto accidental con el tejido blando oral o la piel, limpiar inmediatamente con una bolita de algodén
humedecida en alcohol y lavar con gran cantidad de agua. Los guantes médicos (dentales) proporcionan algo
de proteccion contra el contacto directo con este material; sin embargo algunos monémeros pueden penetrar a
través de los guantes muy rapidamente hasta alcanzar la piel. Por tanto, si el material contactara con los guantes,
quitérselos inmediatamente y lavarse las manos con gran cantidad de agua.

. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos con gran cantidad de agua y buscar ayuda
médica.

. No re-utilizar las puntas.

. Seguir las instrucciones de uso de cada material, instrumento o equipamiento que se use con este producto.

. No usar este producto para ningun otro propdsito que no este especificado en estas instrucciones de uso.

. Usar este producto antes de la fecha de caducidad indicada en el paquete o embalaje.
(Ejemplo & AAAA-MM-DD — Afio-Mes-Dia de la fecha de caducidad)

10.Este producto esta fabricado para uso solo por profesionales dentales

INSTRUCCIONES DE USO
Preparacién
Cuando se guarde este material en la nevera, dejar que alcance la temperatura ambiente antes de usarlo. Ajustar la
aguja a la jeringa como se indica en las siguientes figuras.
1. Quitar el tapén girando lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj (Fig. A).
2. Enroscar la aguja en sentido de las agujas del reloj hasta que este firmemente apretada (Fig. B).
3. Insertar la aguja en el pequefio agujero de la cabeza del tapon protector inmediatamente antes de usarlo para
evitar que el material se exponga a la luz ambiental (Fig. C).
> Al cambiar la aguja, siempre usar guantes médicos (dentales) limpios.
A. Restauraciones anteriores y posteriores
A-1. Limpieza de la superficie del diente
Limpiar completamente la superficie del diente para eliminar la placa.
A-2. Seleccion del tono
Seleccionar el tono apropiado mediante la guia de tonos cuando el diente aun esta himedo.
A-3. Preparacion de la cavidad
Preparara la cavidad segin el método estandar.
A-4. Aislamiento
Usar el dique de goma, etc. para aislar la zona de tratamiento de la contaminacion.
A-5. Proteccion pulpar
En los casos donde la pulpa este expuesta o la zona afectada este cerca de la pulpa, cubrir con hidréxido de
calcio, etc.
» No usar materiales que contengan eugenol ya que pueden inhibir la polimerizacion o adhesion del material.
A-6.Acondicionamiento y aplicacion del adhesivo
Aplicar adhesivo dental segun las instrucciones de uso del fabricante.
A-7. Obturacion
Insertar la punta de BEAUTIFIL Flow Plus X en el dispensador para aplicar el material directamente en la
cavidad y crear la forma deseada. También se puede dispensar en un papel de mezcla para ser aplicado en la
cavidad con un instrumento adecuado.
» Cuando se aplique el material directamente en la cavidad, esterilizar el dispensador antes de cada uso.
» Cuando la cavidad sea profunda, se recomienda obturacién incremental y fotopolimerizacion del material, en
capas no mayores de 2 mm cada una.
» La pasta dispensada en un papel de mezcla debe protegerse de la luz ambiental con una cubierta protectora
de la luz para evitar polimerizacion prematura del material.
> Las puntas deben usarse solo para un paciente y luego desecharla al final del procedimiento para evitar
contaminacién cruzada. No re-utilizarla.
.Fotopolimerizacion
Fotopolimerizar con una unidad dental de fotopolimerizacion. Cuando la zona a restaurar sea grande,
fotopolimerizar por partes.

[LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR |
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Unidad de fotopolimerizacion
Tiempo de fotopolimerizacion

Hal6gena LED
20 segundos 10 segundos
Longitud de onda 400-500 nm 440-490 nm
Intensidad luminica 2500 mW/cm? 21.000 mW/cm?
> Usar una unidad dental de fotopolimerizacion con las especificaciones equivalentes a las descritas
anteriormente.
> Los operadores deben usar gafas o pantallas protectoras para evitar la exposicion directa a la luz de
polimerizacion. Los operadores también deben proteger los ojos de los pacientes de la exposicion directa de
la luz de polimerizacion.
» Desinfectar la lampara de fotopolimerizacion con alcohol después de cada uso para evitar contaminacion
cruzada.
A-9. Acabado y pulido
Después de fotopolimerizar, contornear, acabar y pulir la restauracion segun el método estandar.
B. Reparacion de restauraciones y protesis
B-1. Limpiar la restauracion
Limpiar completamente la restauracion para eliminar la placa.
B-2. Seleccion del tono
Seleccionar el tono apropiado mediante la guia de tonos.
B-3. Desgastado de la restauracion
Desgastar la superficie que va a ser reparada con un abrasivo dental (fresas de diamante, etc.). Luego lavar
con aguay secar.
B-4. Aislamiento
Usar el dique de goma, etc. para aislar la zona de tratamiento de la contaminacion.
B-5. Pre-tratamiento de la restauracion
Pre-tratar el material que va a ser reparado (resina de composite, porcelana, metal o diente natural) para
aumentar la retencién mecénica y quimica.
> Seguir las instrucciones de cada material que se va a pre-tratar para la aplicacion y procedimientos de
grabado, acondicionamiento y adhesion.
B-6. Obturacion, fotopolimerizacion, acabado y pulido
Seguir los pasos del A-7 a A-9 de mas arriba.

COMPOSICION
Bis-GMA, TEGDMA, Bis-MPEPP, relleno S-PRG basado en vidrio de fluoroboroaluminosilicato, iniciador de la
polimerizacion, pigmentos y otros

TONOS
F00: Af, A2, A3,A3.5 A4,B1,B2,C2, D2, A10, A20/
SA0.5, SA0.50, Inc (Incisal), BW (Blanco blanqueamiento)
F03: A1, A2, A3,A3.5, A4,B1,B2, C2, D2, A20, A30/
SA0.5, Inc (Incisal), BW (Blanco blanqueamiento), CV (Cervical), Ml (Lechoso)

ALMACENAJE
Almacenar en un lugar oscuro a temperatura ambiente (1-30 °C). Evitar temperatura y humedad altas. Mantenerlo
alejado de la luz directa del sol y de cualquier fuente de calor.

it [ LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO |

Materiale dentale per ricostruzioni, fotopolimerizzabile, fluido

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BEAUTIFIL Flow Plus X & un materiale fotopolimerizzabile, radiopaco, indicato per ricostruzioni di denti anteriori e
posteriori, comprese le superfici occlusali. E disponibile in due diverse consistenze: FOO - pili denso (Zero Flow) e
FO3 - piu fluido (Low Flow).

INDICAZIONI
» Ricostruzioni di denti anteriori e posteriori
> Riparazione di restauri e protesi

PRECAUZIONI E AVVERTENZE
1. Non usare il prodotto per pazienti con allergie accertate a questo materiale e/o al monomero metacrilato.

2. Gli operatori allergici a questo materiale e/o al monomero metacrilato non devono usare questo prodotto.

3. In caso di comparsa di infiammazioni o di altre reazioni allergiche nel paziente o nell'operatore, sospendere

immediatamente I'uso del prodotto e consultare un medico.

4. Usare guanti ed occhiali di protezione per evitare la sensibilizzazione a questo prodotto. In caso di contatto
accidentale con i tessuti molli del cavo orale o con la pelle, tamponare immediatamente con del cotone imbevuto
d'alcool e sciacquare abbondantemente con acqua. Gli appositi guanti usati nel settore dentale forniscono una
certa protezione dal contatto diretto con questo materiale, tuttavia alcuni monomeri possono penetrare molto
velocemente attraverso i guanti e raggiungere la pelle. Se il materiale dovesse venire a contatto con i guanti,
rimuoverliimmediatamente e lavare le mani con acqua.

. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare subito abbondantemente con acqua e consultare un
medico.

. Non riutilizzare le cannule.

. Attenersi alle istruzioni d’uso di ogni materiale dentale, strumento o attrezzatura, usati insieme a questo prodotto.

. Utilizzare il prodotto esclusivamente per le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni d’uso.

. Usare il prodotto entro la data di scadenza indicata sulla confezione o sul contenitore.
(Esempio & AAAA-MM-GG — Anno-Mese-Giorno della data di scadenza)

10.1I prodotto & indicato solo per uso odontoiatrico.

ISTRUZIONI D'USO

Preparazione
Se conservato in frigorifero, utilizzare il materiale solo quando ha raggiunto la temperatura ambiente. Applicare la
cannula sulla siringa come illustrato nelle immagini sotto riportate.
1. Togliere il cappuccio di protezione dalla siringa ruotandolo lentamente (Fig. A).
2. Avvitare completamente la cannula in senso orario (Fig. B).
3. Inserire subito la cannula nella piccola apertura sulla punta del cappuccio di protezione per proteggere il materiale
dalla luce prima dell'uso (Fig. C).
> Indossare sempre gli appositi guanti protettivi puliti per applicare la cannula.
A. Ricostruzioni di denti anteriori e posteriori
A-1. Pulizia della superficie del dente
Pulire accuratamente la superficie del dente per rimuovere la placca.
A-2. Scelta del colore
Scegliere il colore adatto con una scala colori, quando il dente & ancora umido.
A-3. Preparazione della cavita
Preparare la cavita con la normale procedura.
A-4.1solamento
Proteggere da contaminazioni I'area interessata con diga di gomma.
A-5. Protezione della polpa

In caso di esposizione della polpa o di cavita profonde molto vicine alla polpa dentale, incappucciare la polpa

con idrossido di calcio o prodotti simili.

» Non usare materiali contenenti eugenolo, che potrebbero compromettere la polimerizzazione o I'adesione del
prodotto.

A-6. Condizionamento ed applicazione dell'adesivo
Applicare un adesivo dentale in base alle istruzioni del produttore.
A-7. Otturazione e ricostruzione

Applicare la quantita necessaria di BEAUTIFIL Flow Plus X direttamente nella cavita e modellare creando la

forma desiderata. Il materiale puo anche essere versato su un blocchetto di carta ed applicato nella cavita con

uno strumento adatto.

» Per cavita profonde si consiglia di applicare il materiale con la tecnica incrementale e fotopolimerizzare uno
spessore massimo di 2 mm.

> Proteggere dalla luce il materiale erogato sul blocchetto di carta con un coperchio fotoprotettivo, per evitare
una polimerizzazione indesiderata.

» Togliere la cannula utilizzata e richiudere bene il cappuccio di protezione. Utilizzare le cannule solo per un
unico paziente e smaltirle alla fine del trattamento, per evitare contaminazioni incrociate. Non riutilizzare le
cannule.

» Disinfettare con alcool la siringa e il cappuccio di protezione dopo ogni utilizzo, per evitare contaminazioni
incrociate. Quindi richiudere il cappuccio. Assicurarsi che il materiale non venga contaminato dall’alcool.

A-8. Fotopolimerizzazione

Fotopolimerizzare con una lampada di polimerizzazione dentale. Fotopolimerizzare ricostruzioni estese

dividendole in segmenti.

[,
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Lampada di polimerizzazione Alogena LED
Tempo di polimerizzazione 20 sec. 10 sec.
Lunghezza d'onda: 400-500 nm 440-490 nm
Intensita luminosa 2500 mW/cm? >1.000 mW/cm?

» Utilizzare una lampada di polimerizzazione dentale con le caratteristiche tecniche sopra indicate.
> Gli operatori devono indossare occhiali protettivi o usare uno schermo fotoprotettivo per evitare di guardare
direttamente la luce della lampada di polimerizzazione. Gli operatori devono anche proteggere gli occhi dei
pazienti dall'esposizione diretta alla luce della lampada di polimerizzazione.
» Disinfettare con alcool la lampada di polimerizzazione dopo ogni utilizzo, per evitare contaminazioni
incrociate.
A-9.Rifinitura e lucidatura
Dopo la fotopolimerizzazione, sgrossare, rifinire e lucidare il restauro normalmente.
B. Riparazione di restauri e protesi
B-1. Pulizia del restauro
Pulire accuratamente il restauro per rimuovere la placca.
B-2. Scelta del colore
Scegliere il colore adatto con una scala colori.
B-3. Irruvidimento del restauro
Irruvidire la superficie da riparare con una punta abrasiva specifica (una punta diamantata o simile), poi
sciacquare con acqua ed asciugare.
B-4.Isolamento
Proteggere da contaminazioni I'area interessata con diga di gomma.
B-5. Pretrattamento del restauro
Pretrattare il materiale da riparare (composito, ceramica, metallo o dente naturale) per ottenere un'ottimale
ritenzione meccanica e chimica.
» Attenersi alle istruzioni d’uso dei materiali utilizzati per il pretrattamento per quanto riguarda applicazione,
mordenzatura, priming e bonding.
B-6. Ricostruzione, fotopolimerizzazione, rifinitura e lucidatura
Procedere seguendo i passaggi da A-7 a A-9 indicati sopra.

COMPOSIZIONE
Bis-GMA, TEGDMA, Bis-MPEPP, riempitivo S-PRG a base di vetro silicato di alluminio fluoroborico, attivatore della
polimerizzazione, pigmenti ed altri componenti.

COLORI
F00: A1, A2,A3,A3.5 A4, B1,B2, C2,D2,A10,A20/
SA0.5, SA0.50, Inc (Incisal), BW (Bleaching white)
FO3: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A20, A30 /
SAO0.5, Inc (Incisal), BW (Bleaching white), CV (Cervical), MI (Milky)

CONSERVAZIONE
Conservare al buio a temperatura ambiente (1-30 °C). Evitare umidita e temperature elevate. Tenere lontano dai
raggi diretti del sole e da fonti d'innesco.

O [ BHUMATENLHO MPOYECTb NEPE/ MPYMEHEHVEM |

CBeToOTBepXAaeMbli TEKY4YUIA CTOMATONOrM4YeCckui pecTtaBpaLMoOHHbIN MaTepuan

ONMUCAHUE NMPOOYKTA

BEAUTIFIL Flow Plus X - cBeTOOTBEPXaeMblif, PEHTTEHOKOHTPACTHBIN PECTaBPALMOHHbIN MaTepuan Ans pectaspawum
nepenHyx v 6oKoBbIX 3y60B, BKNHoYas OKKMK3MOHHbIE NOBEPXHOCTU. MpeanaratoTcs ABe pasnuyHble CTENEHN TeKy4YecTn
- FOO (MuHMmanbHas TekyyecTb) u FO3 (HU3kas TekyyecT).

NOKA3AHUA K NPUMEHEHUIO
» PecrtaBpauyv nepesHmx 1 6okoBbix 3y608
» PeMoHT pecTaBpaLiyil 1 npoTe3os

NPEOQYNPEXOEHUA U MEPbI NPEAQOCTOPOXHOCTHU

. He ucnonbayiiTe AaHHbIi NPOAYKT y NALMEHTOB C U3BECTHOM anneprueil Ha 3TOT MaTepuan u/mnu MoHOMep MeTakpunara.
. Bpauam ¢ u3BeCTHOIM anneprueil Ha aTOT MaTepuan u/mnu MoHOMEP MeTakpunara He CeAyeT UCnonb30BaTh AaHHbIi
NPOAYKT.

Tpv BO3HMKHOBEHIUM NIOBOrO BOCMIANEHUS UNW annepriuyeckux peakyyit y naLyueHTa unn Bpaya HeMeAneHHo npekpatuTe
NPUMEHEHME W 0BPaTUTEC 38 MEAULIMHCKO MOMOLLbH.

McnonbayiiTe MeguLMHCKWE (CTOMATONOMMYECKIE) NepyaTku U 3alUuTHbIE 04KN BO 3BexaHne ceHeubunuaaLmm k
[AaHHOMY NpoAyKTY. MNpy cnyyaitHoM KOHTaKTe C MATKUMM TKaHSMYU NONOCTY PTa UMK KOXet HEMEANEHHO NpoTpUTe
BaTHbIM LIAPUKOM, CMOYEHHBIM B CIIMPTE, U MPOMOIiATE 6ONbLUMM KONMYECTBOM BOAbI. MeaULMHCKME (CTOMATONOTMYECKHE)
nepyaTkv 06ecneunBaloT HEKOTOPYIO 3aLLUTY OT NPSMOTO KOHTAKTa C 3TUM MaTepuanoM; 0AHaKo HEKOTOPbIE MOHOMEPbI
MOTYT 04eHb BbICTPO MPOHUKATh CKBO3b MEPYATKM Ha KOXY. B CBA3M C 3TUM NP KOHTaKTe MaTepuana faxe ¢ nepyarkammu
HEMeANEHHO CHUMUTE UX 1 POMOIATE PYKW BOMbLUMM KONMYECTBOM BOAbI.

Mpu nonaganuv B rnasa HemeaneHHo NPOMOiTe rnasa 6oNbLUMM KONMYECTBOM BOAbI M 06paTUTECH 38 MEAULIMHCKOM
MOMOLLbH.

He ncnonb3yiite uronbyaTble HaKOHEUYHIMKN NOBTOPHO.

Cobntogaitte MHCTPYKLMM NO NPUMEHEHNIO K KaX[AOMY CTOMATONOTYECKOMY MaTepuany, UHCTPYMEHTY unu npubopy,
CMOMb3YEMOMY C 3TUM NPOAYKTOM.

He ncnonb3ayiite AaHHbIN NPOAYKT ANS KaKUX-NNGO MHBIX LENeH, He yka3aHHbIX B AaHHOM UHCTPYKLMM.

Mcnonb3yitTe 3TOT NPOAYKT A0 UCTEYEHNS CPOKA FTOAHOCTH, YKA3aHHOTO Ha YNakoBKe Ui KOHTEIHepe.

(Mpvmep: & MTIT-MM-0[ — rog-mecsii-AaTa OKOHYaHWs CpOKa FoAHOCTH)

10. laHHbI/ NPOAYKT NpeAHa3HaYEH TONbKO ANst NPOGECCUOHANBHOTO CTOMATONOTMYECKOrO NPUMEHEHMS.

YKA3AHUA N0 NPUMEHEHUIO

MpenapupoBaHune
Ecnu maTepuansl XpaHaTcs B XONOAUNbHIKeE, A0BEANUTE WX A0 KOMHATHO TeMnepaTypbl nepen npuMeHetnem. Mpucoeanrute
HaKOHEYHWK C UrTOiA K LUNPULLY, kak NOKa3aHo Ha UNCTPaLysX Hixe.
1. CHMMUTE 3aLLMTHBII KONNaYoK co LWNpULa, MeaneHHo noBepHyB ero (Fig. A).
2. YcTaHOBWTE HaKOHEUHHK C UMOit, NOBOPaYMBas €ro No Yacosoit cTpenke Ao dukcauum (Fig. B).
3. BcTtaBbTe HaKOHEYHWK C WMo B ManeHbkoe 0TBEPCTUE Ha FONOBKE 3aLYMUTHOMO Konnayka HenocpeACcTBEHHO
nepea UCNonb3oBaHWeM, 4ToBbI 3alnUTUTL MaTepuan ot okpyxatowero ceeta (Fig. C).
» lpv ycTaHOBKe HAKOHEYHUKa C UMV BCETAa UCMONb3YiATe YNCTbIE MEAULIMHCKUE (CTOMATONOTMYECKIE) NepyaTKi.
A. PecTaBpauuu nepeAHMX 1 60KOBbIX 3y60B
A-1. OuncTka noBepxHocTH 3y6a
TwatenbHO 04MCTUTE NOBEPXHOCTb 3y6a, 4Tobbl yaanuTL Hanét.
A-2. Boibop oTTeHKa
BbiGepuTe NOAXOAALLMI OTTEHOK, UCTIONb3ysi TABNULY OTTEHKOB, MOKa 3y6 eLUE BRaXHbIi.
A-3. MpenapupoBatue nonoctn
Otnpenapupyitte NonocTb 06bI4HbIM CIOCO6OM.
A-4. Wsonauus
Wcnonbayitte pabbepaam unu T.n. 4N U30NALMNA MECTA NEYeHNS BO n3BEXaHMe 3arpa3HeHms.
A-5. 3awura nynbnbl
Ecnu nynbna o6HaxeHa unu nospexaéHHas 06nacTb HaxoAUTCs B HENOCPEACTBEHHON BNU30CTH OT NYNbNbI, NOKPOiATE
Y4aCTKM NYNbNbI TMAPOKCHAOM KanbLUA UAn T.n.
> He ncnonbayitte 3BreHoncofepxalye Matepuanbl, Tak kak OH1 MOTYT 3aTPYAHSTb NONMMEPU3ALIMIO UMK
afreauio matepuana.
A-6. KoHonumMoHMpoBaHWe 1 HaHeceHue aaresusa
HaHecwte cTomaTonoruieckiuit aareaus COrnacHo MHCTPYKLMY NPOU3BOAUTENS.
A-7. 3anonHeHue
BHecute Heobxoaumoe konuyectso BEAUTIFIL Flow Plus X HenocpescTBEHHO B NONOCTb M CO3AANTE HYXHYI0
topmy. Matepuan BEAUTIFIL Flow Plus X MoxXHo Takxe BblaBuTb Ha 6yMaxHblit Griok unu T.n. 1 BHECTU B NONOCTb
NOAXOASLLMAM UHCTPYMEHTOM.
» B cnyyae rny6okoil NONOCTH peKOMeHAYeTCA BHOCUTL U OTBEPXAATL MaTepuan nocnoitHo, Npu 3ToM TOALMHA
KaX[0ro Crosi He AOTKHa NPeBbILATb 2 MM.
> MNacry, HaHeCcEHHYI0 Ha BymaxHblit Bnok, cneayeT 3aluLaTh OT OKpYXaloLLero CBETa 3alLMUTHBIM KONNAYKoM BO
n3bexaHue npexaespeMeHHOM NoNMMepU3aLi Matepuana.
> Mocne ucnonb3oBaHns BbIGPOCHTE UCMOMb30BAHHBIN HAKOHEYHWK C UFNOV ¥ MNIOTHO 3aKPOWTE 3aLLMTHbIN KONNAYoK.
HaKoHeWHwKM ¢ Urnamy cnepyeT Ucnonb3oBaTh TONbKO ANs OAHOTO NaLMEHTa U 3aTeM BbIBPOCHTL B KOHLE
npoueaypbl B U3bexate nepekpECTHOI KOHTaMUHaLu. He Menonb3oBath NOBTOPHO.
> [leanHduyupyiTe WNpUL 1 3aLUTHBIA KONNAYOK CNUPTOM NOCNE KaXAOr0 NPUMEHEHNS BO M3bexaHue nepekpecTHom
KOHTaMUHaLyy. 3aTeM HaZEXHO 3aKpoiiTe konnayok. leicTByiiTe 0CTOPOXHO, YTOGbI HE AONYCTUTL NONafaHUs
CcnupTa B Nacty.
A-8. CBetooTBEpX)aEHNE
BbInonHuUTE CBETOOTBEPX/EHHME CTOMATONOrMYeckMM hoTononumepusatopom. Ecnv BoccTaHaBnMBaemas noBepxHoCTb
GonbLuas, NpoBoOAUTE (OTONONUMEPU3ALINIO CETMEHTaMM.
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doTononumepusatop [anoreHoBbIi CBeToanoaHbIN
Bpewms nonumepusauum 20c 10¢
[nuHa BOMHbI 400-500HMm 440-490Hm
VIHTEHCMBHOCTb CBETA 2 500mBt/cm? >1000mBT1/cm?

> Wcnonb3yiite ctomatonoruyeckuit hoTononumMepusaTop ¢ xapakTepucTvkamy, aanoruyHbIMU ykasaHHbIM BbILLe.
» Megnepconany HeobXoAnMo HaaeBaTb 3allUTHbIE 04K UM SKPAHUPYIOLLMIA LITOK BO M3BexaHne npamoro
BO3/€VICTBIUA CBETA Nonumepu3satopa. MeanepcoHan [OMKeH Takxke 3aluTTb rnasa nauueHTa ot npsmoro
nonapaxus ceeta hotononumepusaTopa.
» [leanHduyupyitte hoTononMMepU3aTop CAMPTOM NOCAE KaxA0ro NPUMEHEHNs BO 3bexaHune nepekpEcTHoM
KOHTaMUHaLWu.
A-9. ®uHMpoBaHue 1 NonnUpoBka
Mocne cBETOOTBEPXKACHNS BEINONHUTE KOHTYPUPOBAHME, (DUHMPOBAHIE M NONMPOBKY 0BLIYHBIM CNOCOBOM.
B. PeMOHT pecTaBpaLuii U npoTe3oB
B-1. Ounctka pectaspauuv
TiaTenbHo 04YNCTUTE PECTaBPALMIO, YTOBLI YAanuTb HAanéT.
B-2. BbiGop oTTeHKa
BbibepuTe NoAXoAALLMI OTTEHOK, UCTIONb3Ys TABMMLY OTTEHKOB.
B-3. Mpuaanve wepoxosatocTn
Mpupaitte WepoxoBaTOCTb PEMOHTUPYEMON MOBEPXHOCTH AeHTanbHbIM abpa3uBoM (anma3HbiM Gopom 1 ap.). 3atem
npoMOoiiTe BOAOI 1 MPOCYLUKUTE.
B-4. Usonauua
Wcnonbayiite pabbepaam unu T.n. 4ns U30oNsLMK MecTa neveHns Bo ubexanue arpsisHeHms.
B-5. MpenBapuTenbHas obpaboTka pecTaspavum
Obpaboraitte peMOHTUPYeMbIit MaTepUan (KOMMO3UTHYIO CMOMY, KepaMuKy, MeTasn Ui ecTecTBeHHbli 3y6), 4Tobbl
YNYYLWUTE MEXaHUYECKYHO 1 XUMUYECKYIO PETEHLIMIO.
» Cobniopalite MHCTPYKLWY K KaXA0MY UCMOMb3yeMOMy MaTepuany 1 npoLeaypsl NPOTPaBANBAHWS, FPYHTOBAHWS U
BoHawHra.
B-6. Mnom6uposatue, cBETOOTBEPXAEHNE, (DUHMPOBAHWE U NONMUPOBKA
Cnepy¥iTe npoLesypam, OnuCaHHbIM BbilLe B NyHkTax A-7 - A-9.

COCTAB
Hanonnutenu Bis-GMA, TEGDMA, Bis-MPEPP, S-PRG Ha ocHoBe antoMocunukaTHOro cTekna ¢ hTopucTtbiv 6opom,
MHULMaTOP NONMMEPH3aLK, KpacuTenu 1 Apyrie KOMMOHEHTLI

OTTEHKW
F0O: A1, A2, A3,A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A10, A20/
SA0.5, SA0.50, Inc (Incisal), BW (Bleaching white)
FO3: A1, A2, A3,A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A20, A30/
SA0.5, Inc(Incisal), BW(Bleaching white), CV(Cervical), MI(Milky)

XPAHEHUE
XpaHuTb B TEMHOM MecTe npu koMHaTHoit Temnepatype (1-30 °C). He gonyckatb BO3aeNCTBYUS BLICOKUX TEMNEPATYP U
BbICOKOV BNAXHOCTU. Bepeyb 0T NPSIMOTro CONHEYHOTO CBeTa 1 MioBbIX UCTOUYHUKOB BOCTNIAMEHEHUS.

ﬂ Manufacturer

SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine,
Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
www.shofu.com

[Ec [Re]
SHOFU DENTAL GmbH
An der Pont 70, 40885 Ratingen, Germany
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D | READ CAREFULLY BEFORE USE |
Light-cured Dental Flowable Restorative Material

PRODUCT DESCRIPTION

BEAUTIFIL Flow Plus X is a light-cured radiopaque restorative material indicated for anterior and
posterior restoration including occlusal surfaces. Two different flowabilities, FOO (minimal flow)
and FO03 (low flow), are available.

INDICATIONS FOR USE
» Anterior and posterior restorations
> Repair of restorations and prostheses

PRECAUTIONS AND WARNINGS
1. Do not use this product on patients with known allergies to this material and/or methacrylate
monomer.
2. Operators with known allergies to this material and/or methacrylate monomer must not use
this product.
3. Ifany inflammation or other allergic reactions occur on either the patient or operator,
immediately discontinue use and seek medical advice.
4. Use medical (dental) gloves and protective glasses to avoid sensitization to this product.
In case of accidental contact with oral soft tissue or skin, immediately blot with alcohol
moistened cotton ball, and rinse with plenty of water. Medical (dental) gloves provide some
protection against direct contact with this material; however some monomers can penetrate
through the gloves very quickly to reach the skin. Therefore, should this material contact
even the gloves, immediately remove them and wash hands with plenty of water.
5. In case of contact with eyes, immediately flush the eyes with plenty of water and seek
medical advice.
6. Do not re-use needle tips.
7. Follow the instructions for use of each material, instrument or equipment to be used in
conjunction with this product.
8. Do not use this product for any purposes other than specifically outlined in these instructions
for use.
9. Use this product within the expiration date indicated on the package or container.
(Example & YYYY-MM-DD—sYear-Month-Date of the expiration date)
10. This product is intended for use by dental professionals only.
DIRECTIONS FOR USE
Preparation
When storing these materials in a refrigerator, allow them to reach room temperature before use.
Attach the needle tip to the syringe as indicated in the figures below.
1. Pull off the shield cap from the syringe while turning it slowly (Fig. A).
2. Attach the needle tip by turning it clockwise until it is securely attached (Fig. B).
3. Insert the needle tip into the small hole on the head of the shield cap immediately before use
to protect the material from ambient light (Fig. C).
» When replacing the needle tip, always use clean medical (dental) gloves.
A. Anterior and posterior restorations
A-1. Cleaning of tooth surface
Thoroughly clean the tooth surface to remove plaque.
A-2. Shade selection
Select appropriate shade using a shade guide while the tooth is still moist.
A-3. Cavity preparation
Prepare the cavity following the standard method.
A-4. Isolation
Use a rubber dam etc to isolate the treatment area from contamination.
A-5. Pulp protection
In the case where the pulp is exposed or the affected area is close to the pulp, cap with
calcium hydroxide etc.
» Do not use eugenol containing materials since they might inhibit polymerization or
adhesion of the material.
A-6.Conditioning and application of adhesive
Apply dental adhesive following the manufacturer’s instructions for use.
A-7.Filling
Apply necessary amount of BEAUTIFIL Flow Plus X directly into the cavity and create the
shape desired. BEAUTIFIL Flow Plus X may also be extruded onto a paper pad etc to be
applied into the cavity with a suitable instrument.
» When the cavity is deep, incremental filling and light curing of the material, in layers not
exceeding 2 mm each, is recommended.
» The paste dispensed onto the paper pad should be shielded from ambient light with
light-shielding cover to avoid premature polymerization of the material.

> Discard the used needle tip after use and replace the shield cap securely. Needle tips
should be used for only one patient and then discarded at the end of the procedure to
avoid cross contamination. Do not re-use.

> Disinfect the syringe and shield cap with alcohol after each use to avoid cross-
contamination. Then, close the cap securely. Use caution to avoid including alcohol into
the paste.

A-8.Light-curing
Light-cure with a dental light-curing unit. In cases where the restored area is large, light-
cure in segments.

Light-curing unit Halogen LED

Light-curing time 20 sec. 10 sec.
Wavelength 400-500 nm 440-490 nm
Light intensity =500 mW/cm? =1,000 mW/cm?

> Use a dental light-curing unit having specifications equivalent to those described above.
» Operators must use protective glasses or light shielding plate to avoid direct exposure
to curing light. Operators must also protect patients’ eyes from direct exposure to curing
light.
» Disinfect the light-curing unit with alcohol after each use to avoid cross-contamination.
A-9.Finishing and polishing
After light-curing, contour, finish and polish the restoration following the standard method.
B. Repair of restorations and prostheses
B-1.Clean the restoration
Thoroughly clean the restoration to remove plaque.
B-2.Shade selection
Select appropriate shade using a shade guide.
B-3.Roughing of the restoration
Roughen the surface to be repaired with a dental abrasive (diamond burs etc). Then, rinse
with water and dry.
B-4.Isolation
Use a rubber dam efc to isolate the treatment area from contamination.
B-5.Pretreatment of the restoration
Pretreat the material to be repaired (composite resin, porcelain, metal or natural tooth) to
enhance mechanical and chemical retention.
> Follow the instructions of each pretreatment material for application and procedures of
etching, priming and bonding.
B-6.Filling, light-curing, finishing and polishing
Follow the procedures from A-7 to A-9 above.
COMPOSITION
Bis-GMA, TEGDMA, Bis-MPEPP, S-PRG filler based on fluoroboroaluminosilicate glass,
Polymerization initiator, Pigments and others

SHADES

FOO:  A1,A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A10, A20/

SAO0.5, SA0.50, Inc (Incisal), BW (Bleaching white)

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A20, A30/

SAO.5, Inc(Incisal), BW(Bleaching white), CV(Cervical), MI(Milky)

STORAGE

Store in a dark place at room temperature (1-30 °C). Avoid high temperatures and high humidity.
Keep away from direct sunlight and any source of ignition.

FO3:

Fig. C
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Swiattoutwardzalny, ptynny materiat stomatologiczny do uzupetnien protetycznych

OPIS PRODUKTU

BEAUTIFIL Flow Plus X jest $wiatfoutwardzalnym, nieprzepuszczajacym promieniowania RTG materiatem do
uzupetnien protetycznych w odcinku przednim i bocznym, w tym powierzchni zwarciowych. Dostepne sa dwie rézne
ptynnoéci: FOO (minimalna ptynno$¢) i FO3 (mata ptynnos¢).

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
» Uzupetnienia protetyczne zebow w odcinku przednim i bocznym
> Naprawa uzupelnien protetycznych i protez

SRODKI OSTROZNOSCI | OSTRZEZENIA
. Nie stosowac tego produktu u pacjentéw ze stwierdzonymi alergiami na ten materiat i (lub) monomer metakrylowy.
. Uzytkownikom ze stwierdzonymi alergiami na ten materiat i (lub) monomer metakrylowy nie wolno stosowa¢ tego
produktu.
W przypadku wystapienia stanu zapalnego lub innych reakgji alergicznych u pacjenta lub uzytkownika nalezy
niezwtocznie przerwac stosowanie i zasiegna¢ porady lekarza.
Nalezy stosowac rekawiczki medyczne (stomatologiczne) i okulary ochronne w celu uniknigcia uczulenia na ten
produkt.
W przypadku nieumy$inego kontaktu z tkankami migkkimi w jamie ustnej lub skora nalezy niezwtocznie
zetrze¢ bawetnianym wacikiem nasaczonym alkoholem i przemy¢ duzg ilo$cig wody. Rekawiczki medyczne
(stomatologiczne) zapewniaja pewien stopien ochrony przeciwko bezposredniemu kontaktowi z materiatem,
jednak niektére monomery moga bardzo szybko przenikac przez rekawiczki do skory. Z tego powodu w przypadku
stycznosci materiatu nawet z rekawiczkami nalezy niezwtocznie je zdja¢ i umy¢ rece duzg iloscig wody.
W przypadku kontaktu z oczami przemy¢ je natychmiast duzg iloScig wody i zasiggna¢ porady lekarza.
Nie uzywa¢ ponownie koricowek igiet.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji uzycia wszystkich materiatéw, instrumentow lub sprzetdw, ktdre sa stosowane razem
z niniejszym produktem.
Nie stosowa¢ tego produktu do celdéw innych niz wyraznie podane w niniejszej instrukcji uzycia.
. Produkt ten nalezy zuzy¢ przed uptywem terminu waznosci podanego na opakowaniu lub pojemniku.

(przyktad:  RRRR-MM-DD — Rok-Miesigc-Dzien terminu waznosci)
10.Niniejszy produkt jest przeznaczony do stosowania wytacznie przez lekarzy stomatologow.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
Przygotowanie
W przypadku przechowywania tych materiatow w lodéwce nalezy przed uzyciem odczekac, az osiagna temperature
pokojowa. Podtaczy¢ korcowke igty do strzykawki w sposob pokazany na ilustracjach ponizej.
1. Sciagna¢ nasadke ochronng ze strzykawki, jednoczes$nie powoli obracajac (Fig. A).
2. Podtaczy¢ koncowke igty poprzez jej obrot w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara, az do mocnego
podiaczenia (Fig. B).
3. Wiozy¢ koricowke igte w maty otwér na gtéwce nasadki ochronnej tuz przed uzyciem, aby chroni¢ materiat przed
$wiattem otoczenia (Fig. C).
> Podczas zaktadania koncowki igly nalezy nosi¢ czyste rekawiczki medyczne (stomatologiczne).
A. Uzupetnienia protetyczne z¢gb6éw w odcinku przednim i bocznym
A-1. Oczyszczenie powierzchni zeba
Doktadnie oczysci¢ powierzchnig zeba w celu usuniecia ptytki nazebnej.
A-2. Wybdr odcienia
Wybra¢ odpowiedni odcien przy uzyciu kolornika, gdy zab jest nadal wilgotny.
A-3. Opracowanie ubytku
Opracowac ubytek zgodnie ze standardowa metoda.
A-4.1zolacja
Zastosowac koferdam itp. w celu izolacji pola zabiegowego i jego ochrony przed zanieczyszczeniem.
A-5. Ochrona miazgi
W przypadku narazenia miazgi lub blisko$ci leczonego obszaru do miazgi nalezy nanie$¢ wodorotlenek wapnia
it
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> Nie stosowa¢ materiatow zawierajacych eugenol, poniewaz moga one hamowaé polimeryzacje lub adhezje
materiatu.
A-6. Kondycjonowanie i aplikacja materiatu adhezyjnego
Nanie$¢ stomatologiczny materiat adhezyjny zgodnie z instrukcjg uzycia podana przez producenta.
A-7. Wypetnianie

Nanie$¢ konieczng ilo$¢ materiatu BEAUTIFIL Flow Plus X bezposrednio do ubytku i wytworzy¢ zadany

ksztatt. Materiat BEAUTIFIL Flow Plus X mozna wydzieli¢ réwniez na papierek itp. w celu naniesienia do ubytku

odpowiednim instrumentem.

> Jesli ubytek jest gteboki, zalecane jest wypetnianie warstwami i polimeryzacja materiatu warstwami
nieprzekraczajacymi po 2 mm.

» Paste wydzielong na papierek nalezy ostaniac przed $wiattem otoczenia za pomoca przykrycia pokrywka, aby
unikna¢ przedwczesnej polimeryzacji materiatu.

» Wyrzucic¢ uzyta koricowke igty po uzyciu i ponownie pewnie umiescic nasadke ochronng. Koficowki igiet nalezy
stosowac tylko u jednego pacjenta, a nastepnie, na zakonczenie zabiegu nalezy je wyrzuci¢ w celu uniknigcia
zakazenia krzyzowego. Nie uzywac ponownie.

» Po kazdym uzyciu nalezy zdezynfekowa¢ strzykawke i nasadke ochronna alkoholem w celu uniknigcia
zakazenia krzyzowego. Nastepnie pewnie zamknag¢ nasadke. Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ w celu uniknigcia
przeniknigcia alkoholu do pasty.

A-8.Polimeryzacja

Polimeryzowa¢ stomatologiczna lampa polimeryzacyjna. Jesli obszar uzupetnienia jest duzy, nalezy

polimeryzowa¢ odcinkami.

Lampa polimeryzacyjna Halogen LED
Czas polimeryzacji 20 sek. 10 sek.
Dtugosc fali 400-500 nm 440-490 nm
Natezenie $wiatta 2500 mW/cm? 21000 mW/cm?

» Stosowac stomatologiczna lampe polimeryzacyjna o danych technicznych rownowaznych z podanymi powyzej.
> Uzytkownicy musza stosowac okulary ochronne lub ostong przed $wiattem w celu uniknigcia bezposredniego
narazenia na $wiatto polimeryzacyjne. Uzytkownicy musza réwniez chroni¢ oczy pacjenta przed bezpo$rednim
narazeniem na $wiatto polimeryzacyjne.
» Po kazdym uzyciu nalezy zdezynfekowa¢ lampe polimeryzacyjna alkoholem w celu uniknigcia zakazenia
krzyzowego.
A-9. Wykanczanie i polerowanie
Po polimeryzacji nalezy konturowac, wykoriczy¢ i wypolerowa¢ uzupetnienie w tradycyjny sposéb.
B. Naprawa uzupetnien protetycznych i protez
B-1. Oczyszczenie uzupetnienia protetycznego
Dokfadnie oczysci¢ uzupetnienie protetyczne w celu usunigcia ptytki nazebne;j.
B-2. Wybér odcienia
Wybra¢ odpowiedni odcien przy uzyciu kolornika.
B-3. Schropowacenie uzupetnienia protetycznego
Schropowaci¢ przeznaczong do naprawy powierzchnie stomatologicznym materiatem $ciernym (wiertta
diamentowe itp.). Nastepnie przeptuka¢ woda i wysuszy¢.
B-4. Izolacja
Zastosowac koferdam itp. w celu izolacji pola zabiegowego i jego ochrony przed zanieczyszczeniem.
B-5. Wstepna obrébka uzupetnienia protetycznego
Nalezy przygotowa¢ odpowiednio materiat przeznaczony do naprawy (zywica kompozytowa, porcelana, metal lub
naturalny zab) w celu zwigkszenia retencji mechanicznej i chemicznej.
» Nalezy przestrzega¢ instrukcji kazdego materiatu do przygotowania, dotyczacych aplikacji i postepowania w
zakresie wytrawiania, pod$cielania i wigzania.
B-6. Wypetnianie, polimeryzacja, wykarczanie i polerowanie
Nalezy postepowac zgodnie z procedurg od A-7 do A-9 powyzej.
SKLAD
Bis-GMA, TEGDMA, Bis-MPEPP, wypetniacz S-PRG na bazie szkta fluoroboroglinokrzemianowego, inicjator
polimeryzacji, barwniki i inne
ODCIENIE
F00: A1,A2,A3,A3.5, A4,B1,B2, C2, D2, A10, A20/
SA0.5, SA0.50, Inc (Incisal), BW (Bleaching white)
F03: A1,A2,A3,A3.5 A4, B1, B2, C2,D2, A20, A30/
SA0.5, Inc (Incisal), BW(Bleaching white), CV (Cervical), MI (Milky)

PRZECHOWYWANIE
Przechowywa¢ w ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej (1-30 °C). Unika¢ wysokich temperatur i wysokiej
wilgotnoéci. Chroni¢ przed bezpo$rednim nastonecznieniem i Zzrodtami zaptonu.
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Material dentar de restaurare fluid fotopolimerizat

DESCRIEREA PRODUSULUI

BEAUTIFIL Flow Plus X este un material de restaurare radio-opac, fotopolimerizat, indicat pentru restaurarea
anterioara si posterioard, inclusiv pentru suprafete ocluzale. Sunt disponibile doud fluiditati diferite, FOO (fluiditate
minima) si FO3 (fluiditate scazuta).

INDICATII DE UTILIZARE

» Restauréri anterioare si posterioare
» Reparare de restaurari si de proteze

PRECAUTII S| AVERTIZARI

. Nu utilizati acest produs la pacienti cu alergii cunoscute la acest material si/sau la monomerul de metacrilat.

. Utilizatorii cu alergii cunoscute la acest material si/sau la monomerul de metacrilat sa nu intrebuinteze acest
produs.

. Dacd pacientul sau utilizatorul prezinta orice semne de inflamatie sau alte reactii alergice, intrerupeti imediat
utilizarea produsului si solicitati asistenta medicala.

. Utilizati manusi (stomatologice) medicale si ochelari de protectie, pentru a evita sensibilizarea la acest produs.
In caz de contact accidental cu tesuturile orale moi sau cu pielea, stergeti imediat cu un tampon de vata imbibat
in alcool si clatiti cu apa din abundenta. Manusile medicale (stomatologice) ofera o oarecare protectie fata de
contactul direct cu acest material; totusi, unii monomeri pot patrunde foarte rapid prin ménusi, ajungénd la piele.
De aceea, daca acest material vine in contact chiar si cu manusile, indepartati-le imediat si spalati-va pe maini cu
apa din abundenta.

. In caz de contact cu ochii, spalati imediat ochii cu apa din abundenta si solicitati asistenta medicala.

. Nu reutilizati varfurile acelor.

. Respectati instructiunile de utilizare aferente fiecarui material, instrument sau echipament ce urmeaza sa fie
folosit impreuna cu acest produs.

. Nu utilizati acest produs in alte scopuri decét cele mentionate in mod specific in aceste instructiuni de utilizare.

. Utilizati acest produs inainte de data de expirare indicaté pe ambalaj sau pe container.

(Exemplu & AAAA-LL-ZZ — Anul-Luna-Ziua a termenului de valabilitate)
10. Acest produs este destinat utilizarii numai de catre specialisti in domeniul stomatologiei.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatire
Cand depozitati aceste materiale in frigider, |asati-le s& atinga temperatura camerei inainte de a le utiliza. Atasati
varful acului la seringd, dupa cum se indica in figurile de mai jos.

1. Scoateti capacul de protectie de pe seringd, in timp ce-| rotiti lent (Fig. A).

2. Atasati acul résucindu-I in sens orar pana cand se ataseaza in mod stabil (Fig. B).

3. Introduceti varful acului in orificiul mic de pe capul capacului de protectie imediat inainte de utilizare, pentru a
proteja materialul impotiva luminii ambientale (Fig. C).

» Atunci cand inlocuiti varful acului, utilizati intotdeauna manusi de uz medical (stomatologic) curate.
A. Restaurari anterioare gi posterioare

A-1. Curétarea suprafetei dentare
Curatati temeinic suprafata dentard pentru a indeparta placa.

A-2. Selectarea nuantei
Selectati nuanta corespunzatoare, utilizand un ghid pentru nuante, cat timp dintele este inca umed.

A-3.Pregétirea cavitatii
Pregétiti cavitatea urmand metoda standard.

A-4.1zolarea
Utilizati o diga de cauciuc etc. pentru a izola zona de tratament impotriva contaminarii.

A-5. Protejarea pulpei
In cazul in care pulpa este expusa sau zona afectata se afla in vecinatatea pulpei, aplicati hidroxid de calciu
etc.
» Nu utilizati materiale care contin eugenol, deoarece acestea ar putea inhiba polimerizarea sau aderenta

materialului.
A-6.Conditionarea si aplicarea adezivului
Aplicati adezivul dentar conform instructiunilor de utilizare emise de producator.

A-7. Obturarea

Aplicati cantitatea necesard a BEAUTIFIL Flow Plus X direct in cavitate si creati forma dorita. BEAUTIFIL

Flow Plus X poate fi extrudat de asemenea pe un tampon de hétrie etc., pentru a fi aplicat in cavitate cu un

instrument adecvat.

» Atunci cand cavitatea este adanca, se recomanda obturarea incrementald si fotopolimerizarea, in straturi
care nu depasesc 2 mm fiecare.

» Pasta dozata pe tamponul de hartie trebuie protejata impotriva luminii ambientale cu un scut de protectie
mpotriva luminii, pentru a evita polimerizarea prematura a materialului.

» Eliminati vérful acului dupa utilizare si puneti la loc capacul de protectie in conditii de siguranta. Varfurile
acelor trebuie sé fie utilizate numai la un singur pacient si apoi eliminate la sfarsitul procedurii, pentru a se
evita contaminarea incrucisata. Nu reutilizati.

» Dezinfectati seringa si capacul de protectie cu alcool dupa fiecare utilizare, pentru a evita contaminarea
incrucisata. Apoi inchideti capacul in conditii de sigurantd. Aveti grija sa evitati patrunderea de alcool in
pasta.

.Fotopolimerizarea R

Fotopolimerizati cu un dispozitiv de fotopolimerizare stomatologica. In cazurile in care zona restaurata este

extinsa, fotopolimerizati in segmente.
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Dispozitivul de fotopolimerizare Halogen LED
Durata de fotopolimerizare 20 sec. 10 sec.
Lungime de unda 400-500 nm 440-490 nm
Intensitatea luminii 2500 mW/cm? 2 1.000 mW/cm?

» Utilizati un dispozitiv de fotopolimerizare dentara care are specificatii echivalente cu cele descrise mai sus.
» Operatorii trebuie s& utilizeze ochelari de protectie sau un scut impotriva luminii pentru a evita expunerea
directa la lampa de polimerizare. Operatorii trebuie sa protejeze de asemenea ochii pacientilor de expunerea
directd la lumina de polimerizare.
» Dezinfectati dispozitivul de fotopolimerizare cu alcool dupa fiecare utilizare pentru a evita contaminarea
incrucisata.
A-9.Finisarea si lustruirea
Dupé fotopolimerizare, conturati, finisati si lustruiti restaurarea, urmand metoda standard.
B. Reparare de restaurari si de proteze
B-1. Curatarea restaurarii
Curéatati temeinic restaurarea pentru a indeparta placa.
B-2. Selectarea nuantei
Selectati nuanta corespunzatoare utilizand un ghid pentru nuante.
B-3. Asprirea restaurarii
Aspriti suprafata de reparat cu un instrument dentar abraziv (piatra diamantata etc.). Apoi clétiti cu apé si
uscati.
B-4. Izolarea
Utilizati o diga de cauciuc etc. pentru a izola zona de tratament impotriva contaminérii.
B-5. Pretratarea restaurarii
Pretratati materialul de reparat (rdsina compozit, portelan, metal sau dinte natural) pentru a imbunatati retentia
mecanica si chimica.
» Urmati instructiunile pentru fiecare material de pretratare, pentru aplicare si pentru proceduri de decapare,
de amorsare si de lipire.
B-6. Obturarea, fotopolimerizarea, finisarea si lustruirea
Urmati procedurile de la A-7 la A-9 de mai sus.

COMPOZITIE

Umpluturé Bis-GMA, TEGDMA, Bis-MPEPP, S-PRG pe baza de sticla cu fluoroboroaluminosilicat, initiator de
polimerizare, pigmenti si altele

NUANTE

F00: A1, A2, A3, A3.5 A4, B1, B2, C2,D2, A10, A20/
SA0.5, SA0.50, Inc (Incisal), BW (Bleaching white)
F03: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A20, A30/
SAO.5, Inc(Incisal), BW(Bleaching white), CV(Cervical), MI(Milky)

DEPOZITARE
Depozitati intr-un loc intunecat, la temperatura camerei (1-30 °C). A se evita temperaturile inalte si umiditatea inalta.
A se feri de lumina solara directd si de orice surse de aprindere.
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Ljushadrdande flytbart restaurationsmaterial for dental anvandning

PRODUKTBESKRIVNING

BEAUTIFIL Flow Plus X &r ett ljushardande radiopakt restaurationsmaterial som indiceras for anteriora och posteriora
restaurationer inklusive ocklusalytor. Tva olika nivaer av flytbarhet erbjuds: FOO (minimal flytbarhet) och FO3 (lag
flytbarhet).

AVSEDD ANVANDNING
» Anteriora och posteriora restaurationer
> Reparation av restaurationer och proteser

EORSIKTIGHETSATGARDER OCH VARNINGAR

Denna produkt far inte anvandas pa patienter med kénda allergier mot detta material eller mot

metakrylatmonomer.

. Anvandare med kanda allergier mot det har materialet eller mot metakrylatmonomer far inte anvanda den har
produkten.

. Om nagon inflammatorisk eller annan allergisk reaktion upptrader hos patienten eller anvandaren: Avbryt

anvandningen omedelbart och radgér med lakare.

Anvand medicinska handskar (dental) och skyddsglaségon for att undvika sensibilisering mot produkten. |

handelse av kontakt med oral mjukvavnad eller hud, badda omedelbart med en bomullspellet fuktad med alkohol,

och skélj med rikligt med vatten. Medicinska (dental) handskar ger ett visst skydd mot direkt kontakt med detta

material, vissa monomerer kan dock penetrera mycket snabbt genom handskarna och na huden. Om materialet

skulle raka komma i kontakt aven med handskarna ska handskarna darfér omedelbart tas av och handerna skdljas

med rikligt med vatten.

. Vid kontakt med 6gonen: Skolj dgonen omedelbart med mycket vatten och radgér med lakare.

. Ateranvand inte nélspetsarna.

. Folj bruksanvisningen for alla material, instrument och utrustningar som anvénds tillsammans med den hér
produkten.

. Anvand inte produkten for andra andamal an den avsedda anvandningen som specificeras i den har

bruksanvisningen.

Anvand produkten fore det utgangsdatum som &r angivet pa férpackningen eller behallaren.

(Exempel  AAAA-MM-DD — ar-manad-dag for utgangsdatumet)

10. Produkten &r endast avsedd for yrkesmassig anvandning inom tandvarden.

BRUKSANVISNING
Forberedelse
Om materialet forvaras i kylskap, maste det ha fatt rumstemperatur fore anvandning. Fast nalspetsen pa sprutan
enligt illustrationerna nedan.
1. Avlégsna skyddslocket fran sprutan genom att vrida forsiktigt (Fig. A).
2. Sétt fast nalspetsen genom att vrida den medurs tills den sitter sakert fast (Fig. B).
3. For in nalspetsen i det lilla halet pa skyddslockets huvud omedelbart fore anvandning fér att skydda materialet
fran omgivande ljus (Fig. C).
> Anvénd alltid rena medicinska (dental) handskar vid byte av nalspets.
A. Anteriora och posteriora restaurationer
A-1. Rengdring av tandytan
Rengdr tandytan noggrant sa att plack avlagsnas.
A-2.Val av fargnyans
Valj 1amplig fargnyans med hjélp av fargguiden medan tanden fortfarande &r fuktig.
A-3. Kavitetspreparation
Preparera kaviteten med pd traditionellt sétt.
A-4.Torrlaggning
Anvand kofferdam etc. for att torrlagga behandlingsomradet och skydda mot kontamination.
A-5. Pulpaskydd
Vid fall med pulpaexponering eller pulpanéra omraden ska pulpan 6verkappas med kalciumhydroxid etc.
> Anvand inte material som innehaller eugenol eftersom detta kan inhibera polymerisation eller adhesion av
materialet.
A-6.Konditionering och applicering av adhesiv
Applicera dentaladhesiv enligt tillverkarens bruksanvisning.
A-T7. Fylining
Applicera tillrdcklig méangd BEAUTIFIL Flow Plus X direkt i kaviteten och bygg upp dnskad form. BEAUTIFIL
Flow Plus X kan &ven forst tryckas ut pa ett pappersblock eller liknande och darefter appliceras i kaviteten med
lampligt instrument.
» Om kaviteten ar djup rekommenderas stegvis fyllning och ljushardning av materialet i skikt om hdgst 2 mm.
> Pastan som applicerats pa pappersblocket maste skyddas fran omgivande ljus med ett tdckande ljusskydd
for att undvika for tidig polymerisation av materialet.
> Kassera nalspetsen efter anvéndning och byt ut skyddslocket. For att undvika korskontaminering far
naspetsarna endast anvandas for en patient och maste kasseras nar forfarandet ar avslutat. Ateranvéand inte
spetsarna.
» Desinficera sprutan och skyddslocket med alkohol efter varje anvandning for att undvika korskontaminering.
Stang darefter locket noga. lakttag forsiktighet sa att det inte kommer in alkohol i pastan.
A-8.Ljushardning
Ljusharda med dental hardlampa. Vid fall med stor fyllningsyta ska ljushardningen ske segmentellt.
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Héardlampa Halogen LED

Hérdningstid 20 sek. 10 sek.
Vaglangd 400-500 nm 440-490 nm

Ljusintensitet 2500 mW/cm? 21000 mW/cm?

» Anvand en dental hardlampa vars specifikationer dverensstammer med de ovan beskrivna.
» Anvandare maste anvanda skyddsglasdgon/-platta for att undvika direkt exponering for hérdljuset. Anvandare
maste aven skydda patientens dgon fran direkt exponering for hardljuset.
» Desinficera hardlampan med alkohol efter varje anvandning fér att undvika korskontaminering.
A-9. Finishering och polering
Konturera, finishera och polera restaurationen enligt beprévad metod.
B. Reparation av restaurationer och proteser
B-1. Rengoring av restaurationen
Rengor restaurationen noggrant sa att plack avliagsnas.
B-2. Val av fargnyans
Valj 1amplig fargnyans med hjalp av fargguiden.
B-3. Uppruggning av restaurationen
Rugga ytan som ska repareras med lamplig dental fras (t.ex. diamantborr etc.). Skélj sedan med vatten och
torka.
B-4. Torrlaggning
Anvénd kofferdam etc. for att torrlagga behandlingsomradet och skydda mot kontamination.
B-5. Forbehandling av restaurationen
Forbehandla materialet som ska repareras (komposit, porslin, metall eller naturlig tand) fér att forbattra
mekanisk och kemisk retention.
> Folj anvisningarna for respektive férbehandlingsmaterial avseende applicering och metoder fér etsning,
priming och bonding.
B-6. Fylining, ljushardning, finishering och polering
Folj anvisningarna under A-7 till A-9 ovan.

SAMMANSATTNING
Bis-GMA, TEGDMA, Bis-MPEPP, S-PRG-filler bestaende av fluoroboroaluminosilikatglas, polymeriseringsinitiator,
fargdmnen och andra &mnen

FARGER
F00: A1, A2, A3, A3.5 A4, B1,B2, C2, D2, A10, A20/
SA0.5, SA0.50, Inc (Incisal), BW (Bleaching white)
F03: A1,A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A20, A30/
SAO0.5, Inc (Incisal), BW (Bleaching white), CV (Cervical), MI (Milky)

EORVARING
Forvaras morkt i rumstemperatur (1-30 °C). Undvik hoga temperaturer och hdg luftfuktighet. Far ej utséttas for direkt
solinstralning och ska forvaras atskilt fran antandningskallor.
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PwromoAupepifopevo OdovTIaTpIKOATTOKATAOTATIKOYAIKOPEUGTAGPNTIVNG

OEPIFPA®H NMPOIONTOX

To BEAUTIFIL Flow Plus X eivai éva guTomoAupepIZopevo akTIVOOKIEPS aTrokaTaaTariké UAIKG TTou evaeikvutar yia Tpoabieg kai
omigBieg amokaTaoTATEIG CUPTIEPIAAUBAVOUEVLV TWV HACTTIKGV EM@avelwy. Avo dlagopeTikés aTaBpes porig FOO (EAdyioTng
pong) kai FO3 (xapnAig porg), eiva diabéaipeg.

ENAEIZEIZ XPHXIHE
» MpooBieg kal omioBieg amokataoTaoeIg
» EmB16pBuwon amokaraoTaoewy kal TPOGBETIKWY EpYaciuv

OPO®YAAZEIX KAI NPOEIAOMOIHZEIEX
1. Mn xpnaiomoleire auté 1o Tpoidv ot aaBeveis pe yvwaTég alepyieg ae autd To UNKO Kai/f HeBAKPUAIKO OVOLEPES.

Xelp1oTéG pe YVwaTéG ahhepyieg o€ auTé To UAIKO Kai/f LeBakpuAIkG povopEpEG Bev TTPETIEN va XPNTIHOTIOIOUV AUTG TO TIPOIGV.

. Eav eppaviaBei pAeypovn f aAn ahepyiki avtidpaon eite atov agBeve eite aTov xelpio), dueaa Siakdwte T xprion kai

avadnmoTe 1aTpIKf CUPBOUA.

Xpnaiporroleite 1aTpIk (0dOVTIATPIKA) yaVTIa KAl TTPOCTATEUTIKG yuaAid yia va amo@UyeTe euaigdnaia ae auTd To TPoidv.

e TepimTWON TUXaiag ETAQRG PE oTopaTIKoUG paABakoUg 1aToUg, apéowg kabapiaTe pe opaipidio BapBakog epmoTiopévo

o€ ahkodAn kai semAOveTe e apBovo vepo. Ta 1atpika (odovTiaTpikd) yavTia Tpoopépouy KaTola TpoaTadia amévavtl gy

Gueon emagr pe auté 1o UAIKG, TapdAa autd k&mola povopepn pTropolv va diElcdUaouy amé Ta yavTia oAU yprAyopa Kai va

eBacouv aTo dépua. Zuvemwg, eav 10 UMK EpBEl o€ eTragn Pe Ta yavTia, dueca agaipéaTe Ta kal TAUVTE Ta XEpia pe apBovo

VEPO.

. Z€ MEPITITWON EMAQAG PE Ta paTIa, apéowg EMAUVETE Ta paTia e apBovo vepd kal avadntaTe 1aTpIKK CUPBOUAR.

. Mn §avaypnaipomoigite Tig BeAGVES.

. AkohouBEiTe TIg 08nyieg xpriong Tou kaBe uAikoU, epyaAeiou f e§oAIoHOU TIOU XpNaIKOTIOIETE OE TUVOUATHO PE AUTO TO
TPOIOV.

. Mn xpnaipomoigite autd 1o Tpoidv yia GAAOUG OKOTIOUG EKTOS O AUTOUG TIOU GUYKEKPIUEVA TIEPIYPAPOVTAI O€ QUTEG TIG
odnyieg xprang.

. Xpno1poTolgigTe auTd To TPOIOV PéxPI TNV Nepopnvia Agng ou emanuaiveral Tavw aTn cuokeuaaia f Tov TePIARTITN.
(Napddeiypa & EEEE-MM-HH — Erog-Mrvag-Huépa mg nuepopnviag Aféng)

10. Autd To TIpoi6v evdeikvutal yia Xprian aTmo 03ovTIATPOUG.

OAHTIEY XPHIHE
MpogToipacia
Orav guhacoeTe auté Ta UAIKG ot Yuyeio, aghaTe Ta va épBouv ae Beppokpaaia dwpatiou piv amd m xpron. Eeappéate
BeAdva atn aUplyya 6TIWG MIBEIKVUETAI OTIG EIKOVES TAPAKATW.
1. AmopakpOVETE TO TPOOTATEUTIKG KATTAKI a6 TN aUpIyya KaBug To yupilete apyd (Fig. A).
2. EgappdaTe T BeAdva yupioviag aUpwva e Tn ¢opa Twv SeIKTRV Tou poAoyiol péxpl va acpahioel (Fig. B).
3. Eioayere  BeAdva oTn pikpr TpOTIA TTOU UTTAPKEN OTAV KEQAAR TOU TTPOOTATEUTIKOU KATTaKiou apéowg TpIv Tn XpAan yia
TpoaTacia Tou UAkoU amd To gwg Tou TepIRaAovTog (Fig. C).
» Otav avrikaBioTére m BeAdva, xpnaipomolgite mava kabapd 1aTpika (0dovTIaTpIKG) yavTia.
A. Mp60oBieg Kal 0mioBIEG ATTOKATACTATEIG
A-1. KaBapiopdg emgaveiag Tou SovTiol
KaBapioTe pe empéAeia Ty 030VTIKA EMQAVEIR YIa TNV ATTOPAKQUVON TG TAAKAG.
A-2. EmAoyr amdypwaong
EmA&gre v kataAAnAa amdxpwon xpno1poToIVTaG éva XpwiaToAGyIo £V To SOVTI eival akoun uypo.
A-3. Mapaaokeun kolAéTTaG
NapackeudaTe v KoIAGTTA aKoAouBWVTAG TN aTAVTAP PEBOBO.
A-4. Amopdvwan
XpnaipotroiaTe EAaGTIKO amopovVWTAPa KA. I Va ATTOHOVWGETE TNV TTEPIOXT TN Bepameiag amd empoAuvan.
A-5. MNpoaTacia moApou
e mepimTwaon amokaAuyng Tou ToApoU i av n mepiox1 epyaaiag eival kovid aTov ToAQS, kaAlyTe pe udPogeidio Tou
aoBeatiou KA.
» Mn xpnoipotoieite uAikd TTou Trepiéxouv euyevoAn kabwg ptopei va avaaTeilouv Tov TOAUPEPIOG TN GUYKOAANGN
auToU Tou UAIKOU.
A-6. Mpoetoipaaia kai epappoyr Tou GuykoAANTIKOU
EpappdaTe 1o 0dovTiaTpiké auykoAAnTIKG akoAouBwvTag Tig 0dnyieg XpAoNG TOU KATAOKEUADTH.

A-T. Epgpagn

Egappdate my amapaitm mooétnta tou BEAUTIFIL Flow Plus X dueoa péoa atny koIAGThTa Katl BIaH0PUIOTE TO

emBupnté oxnua. To BEAUTIFIL Flow Plus X pmopei emiang va e§ayBei o€ xaptivn mhaka KAT. yia va tomoBetnei oty

KoINOTTa e Eva kataAAnAG epyaleio.

» Orav n koi\dmTa eivar Babid, auviataral n iaoTpwpariki TApwan Kal pwToToAuPEPITUAS Tou UAIKOU 0€ OTpWwHaTa
Ox1 Tapamdvw amd 2 mm 1o Kadéva.

» H diamiBépevn maoTa ot xaptivn TAdka Ba mpémel va mpoaTareUeTal amoé To puwg Tou mepIBaAovTOG pie éva
TPOCTATEUTIKG KAAUPa yia aTToQuyr TTPOWPOU TTOAUKERITHOU TOU UAIKOU.

» Amoppire Tn BeAdva peTd amd kade xprian kai ToToBeTEITTE TO TPOaTATEUTIKG KaTTAKI ag@ahwg. O BeAdves Ba mpémel
va xpnaipotoloUvTal povo at évav acBevr kal aTn cuvéxeia va amoppimtovial aTo téhog Tg dladikaaiag yia my
amoguyn diaaTaupolpevng poAuvang. Mn §avaypnaiyomoleite.

» AmoAupdvere Tn gUpIyya Kal TO TPOGTATEUTIKG KATTAKI He aAkoOAN peTd amd kaBe xprian yia amouyr SlaoTaupolpevng
péAuvong. Ztn ouvéxela kAeioTe To kamdki acahwg. Eiote mpoaekTikoi waTe va amogeuyBei o eykAwpIou6G aAkodAng
péoa oV TaoTa.

. PwromoAupepIopog

QuwromoAupepioTe pe pia 030VTIATPIKT CUTKEUT QWTOTIOAUPEPITHOU. XTa TIEPIOTATIKG GTIOU N TTEPIOH aToKaATACTAONG

eival peyaAn ToAupepioTE TPNPATIKG.
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ZUOKEUT QWTOTIOAUPEPIOHOU Ahoybvou LED

Xpbvog pwrotTroAupepITHOU 20 sec. 10 sec.
MrKog kUpaTog 400-500 nm 440-490 nm
‘Evraon guwrog 2500 mW/cm? >1.000 mW/cm?

» XpnoIpoTOIEioTE pict 0dOVTIATPIKT GUOKEUH QWTOTIOAUPEPITHOU HE QVTITOIXT XAPAKTNPIGTIKG HE AUTA TTOU
TepIypa@ovTal Tapamavuw.
» O1 XEIPIOTEG TIPETTEN VOl XPNTIMOTIOI00V TTPOGTATEUTIKG YUaAIG /) a0 TTdIa TPOOTAGIOG ATTd TO YU YIa va amroiyouv TV
Gpean €kBean a1o pwg ToAupePIoPOU. O XEIPIOTE TPETEI ETTIONG VO TTPOGTATEUOUV T PATIC TWV ACBEVRV Ao TV
Gpean €kBean oo Pwg ToAUPEPITHOU.
» AToAupdveTe Tn CUOKEUR QWTOTTIOAUPEPITHOU e AAKOOAN HETG O KGBE Xprion yia TNV aTrouyr S1a0TaupolpEvwY
HOAUVOEWV.
A-9. Aciavon kai aTiABwon
Merd Tov puromoAupiepiapd diapop@waTe, AeidveTe kal oTIABWATE TV amokatdaTacn akohouBwvTag T ataviap péBodo.
B. Em316pBwon aTOKATAGTAGEWY KAl TIPOTOETIKWYV EPYATIWV
B-1. KaBapiopég g amokaraaTaong
KaBapioTe pe empéAeia TV aTIOKATAGTOON YIa va aTropakpuvBei n TAdKa.
B-2. Emioyn améypwang
EmAégre TV KataAAnAn améxpwaon xpno1poTolwvTag éva xpwpatoAdyio.
Extpdyuvan Tng amokaréaTaong
ExtpayUvete Tv em@aveia T amokataoTaong mou Ba mdlopBwbei ue éva 0dovTiaTpikd HEoo ekTpayuvang (€yyAugida
dlapavTiol KATL). ZTn ouvéela EeTAUVETE Pe VEPO Kal OTEYVROTE.
B-4. Amopévwon
Xpnaipotoinae EAAOTIKG ammopOVWTAPA KAT. yIa va aTTOHOVWAETE TV eMQAveIa Epyaaiag amd empoAuvan.
B-5. Mpogtoipaaia mg amokardoTaong
MpoetoipdaTe 1o UNKG TTpog mBIOPBwan (a0vBe pnTivn, TopaeAavn, pétarro 1} uaikd dOvTI) yia va BeATIOTETE T
UNXavIKA Kai XnuIKr cuykpaTtnon.
> AkohouBeioTe Tig 0dnyieg kaBe uhikoU TpogToIpaaiag yia epapuoyn kai Siadikaaieg adpotoinang, evepyomoinang kai
ouykoAAnang.
B-6. Eugpadn, pwromoAupepiopdg, Aeiavon kai oTiABwan
AxohouBeiaTe Tig Tapamavw diadikacieg amd 10 A-7 010 A-9.
ZYNOEFH
Bis-GMA, TEGDMA, Bis-MPEPP, S-PRG filler Baaiopévo ot pBopiofopioahodpivo Tupitike Gako, ekkivnTr ToAupepiopol,
XPWOTIKEG Kal GAAQ.
ANOXPQXEIX
F0O0: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A0, A20/
SA0.5, SA0.50, Inc (Incisal), BW (Bleaching white)
FO3: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A20, A30/
SAO.5, Inc(Incisal), BW(Bleaching white), CV(Cervical), MI(Milky)

ANOGHKEYZH
AmobnketaTe o akoTeIvd pépog ae Beppokpaaia dwyariou (1-30 °C). AmogiyeTe uwnAég Beppokpaaieg kal uwnAr uypaaia.
KpamaTe pakpic amé v dpeon nhiakn aktivoBoAia kar kaBe mny avaeAesng.
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Material restaurador dentario fluido fotopolimerizavel

DESCRICAO DO PRODUTO
BEAUTIFIL Flow Plus X é um material restaurador radiopaco fotopolimerizavel para restauragéo anterior e posterior
incluindo superficies de oclus&o. Estao disponiveis dois tipos de fluidez, FOO (fluxo minimo) e FO3 (fluxo baixo).

INDICACOES DE UTILIZACAO

» Restauragdes anteriores e posteriores
> Reparagao de restauragdes e proteses

PRECAUCOES E ADVERTENCIAS

. Nao usar este produto em pacientes com alergias conhecidas a este material e/ou a mondémero de metacrilato.

2. Os operadores com alergias conhecidas a este material e/ou a monémero de metacrilato ndo devem usar este
produto.

. Se ocorrer qualquer inflamag&o ou outras reagdes alérgicas no paciente ou no operador, interromper
imediatamente a utilizagéo e procurar assisténcia médica.

. Usar luvas médicas (dentarias) e 6culos de protegdo para evitar a sensibilizagdo ao produto. Em caso de contato
acidental com tecido mole oral ou pele, secar imediatamente com uma bola de algoddo umedecida com alcool
e enxaguar com agua abundante. As luvas médicas (dentarias) proporcionam alguma protecéo contra o contato
direto com o material. Contudo, alguns monémeros podem penetrar nas luvas muito rapidamente e alcangar a
pele. Por isso, se 0 material entrar em contato mesmo sé com as luvas, remové-las imediatamente e lavar as
mé&os com agua abundante.

. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente os olhos com agua abundante e procurar assisténcia
médica.

. Né&o reutilizar as pontas das agulhas.

. Seguir as instrugdes de utilizagéo de cada material, instrumento ou equipamento a usar juntamente com este
produto.

8. Né&o usar este produto para outros fins ndo especificamente descritos nestas instrugées de utilizagao.

9. Usar este produto dentro do prazo de validade indicado na embalagem ou no recipiente.

(Exemplo g AAAA-MM-DD — Ano-Més-Dia da data de expiragao)
10. Este produto destina-se apenas a ser usado por profissionais da area odontoldgica.

INSTRUCOES DE UTILIZACAO
Preparagao
Se os materiais tiverem estado em geladeira, deverao ser deixados algum tempo a temperatura ambiente antes da
utilizag&o. Fixar a ponta da agulha a seringa, tal como ilustrado abaixo.
1. Remover a capa de protegao da seringa girando lentamente (Fig. A).
2. Fixar a ponta da agulha girando para a direita até ficar devidamente presa (Fig. B).
3. Inserir a ponta da agulha no pequeno furo na cabega da tampa de protegdo imediatamente antes da utilizagéo,
para proteger o material da luz ambiente (Fig. C).
» Ao substituir a ponta da agulha, usar sempre luvas médicas (dentérias).
A. Restauragfes anteriores e posteriores
A-1. Limpeza da superficie do dente
Limpar completamente a superficie do dente para remover a placa.
A-2. Selecao da tonalidade
Selecionar a tonalidade adequada usando uma escala de cores com o dente ainda Gimido.
A-3. Preparagao da cavidade
Preparar a cavidade de acordo com o método standard.
A-4. Isolamento
Usar um dique de borracha ou algo semelhante para isolar a area de tratamento contra contaminag&o.
A-5. Proteg&o da polpa
No caso de exposigdo da polpa ou de a area afetada estar perto da polpa, cobrir com hidréxido de calcio, etc.
» N&o usar materiais contendo eugenol, dado que podem inibir a polimerizagao ou a aderéncia do material.
A-6. Condicionamento e aplicagéo do adesivo
Aplicar o adesivo dentario de acordo com as instrugdes de utilizagao do fabricante.
A-7. Enchimento
Aplicar a quantidade necessaria de BEAUTIFIL Flow Plus X diretamente na cavidade e criar a forma desejada.
BEAUTIFIL Flow Plus X também pode ser dispensada para um bloco de papel, etc. a aplicar na cavidade com
um instrumento adequado.
» Quando a cavidade estiver profunda, recomendamos o enchimento por incrementos e a fotopolimerizagéo
do material em camadas que n&o excedam os 2 mm cada.
» A pasta dispensada no bloco de papel deve ser protegida da luz ambiente com a tampa de protegéo da luz,
para evitar a polimerizagdo prematura do material.
> Depois da utilizagao, descartar a ponta da agulha usada e voltar a colocar a tampa de protegdo com
firmeza. As pontas de agulhas devem ser usadas apenas num paciente e depois descartadas no final do
procedimento, para evitar contaminagdo cruzada. Nao reutilizar.
» Depois de cada utilizagao, desinfetar a seringa e a tampa de prote¢do com &lcool, para evitar contaminagao
cruzada. A seguir, feche a tampa com firmeza. Cuidado para n&o entrar alcool na pasta.
A-8. Fotopolimerizagéo
A fotopolimerizagéo deve ser realizada com uma unidade de fotopolimerizagao dentaria. Se a area restaurada
for de grandes dimensdes, a fotopolimerizagao deve ser feita por segmentos.
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Unidade de fotopolimerizagao Halogéneo LED
Tempo de fotopolimerizagéo 20s 10s
Comprimento de onda 400-500 nm 440-490 nm
Intensidade da luz =500 mW/cm? 21.000 mW/cm?

» Usar uma unidade de fotopolimerizagao dentaria com especificagdes equivalentes as acima descritas.

» Os operadores devem usar 6culos de protegdo ou uma placa de blindagem de luz para evitar a exposigao
direta a luz de polimerizagéo. Os operadores devem proteger os olhos dos pacientes da exposigao direta a
luz de polimerizagéo.

> Depois de cada utilizagao, desinfetar a unidade de fotopolimerizagao com élcool, para evitar contaminagao
cruzada.

A-9. Acabamento e polimento
Depois da fotopolimerizag&o, contornar, acabar e polir a restauragao segundo o método standard.
B. Reparacéo de restauragdes e proteses
B-1. Limpar a restauragéo
Limpar completamente a restauragéo para remover a placa.
B-2. Selegdo da tonalidade
Selecionar a tonalidade adequada usando uma escala de cor.
B-3. Retengdo da restauragéo
Criar retengéo na superficie a reparar com um abrasivo dentario (broca de diamante, etc.). A seguir, enxaguar
e secar.
B-4. Isolamento
Usar um dique de borracha ou algo semelhante para isolar a area de tratamento contra contaminag&o.
B-5. Pré-tratamento da restauragéo

Pré-tratar o material a reparar (resina de composito, porcelana, metal ou dente natural) para melhorar a

retengdo mecénica e quimica.

> Observar as instrugdes de todos os materiais de pré-tratamento quanto a aplicagéo e procedimentos de
condicionamento, aplicag&o de primer e colagem.

B-6. Enchimento, fotopolimerizagao, acabamento e polimento

Observar os procedimentos de A-7 a A-9 acima.

COMPOSICAO
Enchimento Bis-GMA, TEGDMA, Bis-MPEPP, S-PRG & base de vidro de borossilicato de aluminio com fltor,
iniciador de polimerizagéo, pigmentos e outros

TONALIDADES
F00: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1,B2, C2, D2, A10, A20/
SA0.5, SA0.50, Inc (Incisal), BW (Bleaching white)
F03: A1, A2, A3,A3.5, A4, B1,B2, C2, D2, A20, A30/
SAO0.5, Inc (Incisal), BW (Bleaching white), CV (Cervical), MI (Milky)

ARMAZENAMENTO
Armazenar em local escuro a temperatura ambiente (1-30 °C). Evitar temperaturas e umidade altas. Manter afastado
da luz solar direta e de qualquer fonte de ignigao.

Fig. C




