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Εικόνες.  1&2  Μια σύριγγα 
δόσης μονάδας 1,2ml 
περιστρέφεται σταθερά στη 
σύριγγα IndiSpense.  Ενώ 
υποστηρίζετε το έμβολο της 
σύριγγας δόσης μονάδας με 
το άλλο σας χέρι, πιέζετε το 
έμβολο της IndiSpense και 
γεμίζετε τη σύριγγα δόσης 
μονάδας στο επιθυμητό 
επίπεδο.

Εικ. 3 Μετρήστε το άκρο 
NaviFX ώστε να φτάνει 
2mm πιο λίγο από την 
κορυφή της ρίζας και 
να ταιριάζει χαλαρά στο 
σωλήνα. 

Εικ. 4 Εξωθείτε το κιτρικό 
οξύ στο σωλήνα. Σκουπίζετε 
το άκρο πάνω και κάτω. 
Ξεπλένετε ενδελεχώς το 
σωλήνα με απλό EDTA, 
καθαρό νερό που δεν 
περιέχει βακτηρίδια ή 
τοπικό αναισθητικό.   





Ryciny:  1 i 2  Strzykawka 
o pojemności 1,2 ml jest 
stabilnie wkręcona do 
strzykawki IndiSpense.  
Podczas gdy tłok 
strzykawki dozującej 
jest stabilizowany ręką 
niedominującą, wcisnąć 
tłok strzykawki IndiSpense 
i napełnić strzykawkę 
dozującą do wymaganego 
poziomu.

Ryc. 3 Sprawdzić, czy 
końcówka NaviFX znajduje 
się w odległości 2mm od 
wierzchołka korzenia i czy 
jest luźno umieszczona 
w kanale. 

Ryc. 4 Wprowadzić kwas 
cytrynowy do kanału. 
Pocierać końcówką w 
górę i w dół. Wypłukać 
dokładnie kanał 
czystym EDTA, wodą 
niezawierającą bakterii 
lub środkiem miejscowo 
znieczulającym.   



Şekil 1 ve 2  1,2 ml birim 
doz şırınga çevrilerek 
IndiSpense şırıngaya sıkıca 
takılmış. Birim doz şırınganın 
pistonunu dominant olmayan 
elinizle desteklerken 
IndiSpense pistonuna bastırıp 
birim doz şırıngayı istenen 
düzeye kadar doldurun.

Şekil 3 NaviFX ucu kanal 
apeksine 2 mm kalacak ve 
kanalda gevşekçe duracak 
şekilde yerleştirin. 

Şekil 4 Kanala Sitrik Asit 
verin. Ucu aşağı yukarı 
oynatarak fırçalayın. Kanalı 
katkısız EDTA, temiz ve 
bakteri içermeyen su veya 
lokal anestezik ile iyice 
yıkayın. 



그림 1 및 2  A 1.2ml 
단위투여량 주사기를 
IndiSpense 주사기에 세게 
비틀어 넣습니다.  평소 잘 사
용하지 않는 비우세수로 단위
투여량 주사기의 플런저를 지
지하는 동안, IndiSpense 
플런저를 아래로 밀고 단위투
여량 주사기를 원하는 수준까
지 채웁니다.

그림 3 NaviFX 팁을 재어 
치근단에서 2mm 짧게 한 
후, 치근관에 헐겁게 맞추어 
설치합니다. 

그림 4 구연산을 치근관 
속으로 압착해 짜넣습니
다.  팁을 위아래로 문지르
고, 순수한 EDTA, 깨끗한 
무균수 또는 국소마취제를 
사용해 치근관을 철저하게 
헹굽니다.   



图1&2  将1.2ml单位剂
量针管与IndiSpense注
射器拧紧。用一只手扶
稳单位剂量针管活塞的
同时，用另一只手按下
IndiSpense注射器的活
塞，向单位剂量针管加
入一定量的溶液。 

图3 确保NaviFX针头可
以在根管中自由活动，
而且比根尖部分至少
短2毫米

图4 在根管中涂抹柠檬
酸。上下移动针头，用
洁净的无菌水、乙二胺
四乙酸或局部麻醉剂彻

底冲洗。





図3：NaviFXチップが根尖より
2mm短くなるよう測定し、根
管に入れます。 

図4：Citric Acidを根管に放出
します。チップを上下に動か
します。通常のEDTA、細菌の
含まれていない清潔な水、ま
たは局所麻酔薬で根管をよ
く洗います。
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