CronDur®pIus “FE
Provisorisches Kronen- und Briickenmaterial mit Fluoreszenz

CronDur® plus “F” I} ist ein methylmethacrylatireles, provisorisches Kronen- und Brickenmateral auf Bis-Acryl-Basis. Das
Material wird automatisch im Verhdltnis von 4:1 angemischt, besitzt ein spezielles “Snap-Set” Abbindeverhalten und verfigt
daher Uber sine lange plastische Verarbeltungsphase, wihrend der das Provisorium feicht aus dem Mund entferni werden
kann. Wegen der ausgezelchnaten mechanischen Werte ist CronDur® plus "F” || 4uRerst bruchfest und samit bastens zur
Herstellung von Langzeitprovisorlen gesignet. CronDur® plus “F" Il garantiert sifie hohe Passgenauigkeit der gefertigten
Provisorien mit exaktem Randabschluss.

GronDur® plus“F*Il Ist jetzt noch schneller, stabller und sicherer gegeniber der Vorgéinger-Version CronDur plus F

Schneller in der Erhirtungszeit; Verringerung der Erhértungszeit um gut 80 Sekunden
Stabiler tn der Handhabung: Verbasserung der Blegefestigkelt (nach 10 Minuten} um rund 60%

Erhéhung der Barcolhdrte (nach 10 Minuten) um ca. 140%

Sicherer fiir Kurz- und Langzeitprovisorien: Stirkung der Biegefestigkelt nach 24H um ca. 40% und somit eine
deutliche Verbasserung des Ermiidungshruches

Vertriglichkeit: CronDur plus Fll ist methytmethacrylatfrei

Brillanz durch Fluoreszenz - Reflektiert das Licht wie natiirliche Zihne

Dig Fluoreszenz von CronDur®plus F“It ermtglicht den Provisorien das Licht so zu refklektisren wie natirliche Zahne und das
bai allen Lichtverhditnissen. Die Provisorisn gleichen denen der definltiven Versorgung und Sie erhalten sin nattriiches und
hach &sthetisches Erscheinungshbild.

= Indikatlon

Provisorische Kronen, Briicken, Inlays, Cnlays, Teilkronen, Yeneers und Langzeitprovisorien

Abformung und Handhabung

Vor der Stumpf- bzw. Brilckenpréparation oder einer vorgesehenen Extrakiion erfolgt sine Situationsabfermung mittels Alginat
oder Silikon. Die Interdentalfahnen der Abformung soliten filr eine verbesserte Stabllitst des spater gefertigten Provisorlums
herausgeschnltten werden. Bei Alginatabformungen CronDur®plus FIl méglichst unmittelbar nach der Abdrucknahme
einbtingen.

Das Dosieren und Mischen im Verhiltnis von 4:1 erfolgt automatisch durch Auspressung durch eine Mischkanille, Bej
Veywendung einer neuen Kartusche lst der Transportverschluss zu entfernen. Daraufhin ist die Mischkan(ile aufzusetzen, Nach
der Anwendung dient dig Mischkanilie ais Verschiuss und solite bis zur nachsten Verwendung auf der Kartusche belassen
werden, Erst bei emeuter Verwendung der Kartusche wird die Mischkanile durch eine neue ersetzt.

Bet ersimaligam Gebrauch das zuerst aus der Mischkanile ausgetretens Material (etwa die Menge einer Erbse) verwerfan.
Danach ist die Mischung perfekt,

Empfohlene Anwendung ) '

1. Die prapatierten Zahne trocknen und die Stimpfe, umgebendes Gewsbe sowle eventusll vorhandene Kunststoffe mit einem
Trennmitte! {z.B. Vaseline) lsicht benetzen.

2. Fur die Applikation von CronDur®plus “F" Il sollte im tiefsten Teil der Abformung begonnen und diese dann zu den gingivaten
Bereichen hin aufgefillt werden. Zur Vemeidung von Luftblasen die Spitze der Mischkantle immer im Material eingetaucht
lassen, :

3. Die gefiiite Abformung innerhalb 45 Sek. in den Mund reponieren.

4. Girea 1,30 bis 2:30 min nach der Anmischung ist CrenDur®plus £ Il in etnem festelastischen Zustand und kann problemlos
aus dem Mund entfernt werden. Der Aushdrtungsprozess muss intraoral beobachtet werden (z.B. mit einer Scende), da die
Abnahme des Provisoriums problemios nur wéhrend der glastischen Phase méglich ist,

5. Die endgitige chemische Aushéirtung von CrenDur®plus “F" I erfolgt innerhalb von & min nach Mischbeginn. Hierzu sollte
das Provisorium in den Abdruck zuriickgesetzt werden. Nach dem Entfernen der sauerstoffinhibierten Schicht durch ein
Lisungsmittel (z.B. Alkohol} kann das Provisorium nachgearbeitet und pollert werden,

6.Zur Befestigung des Provisoriums dlenen handelsiibliche proviserische Zemente (z.B. BonaDect),

Bitte wenden!




- Reparatur des Provisorlums

Mit CronDur®slus “F* 1 hergestsllite Provisorien zeichnen sich durch hohe mechanische Stabifitat aus. Sollte dennach ein
Provisorium brechen, so wird folgendes Verfahren empfohlen.
Bruch des Provisoriums kurz nach der Herstellung:

Bruchstellen mit frisch angemisctem CronDur®plus 'F* 1l verbinden. Die Bruchstelie fer ca. 3 min zusammenpressen, Ist
CronDu®plus “F" I volistandig chemisch ausgehartet kann das Provisorium-wie gewohnt ausgearbeitet werden.

Bruch eines dlteren oder getragenen Provisoriums!
Die Bruchstelle wird ang@eraut und solite mit Unterschnltten versehen werden. Die so praparierte Bruchstelle wird mit frisch
angemischtem CronDurplus *F” Il verbunden. Der Einsatz eines Komposit-Bonds (z.B. Adect) flir verbesserte Haftung wird

empfohlen.
Die Bruchstelle fir ca. 3 min zusammenpressan. lat CronDur®plus *F" Il vollstandig chemisch ausgehéintet kann das Provisorium
wie gewohnt ausgearbaitet werden,

Bitte beachten

e Hautkontakt mit der Paste vermeiden. Bei versehentlichem Hautkontakt mit Wasser und Seife waschen. Bei
Augenkontakt sofort mit viel Wasser splilen und einen Arzt aufsuchen.

s« Bitle die Gebrauchsinformation der Matsrialien beachten, die mit GronDur®plus "B || verwendet werden.

»  Beim Einsatz von eugenalhaliigen Zementen mit CronDur®plus “F" || ist darauf zu achten, dass das Eugencl die
Polymerisation harzbasierter Materiaiien beeintrdchtigen kann.

o Dieim Verarbeitungszeiiplan angeben Zelien von CronDu®pius “F” || gelten fir eine Raumternperatur von 23°C /
73°F und elne relative Luftfeuchte von 50%. Hahere Temperaturen verklrzen, niedrige Temperaturen verlangern
diese Zeiten.

[ Nebenwirkungen und Gegenanzeigen:

Uberreste voi Methacrylatbasierten Systemen kérinen das Abbindeverhalten von Silikonabform- bzw.
Bissregistierungsmaterialien besinflussen. Bel vorausgegangener Herstellung einer Restauration sallien vor der Abformung
bzw. der Bissregistierung di¢ Préparation und umliegendes Gewebe sorgfaltig mit alkoholgstrankter Gaze und Wasserspray
gereinigt werden.

Bisher sind keine Nebenwlirkungen bekannt, In Einzelfallen ist eine Hypersensitivitat gegen Kompaonenten des Materials nicht
auszuschliefen.

In Einze#failen ist nicht auszuschlieRen, dass entsprechend disponierte Personen sine Hypersensitivitat gegen einzelne
Komponenten des Meterials entwickeln. Soliten entsprechende Reaktianen aufireten, Gebrauch einstellen,

J Verarbeltungszeltplan

0 min Einspritzen in die Abformung.
0 - 45 s Einsetzen des Abdrucks in den Mund.
1:30 ~ 2:30 min Entnahme aus dem Mund.
5 min Vollstindige chemische Aushartung.
Zusammensetzung:

Glasfillstoffe in einer Matrix aus multifunkfionellen Methacrylaten, Katalysatoren, Stabilisatoren, Additive, Frel von
Methyimethacrylat. Flllstoffaniell: 46 Gew.% = 28 Voi.% (0,02-1,5 ym).

[ Lagerhinwels:

Bei Raumtemperatur (16.25°C / 59-77°F) lagern. Nach Ablauf des Haitbarkeitsdatums nicht mehr verwenden,

[ Handetsformen:

Art-Nr, 8000-FH401, Nachfilipackung A2 1 Deppelkartusche 80ml, A2, 10 Kanllen
Art-Nr. 6000-F11403, Nachfillpackung A3,5 1 Doppelkartusche 50ml, A3,5, 10 Kanlilen
Art-Nr, 8000-407, Cronbur® plus Kaniien 25 Stiick

Art-Nr. 6000-409, GronDur® plus Ausbringgerst 1 Stilck

F(r Kinder unzugénglich aufbewahren! Nur filr den zahndrztlichen Gebrauchl
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