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ORTHODONTIC CLEANING AGENT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
ORTHO CONDITIONER is a 10% polyacrylic acid solution designed to mildly etch and 
condition enamel, thus enhancing the bondability of glass ionomer to the tooth surface.

CONTRAINDICATIONS
Avoid use of this product in patients with known allergies to polyacrylic acid.

DIRECTIONS FOR USE
1. Clean tooth surface with pumice and water, prophy cup or brush.
 Rinse thoroughly and dry.
2. Dispense a drop of ORTHO CONDITIONER into a dappen dish or similar container.
 Note:
 After dispensing, remove any material remaining at the tip of the nozzle using wet 

gauze, etc. Close the bottle immediately after use.
3. Using a cotton pellet, apply ORTHO CONDITIONER for 20 seconds.
4. Rinse ORTHO CONDITIONER from the tooth. Keep the surface moist. The 

conditioned tooth is now ready for the application of GC Fuji ORTHO or GC Fuji 
ORTHO LC glass ionomer cement.

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F).

PACKAGE
Bottle of 25 g (23.8 mL)

CAUTION
1. In case of contact with oral tissue or skin, flush immediately with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions 

are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
4. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear 

should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous 
according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
 http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this 
device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label 
for deterioration. Discard device if damaged. 
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of 
contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control 
product according to regional/national guidelines.

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events 
experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, 
please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the 
proper authority of your country accessible through the following link:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
ОРТОДОНТСКИ ПОЧИСТВАЩ АГЕНТ

За употреба само от дентални специалисти за препоръчаните индикации

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ
ORTHO CONDITIONER е 10% разтвор на полиакрилова киселина, предназначен 
за леко ецване и кондициониране на емайла, което повишава здравината на 
свързване на глас-йономерните материали към зъбните повърхности.

КОНТРАИДИКАЦИИ
Не използвайте при пациенти с установени алергии към полиакрилова киселина.  

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
1. Почистете зъбната повърхност с пемза и вода, с гумичка или четка. Промийте 

обилно с вода.
2. Дозирайте капка ORTHO CONDITIONER в съд за еднократна употреба или 

подобен контейнер.
 Забележка:
 След дозирането, отстранете материала, останал по върха на канюлата, с 

помощта на влажна марля. Затворете бутилката незабавно след употреба.
3. С помощта на памучен тупфер, нанесете ORTHO CONDITIONER за 20 

секунди.
4. Измийте ORTHO CONDITIONER от зъба. Запазете повърхността влажна. 

Кондиционираният зъб вече е готов за нанасяне на GC Fuji ORTHO или GC Fuji 
ORTHO LC глас-йономерен цимент.

СЪХРАНЕНИЕ
За оптимално представяне се препоръчва, cъхранявайте при температура от 
4-25°C (39,2-77,0°F).

ОПАКОВКА
Бутилка  25 g (23,8 mL)

ВНИМАНИЕ
1. В случай на контакт с оралните тъкани или кожа, изплакнете незабавно с вода.
2. В случай на контакт с очите, изплакнете незабавно с вода и потърсете 

медицинска помощ.
3. В редки случаи, продуктът може да предизвика свръхчувствителност у някои 

хора. При такива реакции, прекратете употребата на продукта и потърсете 
лекарска помощ.

4. Лични предпазни средства (ЛПЕ) като ръкавици, маска и предпазни очила 
винаги трябва да бъдат носени.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъда 
определени като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с 
информационните данни за безопасност, налични на:
 http://www.gceurope.com
Те също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне 
кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво 
на дезинфекция. Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета 
за влошаване на състоянието. Изхвърлете устройството, ако е увредено.
НЕ ОБЛИВАЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се предотврати 
изсъхване и натрупване на замърсители. Дезинфекцирайте с продукт за контрол 
на инфекциите средно ниво, регистриран за здравни цели, в зависимост от 
регионалните / националните указания. 

Докладване на нежелани ефекти:
Ако узнаете за някакъв вид нежелан ефект, реакция или подобни събития, 
възникнали от употребата на този продукт, включително тези, които не са 
изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги директно чрез 
съответната система за бдителност, като изберете подходящия орган във 
вашата страна достъпни чрез следната връзка:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
както и на нашата система за вътрешна бдителност: vigilance@gc.dental 
По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна редакция: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
ORTODONTICKÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK

Určeno k použití výhradně ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKACE
ORTHO CONDITIONER je 10% roztok kyseliny polyakrylové určený k šetrnému 
naleptání a ošetření skloviny pro lepší vazbu skloionomeru k povrchu zubu.

KONTRAINDIKACE
Tento výrobek nepoužívejte u pacientů s prokázanou alergií na kyselinu 
polyakrylovou.  

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Zub vyčistěte pemzou a vodou, profylaktickým kalíškem nebo kartáčkem. Důkladně 

opláchněte a osušte. 
2. Odkápněte jednu kapku přípravku ORTHO CONDITIONER do skleněného kalíšku 

nebo podobné nádobky.
 Poznámka:
 Po nadávkování odstraňte z hrotu trysky veškerý přebytečný materiál   

mokrou gázou apod. Lahvičku po použití ihned uzavřete.
3. Pomocí vatové pelety naneste ORTHO CONDITIONER na dobu 20 sekund.
4. Opláchněte ORTHO CONDITIONER ze zubu. Povrch udržujte vlhký.
 Nyní je ošetřený povrch připraven k aplikaci GC Fuji ORTHO nebo skloionomerního 

cementu GC Fuji ORTHO LC.

USKLADNĚNÍ
Pro optimální výsledek, skladujte při teplotě 4-25°C (39,2-77,0°F).

BALENÍ
Lahvička 25 g (23,8 ml)

UPOZORNĚNÍ
1. V případě zasažení ústní tkáně nebo pokožky ihned opláchněte vodou.
2. V případě zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte pomoc lékaře.
3. V ojedinělých případech může přípravek vyvolat u některých osob přecitlivělost.
 V takovém případě přerušte používání výrobku a obraťte se na lékaře.
4. Při práci vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, obličejové 

masky a ochranné brýle.

Některé výrobky, které jsou uváděné v návodu k použití, mohou být klasifikovány jako 
nebezpečné podle GHS. Vždy se seznamte s bezpečnostními listy, které jsou k 
dispozici na adrese:
 http://www.gceurope.com
Můžete je také získat u svého dodavatele.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE:
OPAKOVANĚ POUŽÍVANÉ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY: aby se zabránilo křížové 
kontaminaci mezi pacienty, vyžadují tyto dávkovací systémy střední úroveň 
dezinfekce. Ihned po použití zkontrolujte a označte v případě pochybností. 
Znehodnoťte, pokud došlo k poškození dávkovacího systému.
NEPONOŘUJTE. Aby nedocházelo k zaschnutí a hromadění nečistot, důkladně 
očistěte dávkovací systém. Dezinfikujte produktem registrovaným pro střední úroveň 
dezinfekce dle místních zdravotních předpisů.

Hlášení nežádoucích účinků:  
pokud obdržíte upozornění o jakémkoli nežádoucím účinku, reakci či podobných 
událostech, které jsou spojeny s používáním tohoto přípravku, a to včetně těch, které 
nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, oznamte to přímo prostřednictvím 
příslušného systému hlášení nežádoucích účinků patřičnému úřadu ve vaší zemi, 
který je přístupný v následujícím odkazu: 
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
stejně jako našemu systému hlášení nežádoucích událostí: vigilance@gc.dental
Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti tohoto produktu.

Posledně upravené: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE ZA PRIMJENU U ORTODONCIJI

Samo za stručnu dentalnu uporabu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
ORTHO CONDITIONER je otopina 10%-tne poliakrilne kiseline namijenjena za blago 
jetkanje i kondicioniranje cakline i time bolje spajanje staklenoionomera za zubnu 
površinu.

KONTRAINDIKACIJE
Izbjegavati uporabu ovog proizvoda kod pacijenata s poznatom alergijom na 
poliakrilne kiseline.  

UPUTE ZA UPORABU
1. Zubnu površinu očistiti plovučcem i vodom, gumicom (Prophy Cup) ili kistom. 

Temeljito isprati i osušiti.
2. Kap sredstva ORTHO CONDITIONER nanijeti u posudu za miješanje ili slično.
 Važno:
 Nakon doziranja, mokrom gazom ili sl. odstraniti preostali materijal s vrha štrcaljke. 

Bočicu zatvoriti odmah nakon uporabe.
3. Komadićem vate nanijeti ORTHO CONDITIONER u trajanju od 20 sekundi.
4. ORTHO CONDITIONER isprati sa zuba. Površinu održati vlažnom.
 Kondicionirani zub sada je spreman za nanošenje sredstva GC Fuji ORTHO ili 

staklenoionomernog cementa GC Fuji ORTHO LC.

ČUVANJE
Za optimalne rezultate preporuča, čuvati na temperaturi od 4-25°C.

PAKIRANJE
Bočica od 25 g (23,8 ml)

UPOZORENJE
1. U slučaju dodira s oralnim tkivom ili kožom, odmah isprati vodom.
2. U slučaju dodira s očima, odmah isprati vodom i potražiti liječnika.
3. U rijetkim slučajevima ovaj proizvod može uzrokovati osjetljivost kod nekih osoba.
 U slučaju takvih reakcija valja obustaviti uporabu proizvoda i obratiti se liječniku.
4. Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštita za 

oči, treba uvijek nositi.

Neki proizvodi spomenuti u ovoj Uputi za uporabu mogu se klasificirati kao opasni 
prema GHS. Uvijek provjerite u sigurnosno tehničkom listu na:
 http://www.gceurope.com
Također su dostupni kod vašeg dobavljača.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA:
VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKIRANJA: kako bi se izbjeglo onečišćenje između 
pacijenata ova višekratno upotrebljiva pakiranja zahtijevaju dezinfekciju srednje 
razine. Odmah nakon uporabe pregledati višekratno upotrebljivo pakiranje i označiti 
oštećenja ako ih ima. Oštećenu napravu odbaciti.
NE URANJATI U TEKUĆE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljito očistiti 
višekratno upotrebljivo pakiranje kako bi se spriječilo sušenje i nakupljanje 
onečišćenja. Dezinficirati sredstvom za dezinfekciju srednje razine prema registriranoj 
zdravstveno-infektivnoj kontroli sukladno regionalno/nacionalnim smjernicama.

Izvješćivanje o neželjenim učincima:
Ako postanete svjesni bilo kakvih neželjenih učinaka, reakcija ili sličnih događaja do 
kojih je došlo uporabom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom 
uputstvu za uporabu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sustav 
nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sljedeće 
veze:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na naš interni sustav nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj ćete način doprinijeti poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Zadnje izdanje: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
ORTODONCIAI TISZTÍTÓ ANYAG

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott 
felhasználási területen.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az ORTHO CONDITIONER egy 10%-os poliakrilsavas oldat, mely kifejezetten arra lett 
kifejlesztve, hogy enyhén savazza és kondicionálja a fogzománcot, így növelve a kötés 
erejét az üvegionomer anyagok és a fogfelszín között.

ELLENJAVALLATOK
Kerülje a termék használatát poliakrilsav allergiás páciensek esetében.  

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1. Tisztítsa meg a fog felszínét horzsakőporral és vízzel, polírozó gumiharang vagy 

kefe használatával. Alaposan öblítse, majd szárítsa le.
2. Adagoljon egy csepp ORTHO CONDITIONER-t egy üvegcsébe vagy hasonló 

edénybe.
 Megjegyzés: 
 Kiadagolás után távolítsa el a maradék anyagot a csőr végéről egy nedves 

gézdarabbal, vagy hasonlóval. Használat után azonnal zárja le az üveget.
3. Egy vattadarabbal applikálja az ORTHO CONDITIONER-t 20 másodpercre.
4. Öblítse le az ORTHO CONDITIONER-t a fogról. Tartsa nedvesen a felszínt.
 A kondicionált fog most már készen áll a GC Fuji ORTHO vagy GC Fuji ORTHO LC 

üvegionomer cement applikálására.

TÁROLÁS
Az optimális teljesítmény érdekében, az anyagot 4-25°C (39,2-77,0°F) fokos 
hőmérsékleten tárolja.

KISZERELÉS
Üveg 25 g (23,8 ml)

FIGYELMEZTETÉS
1. Amennyiben nyálkahártyára vagy bőrre kerül, azonnal öblítse le vízzel.
2. Amennyiben az anyag a szembe kerül, bő vízzel öblítse ki és forduljon 

szakorvoshoz.
3. A termék ritkán érzékenységi reakciót válthat ki egyes személyeken. Amennyiben 

hasonlót tapasztal, függessze fel a termék használatát, és páciense forduljon 
szakorvoshoz.

4. Mindig viseljen személyi védőfelszerelést, mint például kesztyűt, maszkot, 
biztonsági szemvédőt.

Némely, a jelen használati útmutatóban említett termék a GHS besorolás szerint 
veszélyes lehet. Mindig tájékozódjon a biztonsági adatlapokból, melyek az alábbi 
címen érhetőek el:
 http://www.gceurope.com
Az adatlapokat igényelheti beszállítójától is.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS:
TÖBBCÉLÚ KISZERELÉS: a páciensek közti keresztfertőzések elkerülésének 
érdekében ez az eszköz közepes szintű dezinfekciót igényel. A használat után azonnal 
ellenőrizze az eszköz és a címke sértetlenségét. Amennyiben sérült dobja ki.
NE MERÍTSE FOLYADÉKBA. Alaposan tisztítsa meg az eszközt a szennyeződések 
megtapadásának vagy rászáradásának elkerülésére. Fertőtlenítse egészségügyben 
regisztrált közepes szintű infekciókontrol csoportba tartozó termékkel, a 
regionális/nemzeti előírásoknak megfelelően.

Nem kívánt hatások jelzése:
Amennyiben bármilyen nem kívánt hatást, reakciót vagy hasonlót észlel a termék 
használata eredményeként, olyat is ami nem szerepel a használati utasításban 
található felsorolásban, kérjük jelentse közvetlenül a megfelelő hatóságnak. Az alábbi 
linken tudja kiválasztani az Ön országának megfelelő hatóság elérhetőségét:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Kérjük, jelentse az esetet a saját, belső figyelmeztető szolgálatunknak is: 
vigilance@gc.dental
Ezáltal hozzájárul Ön is ezen termék biztonságos használatának javításához.

Utoljára módosítva: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
KONDYCJONER DO PRAC ORTODONTYCZNYCH

Wyłącznie do stosowania przez lekarza dentystę w zalecanych wskazaniach.

WSKAZANIA
ORTHO CONDITIONER jest 10% roztworem kwasu poliakrylowego przeznaczonym 
do łagodnego wytrawiania i kondycjonowania szkliwa
w celu zwiększenia siły łączenia glasjonomerów do powierzchni zęba.

PRZECIWWSKAZANIA
Należy unikać stosowania tego produktu u pacjentów ze stwierdzoną alergią na kwas 
poliakrylowy.  

INSTRUKCJA STOSOWANIA
1. Oczyścić powierzchnię zęba pumeksem i wodą, przy użyciu końcówki 

profilaktycznej lub szczoteczki. Spłukać dokładnie i osuszyć.
2. Odmierzyć kroplę ORTHO CONDITIONER do naczynka typu kieliszek lub 

podobnego pojemnika do dozowania. 
 Uwaga:
 Po dozowaniu, usunąć materiał pozostały na końcu ujścia butelki przy użyciu 

mokrej gazy itp. Zamknąć butelkę bezpośrednio po użyciu.
3. Za pomocą wacika, nałożyć na 20 sekund ORTHO CONDITIONER.
4. Spłukać ORTHO CONDITIONER z zęba. Zachować wilgotną powierzchnię. 
 Po kondycjonowaniu powierzchnia zęba jest przygotowana do zastosowania 

cementu glasjonomerowego GC Fuji ORTHO lub GC Fuji ORTHO LC.

PRZECHOWYWANIE
Do zapewnienia optymalnych właściwości zalecane jest, przechowywać
w temperaturze 4-25°C.

OPAKOWANIE
Butelka z 25 g (23,8 mL)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. W przypadku kontaktu z tkanką jamy ustnej lub skórą, natychmiast spłukać wodą.
2. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać wodą i skonsultować się z 

lekarzem specjalistą.
3. W rzadkich przypadkach produkt może wywołać alergię u niektórych osób. Jeżeli 

dojdzie do takich reakcji, należy przerwać stosowanie produktu
 i skonsultować się z lekarzem.
4. Zawsze powinny być używane środki ochrony indywidualnej (PPE), takie jak 

rękawice, maski i okulary ochronne.

Niektóre produkty wymienione w niniejszej instrukcji stosowania mogą być 
sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z GHS. Zawsze należy zapoznać się
z kartami charakterystyki dostępnymi na stronie:
 http://www.gceurope.com
Można je również otrzymać od dostawcy.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
WYROBY MEDYCZNE WIELORAZOWEGO UŻYCIA: Aby uniknąć krzyżowego 
zakażenia między pacjentami wyrób wymaga dezynfekcji średniego stopnia. 
Bezpośrednio po użyciu produkt oraz etykietę należy badać pod kątem uszkodzenia. 
Wyrzucić produkt w razie stwierdzenia uszkodzeń.
NIE ZANURZAĆ W ŚRODKACH DEZYNFEKCYJNYCH. Dokładnie oczyścić produkt, 
aby zapobiec wysychaniu i akumulacji substancji zanieczyszczających. Dezynfekcję 
wykonywać dopuszczonym do stosowania środkiem klasy medycznej do zapobiegania 
infekcjom zgodnie z wytycznymi regionalnymi/krajowymi.

Raportowanie działań niepożądanych:
Jeśli zauważysz jakiekolwiek niepożądane działanie, reakcję lub doświadczysz 
podobnych zdarzeń po zastosowaniu tego produktu, uwzględniając takie, które nie 
zostały wymienione w tej instrukcji stosowania, zgłoś je bezpośrednio w odpowiedniej 
jednostce monitorowania, wybierając właściwy organ w Twoim kraju dostępny za 
pośrednictwem poniższego linka:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
jak również do naszej wewnętrznej jednostki monitorowania: vigilance@gc.dental
W ten sposób przyczynisz się do poprawy bezpieczeństwa tego produktu.
  
Ostatnia aktualizacja: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
AGENT DE CURĂŢARE ORTODONTIC

A se folosi doar de către medicii stomatologi conform indicaţiilor recomandate.

INDICAŢII RECOMANDATE
ORTHO CONDITIONER este o soluţie poliacrilică acidă 10% concepută pentru 
demineralizare blândă şi condiţionarea smalţului, îmbunătăţind adeziunea ionomerului 
de sticlă la suprafaţa dentară.

CONTRAINDICAŢII
Evitați utilizarea acestui produs în cazul pacienților cu alergii cunoscute la acidul 
poliacrilic.  

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
1. Curăţaţi suprafaţa dentară cu o piatră şi apă sau cu o perie.Clătiţi foarte bine şi 

uscaţi.
2. Dozaţi o picătură de ORTHO CONDITIONER într-un godeu sau într-un recipient 

similar.
 Notă:
 După dozare, îndepărtaţi reziduurile de material din jurul vârfului flaconului cu 

ajutorul unui tifon umed, etc. Închideţi flaconul imediat după utilizare.
3. Utilizând o buletă, aplicaţi ORTHO CONDITIONER timp de 20 secunde.
4. Clătiţi ORTHO CONDITIONER aplicat pe dinte. Menţineţi suprafaţa umedă.
 Dintele condiţionat este pregătit pentru aplicarea cimenturilor ionomere de sticlă
 GC Fuji ORTHO sau GC Fuji ORTHO LC.

DEPOZITARE
Pentru o performanță optimă se recomandă, depozitaţi  la o temperatură de
4-25°C (39,2-77,0°F).

AMBALARE
Flacon de 25 g (23,8 mL)

ATENŢIE
1. În cazul contactului cu ţesuturile orale sau cu pielea, clătiţi imediat cu apă.
2. În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu apă şi consultaţi medicul.
3. În cazuri rare acest produs poate cauza sensibilitate la anumite persoane. Dacă 

apar astfel de reacţii opriţi utilizarea produsului şi adresaţi-vă medicului.
4. Echipamentul personal de protecție cum ar fi mănuși, mască și ochelari de protecție 

trebuie utilizat întotdeauna.

Unele produse menționate în aceste Instrucțiuni de Folosire pot fi clasificate ca fiind 
periculoase conform GHS. Familiarizați-vă întotdeauna cu Fișele de Siguranță 
disponibile la:
 http://www.gceurope.com
Pot fi obţinute de asemenea şi de la distribuitorul dumneavoastră.

CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTAREA
RECIPIENTE DESTINATE UTILIZĂRILOR MULTIPLE: pentru a se evita contaminarea 
încrucișată între pacienți acest dispozitiv necesită un nivel mediu de dezinfectare. 
Imediat după utilizare inspectați recipientul și eticheta pentru a observa dacă au 
suferit deteriorări. În cazul în care recipientul este deteriorat, renunțați la utilizarea sa.
A NU SE SCUFUNDA ÎN SOLUȚIA DEZINFECTANTĂ. Curățați dispozitivul pentru a 
preveni uscarea și acumularea de substanțe contaminante. Dezinfectați cu un produs 
medical autorizat pentru prevenirea și controlul infecțiilor de nivel mediu în 
conformitate cu reglementările naționale/regionale.

Raportarea efectelor nedorite:
În cazul în care apar orice fel de efecte nedorite, reacții adverse sau evenimente 
similare ca urmare a utilizării acestui produs, inclusiv a celor neincluse în aceste 
instrucțiuni de folosire, vă rugăm să le raportați direct către sistemul de control 
competent, relevant, prin selectarea instituției corespunzătoare din țara 
dumneavoastră din lista  disponibilă în link-ul următor:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
precum și către sistemul nostru de control intern: vigilance@gc.dental
În acest fel veți contribui la îmbunătățirea siguranței oferite de acest produs.

Revizuit ultima dată: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
ОРТО КОНДИЦИОНЕР
ОЧИЩАЮЩИЙ РАСТВОР ДЛЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ РАБОТ

Материал предназначен только для профессионального применения в 
соответствии с показаниями, описанными в настоящей инструкции.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
ORTHO CONDITIONER представляет собой 10% раствор полиакриловой 
кислоты; предназначен для мягкого протравливания и очистки поверхности 
эмали с целью увеличения прочности бондинга стеклоиономерных материалов к 
поверхности зуба.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не использовать у пациентов, имеющих в анамнезе аллергию на полиакриловую 
кислоту.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Очистите поверхность зуба с помощью пемзы и воды, резиновой чашечки или 

кисти. Тщательно промойте и просушите поверхность.
2. Выдавите одну каплю ORTHO CONDITIONER на одноразовый блок или схожий 

подходящий контейнер.
 Примечание:
 После извлечения материала удалите его остатки с носика флакона с 

помощью влажной марли и т.п. Сразу же плотно закройте крышку флакона.
3. С помощью ватного тампона нанесите ORTHO CONDITIONER на   

подготовленную поверхность на 20 секунд.
4. Смойте ORTHO CONDITIONER с поверхности зуба. Не просушивайте 

поверхность, она должна остаться влажной. Теперь на подготовленную таким 
образом поверхность зуба можно наносить стеклоиономерный цемент GC Fuji 
ORTHO или GC Fuji ORTHO LC.

ХРАНЕНИЕ
Для поддержания оптимальных рабочих качеств, xранитb при температуре 
4-25°C (39,2-77,0°F).

УПАКОВКА
Флакон 25 г (23,8 мл)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. При попадании материала на слизистую полости рта или на кожу немедленно 

смойте его водой.
2. При попадании материала в глаза немедленно промойте их водой и 

обратитесь к врачу-офтальмологу.
3. В редких случаях у некоторых лиц материал может вызвать повышенную 

чувствительность. Если наблюдаются такие реакции, прекратите 
использование материала и обратитесь к врачу соответствующей 
специализации.

4. При работе всегда используйте средства индивидуальной защиты (РРЕ) – 
перчатки, защитные маски, защитные очки.

Некоторые продукты, упоминаемые в настоящей Инструкции, могут быть 
классифицированы как опасные в соответствии с Согласованной на глобальном 
уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS). 
Обязательно ознакомьтесь с соответствующими Паспортами безопасности 
(safety data sheets), доступными по ссылке:
 http://www.gceurope.com
Паспорта безопасности можно также запросить у Вашего поставщика.
ОЧИЩЕНИЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ:
МНОГОРАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ: во избежание 
перекрестной передачи микрофлоры от пациента к пациенту инструменты 
подобных систем требуют проведения дезинфекции промежуточного уровня. 
Сразу после применения проверьте инструмент и заводские метки на предмет 
повреждений. В случае обнаружения повреждений немедленно прекратите 
использование инструмента.
НЕ ПОГРУЖАТЬ В ЖИДКОСТЬ. Тщательно очищайте инструмент во избежание 
образования скоплений загрязняющих частиц и их последующего присыхания к 
поверхности инструмента. Производите дезинфекцию, используя одобренные 
органами здравоохранения средства инфекционного контроля, 
рекомендованные для проведения дезинфекции промежуточного уровня; в 
процессе проведения дезинфекции соблюдайте соответствующие нормативы 
регионального/национального правового регулирования.
Информация о нежелательных событиях, которые имеют признаки 
неблагоприятного события (инцидента)  при использовании вышеназванного 
материала на территории Российской Федерации, может быть направлена 
уполномоченному представителю производителя в РФ, ООО «Крафтвэй Фарма»: 
e-mail: dental@kraftway.ru;  http://www.kraftwaydental.ru, 129626, г. Москва, ул. 3-я 
Мытищинская, д. 16, строение 60, комната 30, помещение I, этаж 5, 8 495 
232-69-33.

Последняя редакция: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
ENPrior to use, carefully read

the instructions for use. BGПреди употреба, внимателно прочетете 
инструкциите за употреба. CSPřed použitím si pečlivě přečtěte 

návod k použití. PLPrzed użyciem przeczytaj uważnie 
instrukcję stosowania.HRPrije uporabe pažljivo pročitati 

upute za uporabu. HUHasználat előtt az útmutatót 
olvassa el figyelmesen! ROÎnainte de utilizare, citiţi cu atenţie 

instrucţiunile de folosire. RUВнимательно прочитайте инструкцию 
перед применением.
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ORTODONTICKÝ ČISTIACI PROSTRIEDOK

Určený na použitie výhradne v dentálnej praxi v odporúčaných indikáciách.

DOPORUČENÉ INDIKÁCIE
ORTHO CONDITIONER je 10% roztok kyseliny polyakrylovej na mierne naleptanie a 
kondiciovanie skloviny, čím dochádza k posilneniu väzby mezi skloionomérnym 
cementom a povrchom zuba.

KONTRAINDIKÁCIE
Tento výrobok nepoužívajte u pacientov s preukázanou alergiou na kyselinu 
polyakrylovú.  

NÁVOD NA POUŽITIE 
1. Povrch zuba vyčistíte pemzou a vodou, profylaktickými nástrojmi (Prophy kalíšok 

alebo kefka). Dôkladne opláchnite vodou.
2. Nadávkujte kvapku ORTHO CONDITIONER do dávkovacej misky alebo podobnej 

nádobky.
 Poznámka:
 Po nadávkovaní odstráňte zostávajúci materiál na špičke koncovky mokrou gázou, 

atď. Fľaštičku ihneď po použití uzatvorte. 
3. Pomocou vatovej pelety naneste ORTHO CONDITIONER na 20 sekúnd.
4. ORTHO CONDITIONER opláchnite zo zuba. Povrch udržujte vlhký.
 Kondiciovaný zub je teraz pripravený na aplikáciu skloionomérnych cementov
 GC Fuji ORTHO alebo GC Fuji ORTHO LC.

SKLADOVANIE
Pre zachovanie optimálnych fyzikálnych vlastností sa, skladujte pri teplote
4-25°C (39,2-77,0°F).

BALENIE
Fľaštička 25 g (23,8 ml)

UPOZORNENIA
1. V prípade zasiahnutia ústnej sliznice alebo pokožky ihneď opláchnite vodou.
2. V prípade zasiahnutia očí ihneď vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.
3. V ojedinelých prípadoch môže výrobok vyvolať u niektorých osôb precitlivenosť. 
 V takom prípade prerušte používanie výrobku a obráťte sa na lekára.
4. Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, masku a ochranný kryt očí.

Niektoré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako 
nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k 
dispozícii na adrese:
 http://www.gceurope.com
Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA:
DÁVKOVACIE SYTÉMY PRE VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE: aby sa zabránilo krížovej 
kontaminácii medzi pacientami vyžadujú tieto dávkovacie systémy strednú - úroveň 
dezinfekcie. Ihneď po použití skontrolujte, či nie je dávkovací systém a štítok 
poškodený. V prípade poškodenia, ho ihneď zlikvidujte.
NEPONÁRAJTE DO TEKUTÍN. Dávkovací systém dôkladne očistite, aby sa zabránilo 
vysýchaniu a hromadeniu nečistôt. Dezinfikujte s registrovanými zdravotnými 
prostriedkami na strednej úrovni dezinfekcie v závislosti na regionálnych / národných 
smerniciach.

Hlásenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiadúce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri 
používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na 
použitie, oznámte ich priamo cez príslušný vigilance systém, zadaním správnej 
autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ako aj na našom vnútornom systéme bdelosti: vigilance@gc.dental
Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Naposledy upravené: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
ORTODONTSKO ČISTILNO SREDSTVO

Le za uporabo v zobozdravstveni ordinaciji v priporočene namene.

INDIKACIJE
ORTHO CONDITIONER je 10% poliakrilna kislina izdelana za nežno jedkanje in 
pripravo sklenine, s tem pa zagotavlja vezavo steklastega ionomera na površino zoba.

KONTRAINDIKACIJE
Izogibajte se uporabi tega proizvoda pri pacientih z znano alergijo na poliakrilna kislina.  

NAVODILA ZA UPORABO
1. Očistite površino zoba s plovcem in vodo, profilaktično čašo ali ščetko. Dobro 

sperite z vodo.
2. Pripravite kapljico ORTHO CONDITIONER-ja na dozirni pladenj ali podobno posodico.
 Opozorilo:
 Po pripravi, odstranite ves preostali material na konici odprtine z mokro gazo, ipd. 

Zaprite stekleničko takoj po uporabi.
3. Z vatno kroglico nanašajte ORTHO CONDITIONER 20 sekund.
4. Sperite ORTHO CONDITIONER s površine zoba. Površino ohranite vlažno.
 Zob je sedaj pripravljen za nanos GC Fuji ORTHO ali GC Fuji ORTHO LC 

steklastoionomernega cementa.

SHRANJEVANJE
Za optimalne lastnosti, hranite pri temperaturi 4-25°C (39,2-77,0°F).

PAKIRANJE
Steklenička s 25 g (23,8 mL)

OPOZORILO
1. V primeru stika s tkivi ustne votline ali kožo, takoj sperite z vodo. 
2. V primeru kontakta z očmi, takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
3. V redkih primerih lahko izdelek povzroča preobčutljivost pri ljudeh. V primeru 

takšne reakcije, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.
4. Osebna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala se 

mora vedno uporabljati.

Nekateri proizvodi omenjeni v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasificirani 
kot nevarni glede na GHS. Vedno se podučite o navodilh za varno uporabo na:
 http://www.gceurope.com
Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA:
SISTEM ZA VEČKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrižni kontaminaciji med 
pacientom in sistemom za večkratno uporabo, je zahtevana dezinfekcija srednjega 
nivoja. Takoj po uporabi preglejte sistem za večkratno uporabo in označite poškodbe 
če so le-te prisotne. Poškodovan sistem zavrzite.
NE NAMAKAJTE V TEKOČE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO. Temeljito očistite 
sistem za večkratno uporabo, da preprečite sušenje in nabiranje nečistoče. 
Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja, registriranega pri 
zdravstveno infektivni kontroli skladno z regionalno/lokalno regulativo.

Poročilo o neželenih učinkih:
Če se zavedate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do 
katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno s tistimi, ki niso navedeni v tem 
navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek ustreznega sistema za stalni 
nadzor, tako da izberete ustrezen organ v vaši državi dostopni preko naslednje 
povezave:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl
kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental
Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega izdelka.

Zadnja izdaja: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE ZA PRIMENU U ORTODONCIJI 

Samo za stručnu dentalnu upotrebu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
ORTHO CONDITIONER je rastvor 10%-tne poliakrilne kiseline namenjena za blago 
nagrizanje i kondicioniranje gleđi i time bolje spajanje glasjonomera za zubnu 
površinu.

KONTRAINDIKACIJE
Izbeći korišćenje ovog proizvoda kod pacijenata s poznatom alergijom na poliakrilne 
kiseline.  

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
1. Zubnu površinu očistiti profilaktičkom pastom i vodom, gumicom (Prophy Cup)
 ili četkicom. Temeljito isprati i osušiti.
2. Kap sredstva ORTHO CONDITIONER naneti u posudu za mešanje ili slično.
 Važno:
 Posle doziranja, mokrom gazom ili sl. odstraniti preostali materijal sa vrha šprica. 

Bočicu zatvoriti odmah nakon upotrebe.
3. Komadićem vate naneti ORTHO CONDITIONER u trajanju od 20 sekundi.
4. ORTHO CONDITIONER isprati sa zuba. Površinu održati vlažnom.
 Kondicionirani zub sada je spreman za nanošenje sredstva GC Fuji ORTHO ili 

glasjonomernog cementa GC Fuji ORTHO LC.

ČUVANJE
Za optimalno korišćenje preporučuje se, čuvati na temperaturi od 4-25°C.

PAKIOVANJE
Bočica od 25 g (23,8 mL)

UPOZORENJE
1. U slučaju dodira sa oralnim tkivom ili kožom, odmah isprati vodom.
2. U slučaju dodira sa očima, odmah isprati vodom i potražiti lekara.
3. U retkim slučajevima ovaj proizvod može da izazove osetljivost kod nekih osoba. 
 U slučaju takvih reakcija treba obustaviti upotrebu proizvoda i obratiti se lekaru.
4. Lična zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštita za 

oči, treba uvek nositi.

Neki proizvodi pomenuti u ovom Uputstvu za upotrebu mogu da se klasifiikuju kao 
opasni prema GHS. Uvek proverite u sigurnosno tehničkom listu na:
 http://www.gceurope.com
Takođe su dostupni kod vašeg dobavljača.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA:
VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKOVANJA: kako bi se izbegla kontaminacija 
između pacijenata ova višekratno upotrebljiva pakovanja zahtevaju dezinfekciju 
srednjeg nivoa. Odmah posle upotrebe pregledati višekratno upotrebljivo pakovanje i 
označiti oštećenja ako ih ima. Oštećenu spravu baciti.
NE URANJATI U TEČNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljno očistiti 
višekratno upotrebljivo pakovanje kako bi se sprečilo sušenje i nakupljanje prljavštine. 
Dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju srednjeg nivoa prema registrovanoj 
zdravstveno-infektivnoj kontroli u skladu sa regionalno/nacionalnim smernicama.

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima:
Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do 
kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom 
uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sistem 
nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sledeće 
veze:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na naš interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj način doprinećete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Poslednja revizija: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
ОРТОДОНТИЧНИЙ ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ

Для використання лише стоматологами і лише для цілей, що описані в даній 
інструкції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ
ORTHO CONDITIONER – це 10% розчин поліакрилової кислоти, розроблений 
для м’якого протравлювання та кондиціонування емалі для покращення 
бондингу склоіономерного цементу до поверхні зуба.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
Не використовуйте цей матеріал для пацієнтів з алергією на поліакрилову 
кислоту.  

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
1. Очистіть поверхню зуба пемзою та водою, гумовою чашкою або щіточкою. 

Ретельно промийте водою та висушіть.
2. Помістіть краплю ORTHO CONDITIONER у змішувальну луночку або у схожу 

ємність. 
 Примітка: 
 Після дозування матеріалу видаліть вологою марлею і т.ін. його залишки з 

кінчика носика пляшечки. Закрийте пляшечку одразу після використання.
3. Нанесіть ORTHO CONDITIONER ватним тампоном на 20 секунд.
4. Змийте ORTHO CONDITIONER із зуба. Залиште поверхню зуба вологою.
 Після кондиціонування зуб готовий до нанесення склоіономерного цементу 

GC Fuji ORTHO або GC Fuji ORTHO LC.

ЗБЕРІГАННЯ
Для оптимальних робочих характеристик рекомендується, Зберігати при 
температурі 4-25°C (39,2-77,0°F).

УПАКОВКА
Пляшечка 25 г (23,8 мл)

УВАГА
1. У випадку контакту з тканинами ротової порожнини або шкірою негайно 

промийте водою.
2. У випадку контакту з очима негайно промийте водою та зверніться до лікаря. 
3. У поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких 

пацієнтів. Якщо таке трапиться, припиніть використання матеріалу та 
зверніться до лікаря.

4. Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні 
рукавички, маски та захисні засоби для очей.

Деякі зі згаданих у даній інструкції з експлуатації продуктів можуть бути 
охарактеризовані як небезпечні згідно з GHS. Завжди ознайомлюйтеся з 
паспортами хімічної безпеки продуктів, які можна завантажити за наступним 
посиланням:
 http://www.gceurope.com
Паспорти хімічної безпеки також можна отримати у Вашого постачальника.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЯ:
СИСТЕМИ ДОСТАВКИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ: з метою 
запобігання перехресному інфікуванню пацієнтів ці системи вимагають 
дезінфекції середнього рівня. Одразу після використання перевіряйте їх стан. 
Не використовуйте у разі пошкодження.
НЕ ЗАНУРЮЙТЕ У ДЕЗИНФІКУЮЧІ РОЗЧИНИ. Ретельно очистіть систему, щоб 
попередити засихання та накопичення забруднень. Продезінфікуйте її 
дезінфікуючим засобом для середнього рівня дезінфекції, який 
зареєстрований в  установах охорони здоров’я відповідно до 
регіональних/національних вимог.

Небажані ефекти – Звітність
Якщо ви дізнаєтеся про будь-які небажані наслідки, реакції або подібні 
випадки, що виникли внаслідок використання цього продукту, включаючи ті, що 
не зазначені в цій інструкції щодо використання, будь ласка, повідомте про них 
безпосередньо уповноваженому представнику виробника в Україні за 
наступним посиланням:
    info@kristar.ua
а також до нашої системи внутрішнього контролю: vigilance@gc.dental
Таким чином, ви будете сприяти підвищенню безпеки цього продукту.

Останні зміни внесено: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
ORTODONTİK TEMİZLEYİCİ  AJAN

Sadece tavsiye edilen endikasyonlarda dental profesyonnellerin kullanımı içindir.

TAVSİYE EDİLEN ENDİKASYONLAR
ORTHO CONDITIONER, mineyi hafifçe asiteyip hazırlamak için tasarlanmış 10% ’luk 
poliakrilik asit solüsyonudur ve böylece camiyonomerlerin diş yüzeyine bağlantısı 
artırılmaktadır.

KONTRAENDİKASYONLAR
Bilinen poliakrilik asit alerjisi olan hastalarda bu ürünün kullanımından kaçınılmalıdır.  

KULLANMA TALİMATI
1. Diş yüzeyini pomza ve su, profi kap veya fırça ile temizleyiniz.
 Kabaca yıkayınız ve kurtunuz.
2. ORTHO CONDITIONER’ı çukur godeye yada benzer bir taşıyıca bir damla sıkınız.
 Not:
 Sıktıktan sonra damlalığın ucunda kalan artık materyali gazlı bez vb ile 

uzaklaştırınız. Kullanımdan sonra hemen şişeyi kapatınız.
3. Pamuk pelet kullananarak, ORTHO CONDITIONER’ı 20 saniye uygulayınız.
4. ORTHO CONDITIONER’ı dişten yıkayınız.Yüzeyi nemli bırakınız.
 Şartlandırılmış diş şimdi GC Fuji ORTHO veya GC Fuji ORTHO LC camiyonomer 

siman uygulaması için hazır.

SAKLAMA
En iyi performans için, 4-25°C’de (39,2-77,0°F) serin ve karanlık yerde saklayınız.

AMBALAJ
25 g (23,8 mL) ’lık şişe

UYARI
1. Oral dokular veya deri ile teması halinde, su ile hemen yıkayınız.
2. Göz ile temas etmesi durumunda, acilen su ile yıkayınız ve medikal önlem arayınız.
3. Ürün ender olarak bazı kişilerde hassasiyete neden oluşturabilir. Bu tarz durumda 

oluştuğunda, ürünün kullanımını durdurunuz ve uzmana başvurunuz.
4. Daima eldiven, yüz maskesi ve güvenlik gözlüğü gibi kişisel koruyucu ekipmanlar 

(KKE) takılmalıdır.

Önceki kullanma kılavuzunda refere edilen bazı ürünler GHS’e göre zararlı 
sınıflandırılabilir. Daima kendinizi aşağıdaki linkte mevcut olan güvenlik bilgi 
pusulularına alıştırabilirsiniz.
 http://www.gceurope.com
Aynı zamanda tedarikçiden elde edilebilir.

TEMİZLEME  VE DEZENFEKSİYON:
ÇOK-KULLANIMLIK DAĞITICI SİSTEM: Hastalar arasında çapraz kontaminasyonu 
önlemek için bu cihaz orta-seviye dezenfektan gerekmektedir. Kullanımdan hemen 
sonra cihazı gözlemleyin ve bozulma için etiketleyin. Eğer zarar görmüşse cihazı 
çöpe atın. 
SUYA DALDIRMAYINIZ. Kurumasını ve kontaminasyonun akümilasyonu nu önlemek 
için tamamen cihazı temizleyiniz. Orta-seviye kayıtlı sağlık bakım- dereceli enfeksiyon 
kontrol ürünü ile bölgesel/ulusal rehberelere uygun olarak dezenfekte ediniz.

İstenmeyen Etkiler Raporu:
Kullanım talimatında listelenmeyen yan etkiler dahil olmak üzere, bu ürünün 
kullanımıyla ilgili herhangi bir yan etki (istenmeyen etki), reaksiyon veya benzeri 
olayların tespiti durumunda aşağıdaki linkten erişebileceğiniz bulunduğunuz ülkenin 
uygun otoritesini seçerek doğrudan ihtiyat sistemi ile lütfen rapor ediniz.
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
İç ihtiyat sistemimize de bilgi vererek; vigilance@gc.dental ; bu ürünün güvenliğini 
arttırmaya katkıda bulunacaksınız.

Son Revizyon: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
ATTĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS IZMANTOŠANAI ORTODONTIJĀ

Paredzēts tikai zobārstniecības speciālistam izmantošanai rekomendētās indikācijās.

REKOMENDĒTĀS INDIKĀCIJAS
ORTHO CONDITIONER ir 10% poliakrilskābes šķīdums, kas domāts saudzīgai 
emaljas kodināšanai un kondicionēšanai, lai pastiprinātu stikla jonomēru saites spēku 
ar zoba audiem. 

KONTRINDIKĀCIJAS 
Nelietot pacientiem ar alerģiju uz poliakrilskābi.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
1. Zoba virsmu notīriet ar pumeku un ūdeni, profilaktisko gumiju vai birstīti. 
 Rūpīgi noskalojiet un nožāvējiet. 
2. Trauciņā iepiliniet dažus pilienus ORTHO CONDITIONER.
 Piezīme:
 Pēc lietošanas notīriet materiāla pārpalikumus no pudelītes kakliņa ar mitru marli 

utml. Pēc izmantošanas pudelīti nekavējoties aizvērt.
3. Ar vates bumbiņu uzklājiet ORTHO CONDITIONER uz 20 sekundēm.
4. Noskalojiet ORTHO CONDITIONER no zoba. Virsmu saglabājiet mitru.
 Kondicionētais zobs tagad ir gatavs GC Fuji ORTHO vai GC Fuji ORTHO LC stikla 

jonomēra cementa aplikācijai.

UZGLABĀŠANA
Optimālai izmantošanai ieteicams uzglabāt 4-25°C (39,2-77,0°F) temperatūrā.

IEPAKOJUMS
25 g (23,8 mL) pudelīte

BRĪDINĀJUMS
1. Kontakta gadījumā ar mutes dobuma audiem nekavējoties noskalot ar ūdeni.
2. Kontakta gadījumā ar acīm nekavējoties noskalot ar ūdeni un vērsties pēc 

medicīniskas palīdzības.
3. Retos gadījumos produkts var izsaukt jutīgumu. Ja ir novērota šāda reakcija 

pārtrauciet produkta izmantošanu un vērsieties pie ārsta.
4. Vienmēr jāvelk personīgais aizsargaprīkojums, piemēram, cimdi, sejas maskas un 

acu drošības aizsargi.

Daži šīs intrukcijas produkti saskaņā ar GHS tiek klasificēti kā bīstami. Iepazīties ar 
Drošības datu lapu var:
 http://www.gceurope.com
Tās var saņemt arī no jūsu piegādātāja.

TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA:
ATKĀRTOTI LIETOJAMĀS IERĪCES: lai izvairītos no šķērsinfekcijas starp 
pacientiem, šai ierīcei ir nepieciešama vidējā līmeņa dezinfekcija. Uzreiz pēc 
lietošanas ierīci un uzlīmi apskatīt un novērtēt tās stāvokli. Ja ierīce ir bojāta, 
toatkārtoti lietot nedrīkst. 
NEMĒRCĒT. Lai izvairītos no kontaminējošo vielu nožūšanas un akumulācijas ierīci 
pilnībā notīrīt. Veikt dezinfekciju ar reģistrētu, atļautu izmantošanai infekcijas 
kontrolei veselības aprūpes jomā, piemērotu vidējā līmeņa produktu, saskaņā ar 
reģionālām /valsts vadlīnijām.

Nevēlamu blakusefektu zinošanas sistēma:
Ja jums kļūst zināmi jebkādi nevēlami blakusefekti, reakcija vai līdzīgi notikumi, kas 
radušies produkta lietošanas  laikā, ieskaitot tādus, kas nav minēti šī produkta 
instrukcijā, lūgums par tiem ziņot tieši vigilances sistēmā, izvēloties attiecīgo 
atbildīgo iestādi savā valstī, kas ir atrodamas šajā saitē:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kā arī mūsu vigilances sistēmā: vigilance@gc.dental
Tādā veidā jūs sniegsiet savu ieguldījumu uzlabojot produkta lietošanas drošību.  

Pēdējo reizi pārskatīts: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
MEDŽIAGA SKIRTA DANTIES PARUOŠIMUI PRIEŠ ORTODONTINĮ 
CEMENTAVIMĄ

Skirtas tik gydytojų-odontologų naudojimui pagal rekomenduojamas indikacijas.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS
ORTHO CONDITIONER – tai poliakrilinės rūgšties tirpalas (10%) skirtas švelniam 
emalio ėsdinimui bei drėkinimui, taip stiprinant jungtį tarp stiklo jonomerinio cemento 
ir danties audinių.

KONTRAINDIKACIJOS
Venkite šio produkto naudojimo pacientams, kuriems pasireiškė jautrumas poliakrilo 
rūgščiai.   

NAUDOJIMO BŪDAS
1. Naudodami profilaktinę taurelę ar šepetėlį nuvalykite danties paviršius pasta.Gerai 

nuplaukite ir išdžiovinkite. 
2. Į dozavimo indelį įlašinkite, ORTHO CONDITIONER” tirpalo.
 Pastaba:
 Po dozavimo pašalinkite medžiagos likučius nuo antgaliuko drėgnu audiniu ar kt. 

Po naudojimo iškart uždarykite buteliuką. 
3. Vatos tamponėliu užtepkite ,,ORTHO CONDITIONER” 20-čiai sekundžių.
4. Nuplaukite vandeniu. Paviršius turi būti drėgnas.
 Dabar dantis paruoštas ,,GC Fuji ORTHO” ar ,,GC Fuji ORTHO LC” 

stiklojonomerinio cemento aplikacijai.

LAIKYMAS
Optimālai izmantošanai ieteicams uzglabāt istabas, laikykite 
4-25°C (39,2-77,0°F) temperatūroje.

PAKUOTĖ
Buteliukas 25 g (23,8 ml) tirpalo

ATSARGIAI
1. Jei šios medžiagos pateko ant burnos ertmės audinių ar odos, nedelsiant 

nuplaukite vandeniu. 
2. Jei šios medžiagos pateko į akis, nedelsiant plaukite vandeniu ir kreipkitės į 

gydytoją.
3. Retais atvejais šis produktas gali sukelti jautrumą. Jei taip atsitiko, nutraukite šio 

produkto vartojimą bei kreipkitės į gydytoją.
4. Asmeninės apsaugos priemonės - pirštinės, kaukės ir apsauginiai akiniai turėtų 

būti naudojamos visada.

Kai kurie naudojimo instrukcijose nurodyti produktai GHS gali būti klasifikuojami kaip 
pavojingos medžiagos. Visada susipažinkite su medžiagų charakteristikų 
duomenimis. Juos galite rasti:
 http://www.gceurope.com
Informacijos taip pat galite gauti pas tiekėjus.

VALYMAS IR DEZINFEKCIJA:
DAUGKARTINIO NAUDOJIMO DOZAVIMO SISTEMOS: siekdami išvengti pacientų 
užkrėtimo – šioms priemonėms taikykite vidutinio lygio dezinfekciją. Iškart po 
naudojimo apžiūrėkite priemones ir jų etiketes, įvertinkite nusidėvėjimą. Jei sistema 
nebetinkama naudoti- išmeskite. 
NEMIRKYKITE. Kad nesikauptų ir nepridžiūtų nešvarumai - priemones kruopščiai 
valykite. Naudokite vidutinio lygio sveikatos priežiūros įstaigų higienos normas 
atitinkančias dezinfekcines priemones, vadovaukitės vietiniais/ valstybiniais įstatais.

Pranešimas apie nepageidaujamus padarinius:
Jei naudodamiesi produktu pastebėjote bet kokį instrukcijose nepaminėtą šalutinį 
efektą, nepageidaujamą reakciją ar neatitikimą, prašome apie juos tiesiogiai  pranešti  
atitinkamoms instancijoms. Tai galite padaryti šiame internetiniame puslapyje, 
pasirinkdami Jūsų šaliai atstovaujančią valdžios instituciją:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en  
Taip pat galite rašyti mūsų kompanijos atstovams: vigilance@gc.dental
Taip prisidėsite prie produkto saugumo gerinimo.

patikslinta: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
ORTODONTILINE PUHASTUSVAHEND

Kasutamiseks ainult hambaravis ettenähtud näidustusteks.

NÄIDUSTUSED
ORTHO CONDITIONER on 10% polüakrüülhappe lahus, mis on mõeldud emaili 
kergeks söövitamiseks ja loputamiseks, tõhustades klaasionomeeri ja hambapinna 
vahelist sidust.

VASTUNÄIDUSTUSED
Väldi toote kasutamist patsientidel, kellel on kindlaks tehtud allergia polüakrüülhappele.  

KASUTAMINE
1. Puhastage hamba pind pimsi ja veega, profülaktilise kummi või harjaga. Loputage 

hoolikalt ja kuivatage.
2. Tilgutage tilk ORTHO CONDITIONER´ i väiksele alusele. 
 Pange tähele: 
 Peale tilgutamist eemaldage viivitamatult niiske marlitupsuga pudeli otsikult 

allesjäänud materjal. Sulgege pudel kohe peale kasutamist.
3. Vatikuuli abil aplitseerige ORTHO CONDITIONER´ i 20 sekundiks.
4. Loputage ORTHO CONDITIONER hambalt maha. Hoidke pind niiskena.
 Konditsioneeritud hammas on nüüd valmis GC Fuji ORTHO või GC Fuji ORTHO LC 

klaasionomeeri paigaldamiseks.

SÄILITAMINE
Soovitatav parima tulemuse saavutamiseks, säilitage temperatuuril 4-25°C.

PAKEND
25 g pudelis (23,8 ml)

HOIATUS
1. Kokkupuutel suukudede või nahaga, loputage koheselt veega.
2. Kokkupuutel silmadega, loputage koheselt veega ja pöörduge arsti poole.
3. Harvadel juhtudel võib toode tekitada mõnedel inimestel ülitundlikkust. Kui selline 

reaktsioon peaks tekkima, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.
4. Alati tuleb kanda kaitsevarustust nagu kindad, näomask ja kaitseprillid.

Osad tooted käesolevas kasutusjuhendis võivad GHS’is (kemikaalide ühtne 
ülemaailmne klassifitseerimis- ja märgistamissüsteem) olla klassifitseeritud kui tervist 
kahjustavad. Tutvu alati ohutusjuhenditega, mis on saadaval siin:
 http://www.gceurope.com
Samuti saab neid edasimüüja käest.

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE
MITMEKORDSELT KASUTATAVAD KANDESÜSTEEMID: Patsientidevahelise 
ristkontaminatsiooni vältimiseks tuleb see vahend desinfitseerida vaheetapile vastava 
infektsioonikontrolli vahendiga. Kohe peale kasutamist hinda kahjustuste olemasolu 
seadmel. Kahjustunud vahend kuulub ära viskamisele.
MITTE SISSE KASTA. Saasteainete kinni kuivamise ja kuhjumise ennetamiseks 
puhasta seade põhjalikult. Desinfitseeri vaheetapile vastava infektsioonikontrolli 
vahendiga järgides kohalikke/rahvusvahelisi juhendeid.

Soovimatu mõju raport:
Kui olete teadlik või eelnevalt kogenud antud toote kasutamisel tekkinud mis tahes 
soovimatust mõjust, reaktsioonist või muudest sarnastest omadustest, sealhulgas 
sellistest, mida käesolevas kasutusjuhendis ei ole loetletud, palun teavitage nendest 
otse vastavat järelvalvesüsteemi, valides sobiv oma riigi asutus allolevalt lingilt:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_et
samuti võite teavitada meie sisest järelvalvesüsteemi: vigilance@gc.dental
Sel viisil saate aidata kaasa toote ohutuse parandamisele.

Viimati parandatud: 07/2019

ORTHO CONDITIONER

N 160791TBD

SKPred použitím si dôkladne 
prečítajte návod na použitie. SLPred uporabo previdno preberite 

navodila za uporabo. SRPre upotrebe pažljivo 
pročitati uputstvo. UKПеред застосуванням уважно 

прочитайте інструкцію з використання. TRKullanımdan önce, talimatları 
dikkatlice okuyunuz. LVPirms lietošanas rūpīgi izlasiet 

lietošanas instrukciju. LTPrieš pradėdami naudoti            
atidžiai perskaitykite instrukcijas. ETEnne toote kasutamist lugeda 

hoolikalt kasutamisjuhendit.

Уповноважений представник в Україні:
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вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
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ORTHODONTIC CLEANING AGENT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
ORTHO CONDITIONER is a 10% polyacrylic acid solution designed to mildly etch 
and condition enamel, thus enhancing the bondability of glass ionomer to the tooth 
surface.

CONTRAINDICATIONS
Avoid use of this product in patients with known allergies to polyacrylic acid.

DIRECTIONS FOR USE
1. Clean tooth surface with pumice and water, prophy cup or brush.
 Rinse thoroughly and dry.
2. Dispense a drop of ORTHO CONDITIONER into a dappen dish or similar container.
 Note:
 After dispensing, remove any material remaining at the tip of the nozzle using wet 

gauze, etc. Close the bottle immediately after use.
3. Using a cotton pellet, apply ORTHO CONDITIONER for 20 seconds.
4.  Rinse ORTHO CONDITIONER from the tooth. Keep the surface moist. The 

conditioned tooth is now ready for the application of GC Fuji ORTHO or GC Fuji 
ORTHO LC glass ionomer cement.

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F).

PACKAGE
Bottle of 25g (23.8mL)

CAUTION
1. In case of contact with oral tissue or skin, flush immediately with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical 

attention.
3. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such 

reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a 
physician.

4. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety 
eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous 
according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
 http://www.gceurope.com
or for The Americas
 http://www.gcamerica.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients 
this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and 
label for deterioration. Discard device if damaged. 
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation 
of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection 
control product according to regional/national guidelines.

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events 
experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for 
use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting 
the proper authority of your country accessible through the following link:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
REINIGUNGSMITTEL FÜR DIE KIEFERORTHOPÄDIE

Nur von zahnärztlichem Fachpersonal für die genannten Anwendungsbereiche zu 
verwenden.

ANWENDUNGSBEREICHE
ORTHO CONDITIONER ist eine 10 %ige, milde Polyacrylsäure zum 
Konditionieren des Zahnschmelzes.
Dies hat zur Folge, dass die Haftung zwischen Glasionomerzement und der 
Zahnoberfläche verbessert wird.

GEGENANZEIGEN
Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts bei Patienten mit bekannten 
Allergien gegen Polyacrylsäure.

VERARBEITUNGSANLEITUNG
1. Reinigen Sie die Zahnoberfläche mit Bimsstein und Wasser, Prophy Cups oder 

einer Bürste. Anschließend gründlich abspülen und trocknen.
2. Geben Sie einen Topfen ORTHO CONDITIONER in ein kleines Schälchen oder 

ein ähnliches Gefäß.
 Hinweis:
 Entfernen Sie mit einem feuchten Tuch überschüßiges Material von der Spitze 

der Flasche. Flasche sofort nach Gebrauch schließen.
3. ORHTO CONDITIONER nach der Vorbereitung des Zahnes mit einem 

Wattepellet oder Schwämmchen für 20 Sekunden auf die Haftflächen auftragen.
4. Gründlich mit Wasser abspülen. Trocknen durch Abtupfen mit einem 

Wattepellet, oder durch sanftes Verblasen mit einer Luftspritze. NICHT 
VOLLSTÄNDIG TROCKNEN. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die 
vorbereiteten Flächen noch feucht sind (glänzend). GC Fuji ORHTO oder 

 GC Fuji ORTHO LC Glasionomer applizieren.

LAGERUNG
Empfehlung für die optimalen Eigenschaften: Lagerung bei Temperaturen von 
4-25°C.

HANDELSFORM
Flasche mit 25g (23,8mL)

ACHTUNG
1. Bei Kontakt mit der Schleimhaut oder der Haut, sofort mit Wasser abspülen.
2. Bei Kontakt mit den Augen, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt 

aufsuchen.
3. In seltenen Fällen kann eine Sensibilisierung bei einigen Personen auftreten. In 

einem solchen Fall die Verwendung des Materials abbrechen und einen Arzt 
aufsuchen.

4. Stets Schutzkleidung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille 
tragen.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug 
genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen 
Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link 
erhältlich sind:
 http://www.gceurope.com
In Amerika gilt folgender Link:
 http://www.gcamerica.com
Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

REINIGUNG UND DESINFEKTION
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um  Kreuzkontaminationen 
zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten 
Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf 
Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material 
entsorgen.
NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor 
Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Desinfizieren Sie 
mit einem für Ihr Land zugelassenen und registrierten (mid-level registered) 
Desinfektionsmittel.

Unerwünschte Wirkungsberichte:
Wenn Sie sich einer unerwünschten Wirkung, Reaktion oder ähnlichen 
Vorkommnisse bewusst werden, die durch die Verwendung dieses Produktes 
erlebt werden, einschließlich derer, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung 
aufgeführt sind, melden Sie diese bitte direkt über das entsprechende 
Meldebehörde, indem Sie die richtige Autorität Ihres Landes zugänglich über den 
folgenden Link auswählen:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Sowie zu unserer internen Meldestelle: : vigilance@gc.dental
Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes zu 
verbessern.

Zuletzt aktualisiert: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
AGENT NETTOYANT POUR ORTHODONTIE

Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels de l'Art Dentaire et selon 
les recommandations d'utilisation.

INDICATIONS
ORTHO CONDITIONER est une solution d'acide polyacrylique à 10% conçue pour 
mordancer et conditionner en douceur la surface de l'émail et améliorer l'adhésion 
du verre ionomère à la surface de la dent.

CONTRE-INDICATIONS
Eviter d’utiliser ce produit chez des patients présentant une allergie connue à 
l’acide polyacrylique.

MODE D'EMPLOI
1. Nettoyer la surface de la dent (prophylaxie avec ponce et eau).
 Rincer soigneusement et sécher.
2. Mettre une goutte de ORTHO CONDITIONER dans une coupelle ou similaire.
 Note:
 Après dosage, retirer avec de la gaze humide tous les résidus pouvant se 

trouver au niveau du "goutte à goutte" du flacon. Bien reboucher le flacon après 
utilisation.

3. Avec une boulette de coton, appliquer ORTHO CONDITIONER pendant 20 
secondes.

4. Rincer la surface de la dent pour retirer ORTHO CONDITIONER.
 Laisser la surface humide. La dent conditionnée est désormais prête pour 

l'application des Ciments Verres Ionomères GC Fuji ORTHO ou GC Fuji ORTHO 
LC.

CONSERVATION
Pour des performances optimales, conserver à température de 
4-25°C (39,2-77,0°F).

CONDITIONNEMENT
Flacon de 25g (23,8mL)

PRECAUTIONS
1. En cas de contact avec la peau ou les tissus oraux, rincer aussitôt avec de l'eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et 

demander un avis médical.
3. Dans de rares cas ce produit peut entraîner des réactions chez certaines 

personnes. Si tel est le cas, ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.
4. Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et 

lunettes de sécurité doit être porté.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d’emploi peuvent être classés 
comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de 
sécurité disponibles sur:
 http://www.gceurope.com
ou pour l’Amérique
 http://www.gcamerica.com
Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

NETTOYAGE ET DESINFECTION
Systèmes de distribution multi-usage: pour éviter toute contamination croisée 
entre les patients, ce dispositif nécessite une désinfection de niveau intermédiaire. 
Immédiatement après utilisation, inspecter le dispositif et l'étiquette. Jeter le 
dispositif s’il est endommagé.
NE PAS IMMERGER. Nettoyer soigneusement le dispositif pour prévenir 
l'assèchement et l'accumulation de contaminants. Désinfecter avec un produit de 
contrôle de l'infection de niveau intermédiaire selon les directives régionales / 
nationales.

Déclaration d’effets indésirables :
Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de réactions ou d'événements de 
ce type résultant de l'utilisation de ce produit, y compris ceux non mentionnés 
dans cette notice, veuillez les signaler directement via le système de vigilance 
approprié, en sélectionnant l'autorité compétente de votre pays accessible via le 
lien suivant :
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ainsi qu'à notre système de vigilance interne : vigilance@gc.dental
Vous contribuerez ainsi à améliorer la sécurité de ce produit.

Dernière mise à jour: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
AGENTE PULITORE ORTODONTICO

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni
raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE
ORTHO CONDITIONER è una soluzione al 10% di acido poliacrilico sviluppata 
appositamente per mordenzare e condizionare delicatamente lo smalto al fine di 
aumentare l'adesione dei vetroionomeri alla superficie dei denti.

CONTROINDICAZIONI
Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie all’ acido 
poliacrilico.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Pulire la superficie del dente con pomice e acqua, prophy cup o pennello. 

Sciacquare abbondantemente e asciugare.
2. Versare una goccia di ORTHO CONDITIONER in una vaschetta o simile 

contenitore.
 Nota:
 Dopo aver versato il prodotto, eliminare gli eventuali residui presenti sulla punta 

dell'ugello utilizzando della garza bagnata, ecc. Chiudere il flacone 
immediatamente dopo l'uso.

3. Applicare ORTHO CONDITIONER per 20 secondi utilizzando un tampone di 
cotone.

4. Sciacquare in modo da eliminare ORTHO CONDITIONER dal dente.
 Mantenere umida la superficie. A questo punto il dente condizionato è pronto per 

l'applicazione del cemento vetroionomerico GC Fuji ORTHO o GC Fuji ORTHO 
LC.

CONSERVAZIONE
Per un utilizzo ottimale, conservare ad una temperatura di 4-25°C (39,2-77,0°F).

CONFEZIONE
Flacone da 25g (23,8mL)

AVVERTENZA
1. In caso di contatto con il tessuto orale o la cute, sciacquare immediatamente con 

acqua.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e 

consultare un medico.
3. In rari casi il prodotto può provocare sensibilizzazione in alcuni pazienti. Se si 

verificano simili reazioni, interrompere l’uso del prodotto e consultare un medico.
4. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali guanti, maschere 

facciali e occhiali di protezione.

Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d’uso possono essere 
classificati come pericolosi secondo il GHS. Fate costante riferimento alle schede 
di sicurezza disponibili su:
 http://www.gceurope.com
o per le Americhe
 http://www.gcamerica.com
Possono anche essere richieste al fornitore.

PULIZIA E DISINFEZIONE
SISTEMI DI EROGAZIONE MULTIUSO: per evitare contaminazione crociata fra i 
pazienti, questo dispositivo richiede una disinfezione di medio livello. 
Immediatamente dopo l’uso ispezionare se il dispositivo e l’etichetta sono 
deteriorati. Gettare il dispositivo se danneggiato.
NON IMMERGERE. Pulire con cura il dispositivo per prevenire l’essicazione e 
l’accumulo di contaminanti. Disinfettare con un prodotto di presidio sanitario per il 
controllo dell’infezione di medio livello  in conformità con le line guide 
regionali/nazionali.

Segnalazione degli effetti indesiderati:
Se si viene a conoscenza di qualsiasi tipo di effetto indesiderato, reazione o eventi 
simili verificatisi dall'uso di questo prodotto, compresi quelli non elencati in queste 
istruzioni per l'uso, si prega di segnalarli direttamente attraverso il sistema di 
vigilanza pertinente, selezionando l'autorità competente del proprio paese 
accessibile attraverso il seguente link:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
così come al nostro sistema di vigilanza interna: vigilance@gc.dental 
In questo modo si contribuirà a migliorare la sicurezza di questo prodotto.

Ultima revisione: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
AGENTE LIMPIADOR PARA ORTODONCIA

Para uso exclusivo de profesionales de Odontología bajo
las indicaciones recomendadas.

INDICACIONES RECOMENDADAS
ORTHO CONDITIONER es una solución de ácido poliacrílico al 10%, diseñada 
para grabar ligeramente y acondicionar el esmalte, aumentando así la capacidad 
de unión del ionómero de vidrio a la superficie del diente.

CONTRAINDICACIONES
Evite utilizar este producto en pacientes con alergias conocidas al ácido 
poliacrílico.

INSTRUCCIONES DE USO
1.  Limpiar la superficie del diente con piedra pómez y agua, pincel de copa. 

Aclarar bién y secar.
2. Echar una gota de ORTHO CONDITIONER en un vaso dappen o contenedor 

similar.
 Nota:
 Después de la aplicación, quitar el material sobrante de la punta de la boquilla 

usando una gasa húmeda, etc. Tapar el frasco inmediatamente después del 
uso.

3. Usando una bolita de algodón, aplicar ORTHO CONDITIONER durante 20 
segundos.

4.  Enjuagar el ORTHO CONDITIONER del diente. Mantener húmeda la superficie. 
El diente acondicionado ya está listo para aplicar el cemento ionómero de vidrio 
GC Fuji ORTHO o GC Fuji ORTHO LC.

ALMACENAJE
Para una óptimo resultado, almacenar a temperatura entre 4-25°C (39,2-77,0°F).

ENVASE
Frasco de 25g (23,8mL)

PRECAUCIÓN
1.  En caso de contacto con el tejido oral o la piel, lavar inmediatamente con agua.
2. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua y buscar 

atención médica.
3. En raros casos, este producto puede causar sensibilidad en algunas personas. 

En caso se produzcan estas reacciones, hay que interrumpir el uso del producto 
y consultar a un médico.

4. Siempre debe utilizarse un equipo de protección personal (PPE) como guantes, 
mascarillas y una protección adecuada de los ojos.

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones pueden 
clasificarse como peligrosos según GHS. Siempre familiarizarse con las hojas de 
datos de seguridad disponibles en:
 http://www.gceurope.com
o para América
 http://www.gcamerica.com
También se pueden obtener de su proveedor.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
SISTEMA DE UTILIZACIÓN MULTI-USOS: para evitar la contaminación cruzada 
entre pacientes, este dispositivo requiere la desinfección de nivel medio. 
Inmediatamente después de su uso inspeccione el dispositivo compruebe si la 
etiqueta está dañada. Deseche el dispositivo si está dañado. 
NO SUMERJA. Limpiar a fondo el dispositivo para prevenir el secado y la 
acumulación de contaminantes. Desinfectar con un producto de control de la 
infección de la salud de calidad registrada de nivel medio según las directrices 
regionales / nacionales.

Informes de efectos no deseados:
Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto no deseado, reacción o situaciones 
similares experimentados por el uso de este producto, incluidos aquellos que no 
figuran en esta instrucción para su uso, infórmelos directamente a través del 
sistema de vigilancia correspondiente, seleccionando la autoridad 
correspondiente de su país. Accesible a través del siguiente enlace:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
así como a nuestro sistema de vigilancia interna: vigilance@gc.dental
De esta forma contribuirás a mejorar la seguridad de este producto.

Última revisión: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
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左右360×天地180mm

142304
N 160799AH

ORTHODONTISCHE REINIGINGSVLOEISTOF

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door
tandheelkundig gekwalificeerden.

TOEPASSINGEN
ORTHO CONDITIONER is een 10% polyacrylzuur oplossing welke is ontwikkeld 
om glazuur mild te etsen en te reinigen om daarmee de hechting van 
glasionomeercement aan het tandoppervlak te verbeteren.

CONTRA-INDICATIES
Vermijd het gebruik van dit product bij patiënten waarvan bekend is dat ze 
allergisch zijn voor polyacrylzuur.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Reinig het tandoppervlak met puimsteen en water door middel van een 

rubbercup of een borsteltje. Daarna grondig afspoelen en drogen.
2. Breng een druppeltje ORTHO CONDITIONER in een dappenglaasje aan of in 

iets vergelijkbaars.
 Opmerking :
 Indien nodig het mondstuk voor het afsluiten van het flesje met een nat 

gemaakt gaasje ontdoen van eventueel achtergebleven materiaal. Sluit het 
flesje direct na gebruik.

3. Met behulp van een wattenpropje wordt gedurende 20 seconden ORTHO 
CONDITIONER aangebracht.

4. Spoel de ORTHO CONDITIONER van het element. Laat het oppervlak licht 
vochtig. Het voorbehandelde element is nu gereed om er, met behulp van 

 GC Fuji ORTHO of GC Fuji ORTHO LC glasionomeercement, orthodontische 
hulpmiddelen op te bevestigen.

OPSLAG
Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaar bij een temperatuur van 
4-25°C (39,2-77,0°F).

VERPAKKINGEN
Flesje met 25g (23,8mL)

WAARSCHUWING
1. In geval van contact met slijmvlies of de huid, onmiddellijk met water 

afspoelen.
2. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk met water spoelen en medisch 

advies inwinnen.
3. In enkele zeldzame gevallen kan het product bij bepaalde personen 

overgevoeligheid veroorzaken. Indien dergelijke reacties optreden, gebruik het 
product dan niet langer en raadpleeg een arts.

4. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, 
mondmaskers en beschermbrillen.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige 
veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens 
GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:
 http://www.gceurope.com
of voor Amerika
 http://www.gcamerica.com
Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE
MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting tussen 
patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label gedesinfecteerd te 
worden. Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op 
beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd.
NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen en 
accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch 
geregistreerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale/nationale 
richtlijnen.

Ongewenste effecten-rapporteren: 
Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect, reactie of 
soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, inclusief degene die 
niet in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze dan rechtstreeks via 
het relevante waarschuwingssysteem, door de juiste autoriteit van uw land te 
selecteren toegankelijk via de volgende link: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en evenals ons 
interne waarschuwingssysteem: vigilance@gc.dental. 
Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de veiligheid van dit product.

Laatste herziening: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
ORTODONTISK CONDITIONER

Udelukkende til benyttelse af tandlæger til de i denne
brugsanvisning beskrevne indikationer.

ANBEFALEDE INDIKATIONER
ORTHO CONDITIONER er en 10% polyakrylsyreopløsning, beregnet til mild 
ætsning og konditionering af emalje, så bindingen mellem glasionomer og 
tandsubstans øges.

KONTRAINDIKATIONER
Undgå brugen af produktet til patienter med kendt allergi over for polyacrylsyre.

BRUGSANVISNING
1.  Rengør tandens overflade med pimpsten og vand. Skyl grundigt med 

vandspray og tørlæg.
2. Dispenser en dråbe af ORTHO CONDITIONER i et dappenglas eller lign.
 BEMÆRK :
 Fjern overskydende materiale fra spidsen af flasken, inden hætten sættes på. 

Luk flasken umiddelbart efter brug.
3. Med en vatpellet appliceres ORTHO CONDITIONER i 20 sekunder.
4.  Rens ORTHO CONDITIONER af fra tanden, hold kaviteten fugtig.
 Den konditionerede overflade er nu parat til appliceringen af  GC Fuji ORTHO 

eller GC Fuji ORTHO LC glasionomer cement.

OPBEVARING
For optimalt resultat skal, materialet opbevares ved stuetemperatur (4-25°C).

PAKNING
Flaske med 25g (23,8mL)

ADVARSEL
1. I tilfælde af kontakt med slimhinder eller hud, skyl omgående med vand.
2. I tilfælde af væske i øjnene, skyl omgående omhyggeligt med vand og søg 

læge.
3. I sjældne tilfælde kan materialet afstedkomme allergiske reaktioner hos nogle 

personer. Iagttages allergiske reaktioner anbefales det ikke yderligere at bruge 
produktet og en læge kan evt. opsøges.

4. Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og 
beskyttelsesbriller skal altid bæres.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i hht GHS. 
Læs altid op på alle arbejdshygiejniske anvisninger som kan findes på:
 http://www.gceurope.com
eller for Amerika
 http://www.gcamerica.com
De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENGØRING OG DESINFEKTION
APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERGANGSBRUG: For at undgå 
krydskontaminering mellem patienterne, skal disse enheder desinfeceres på 
mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres enheden umiddelbart for problemer. 
Defekt enhed skal kasseres.
MÅ IKKE LÆGGES I DESINFEKTIONSVÆSKER. Rengør enheden omhyggeligt 
og tør den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage på enheden. Desinficer 
produktet på mellemniveau og følg de nationale retningslinjer for dette.

Utilsigtede bivirkninger:
Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivirkninger eller 
lign, som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til 
Lægemiddelstyrelsen eller via dette link
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt til vort interne overvågningssystem: vigilance@gc.dental
Herved hjælper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet.

Sidst revideret: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
RENGÖRINGSMEDEL VID ORTODONTISKT TERAPI

Enbart för bruk av tandvårdspersonal inom rekommenderade indikationer.

INDIKATIONER
ORTHO CONDITIONER är en 10% polyakrylsyra som lätt etsar och konditionerar 
emaljen, och på så sätt ökar adhesionen av glasjonomerrelaterade produkter mot
tandsubstansen.

KONTRAINDIKATIONER
Undvik att använda produkten på patienter med känd allergi mot polyakrylsyra.

BRUKSANVISNING
1. Rengör tandytan med pimpsten och vatten. Använd t.ex. en profylaxpolerare 

eller borste. Skölj noggrant och torka.
2. Häll en droppe ORTHO CONDITIONER i en dappenbägare.
 Notera :
 Rengör flaskans öppning för att förhindra att polyakrylsyran torkar 
 i munstyckets öppning. Efter användning tillsluts flaskan noggrant.
3. Använd en skumplast-eller bomullspellet, applicera ORTHO  CONDITIONER 

på ytan i 20 sek.
4. Skölj noggrant. Håll ytan fuktig. Den konditionerade ytan är nu redo för 

applicering av GC Fuji ORTHO eller GC Fuji ORTHO LC glasjonomercement.

FÖRVARING
För optimala resultat, förvaras vid en temperatur av 4-25°C.

FÖRPACKNING
Flaska innehållande 25g (23,8mL)

VARNING
1.  Vid kontakt med oral vävnad eller hud, spola omedelbart med vatten.
2. Vid stänk i ögonen, skölj omedelbart med vatten och uppsök läkare.
3. I sällsynta fall kan produkten framkalla allergi hos känsliga personer. Ifall 

sådana reaktioner skulle uppträda, avbryt användningen av produkten och 
remitera till läkare.

4. Använd alltid handskar, munskydd och skyddsglasögon eller annan personlig 
skyddsutrustning.

Vissa produkter som hänvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som 
farliga i enlighet med GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra aktuella 
Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på;
 http://www.gceurope.com
eller för Amerika på
 http://www.gcamerica.com
Dessa kan också erhållas från din leverantör.

RENGÖRING OCH DESINFEKTION
APPLICERINGSSYSTEM FÖR FLERGÅNGSBRUK: för att undvika 
korskontaminering mellan patienter så fodrar dessa enheter desinfektion på 
mellannivå. Efter användning, inspektera omedelbart enheten samt 
kvalitetsförsämring av etiketten. Ifall skador kan ses, byt ut enheten. 
SÄNK INTE NER I DESINFEKTIONSVÄTSKA. Rengör enheten noggrant och 
torka den ordentligt torr. Tillse att ingen ackumulerad smuts finns kvar. 
Desinficera med en produkt som är klassad och registrerad i enlighet med 
regionala/nationella riktlinjer gällande infektionskontroll på mellannivå.

Rapportering av oönskade effekter: 
Om du upptäcker någon form av oönskade effekter, reaktioner eller liknande
händelser som upplevs efter användning av denna produkt, inklusive de som inte 
är upptagna i denna bruksanvisning, rapportera dem direkt genom det relevanta 
vaksamhetssystemet genom att välja landets behöriga myndighet, finns 
tillgängligt via denna länk:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
såväl som vårt interna vaksamhetssystem: vigilance@gc.dental
På detta sätt bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt.

Reviderad senast: 07/2019

ORTHO CONDITIONER
AGENTE DE LIMPEZA ORTODÔNTICO

Para utilização exclusiva por um profissional segundo as indicações 
recomendadas.

INDICAÇÕES
O ORTHO CONDITIONER é uma solução de ácido poliacrílico a 10% concebida 
para asperizar suavemente e condicionar o esmalte, fortalecendo a capacidade 
adesiva do ionómero de vidro à superfície do dente.

CONTRA-INDICAÇÕES
Evitar a utilização deste produto em pacientes com alergia conhecida ao ácido 
poliacrílico.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Limpar a superfície do dente com pasta de pedra pomes e água, cúpula para 

profilaxia ou pincel. Lavar bem e secar.
2. Deitar uma gota de ORTHO CONDITIONER num pote de dappen ou recipiente 

semelhante.
 Nota:
 Depois de dosear, remover qualquer material que fique na ponta do bocal 

usando uma gaze molhada, etc. Fechar o frasco imediatamente depois de 
usar.

3. Usando uma bola de algodão, aplicar ORTHO CONDITIONER durante 20 
segundos.

4. Lavar o ORTHO CONDITIONER do dente. Manter a superfície húmida.
 O dente condicionado está pronto para a aplicação de cimento de ionómero de 

vidro GC Fuji ORTHO ou GC Fuji ORTHO LC.

ARMAZENAMENTO
Para uma ótima performance, conservar à temperatura de 4-25°C (39,2-77,0°F).

EMBALAGEM
Frasco com 25g (23,8mL)

CUIDADO
1. Em caso de contacto com a mucosa oral ou pele, lave imediatamente com 

água.
2. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água e consulte o 

médico.
3. Em casos raros, o produto pode provocar reações de sensibilidade em 

algumas pessoas. Caso se observem reações desse género, interrompa o uso 
do produto e consulte um médico.

4. Equipamentos de proteção individual (EPI) tais como luvas, máscaras e óculos 
de segurança devem ser sempre utilizados.

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização podem ser 
classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre familiarize-se com 
as fichas de informação de segurança disponíveis em:
 http://www.gceurope.com
ou para as Américas
 http://www.gcamerica.com
Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

LIMPEZA E DESINFEÇÃO
SISTEMAS DE ENTREGA DE MULTIUSOS: para evitar a contaminação cruzada 
entre pacientes, este dispositivo requer desinfeção de nível médio. 
Imediatamente após a utilização
inspecionar o dispositivo e rótulo para verificar se há deterioração. Descartar o 
dispositivo danificado.
NÃO MERGULHAR. Limpar cuidadosamente o dispositivo para evitar a secagem 
e acumulação de contaminantes. Desinfetar com um produto certificado para o 
controle da infeção de nível médio, de acordo com as diretrizes 
regionais/nacionais.

Relatório de efeitos indesejados:
Se você tomar conhecimento de qualquer tipo de efeito indesejado, reação ou 
situações semelhantes experimentados pelo uso deste produto, incluindo 
aqueles não listados nesta instrução para uso, por favor comunique-os 
diretamente através do sistema de vigilância correspondente, selecionando a 
autoridade apropriada de seu país. acessível através do seguinte link:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
bem como ao nosso sistema interno de vigilância: vigilance@gc.dental
Desta forma, você contribuirá para melhorar a segurança deste produto.

Última revisão: 07/2019

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρικές χρήσεις και για τις προτεινόμενες ενδείξεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ο παράγοντας ORTHO CONDITIONER είναι ένα διάλυμα πολυακρυλικού οξέος 
10% σχεδιασμένο για ήπια αδροποίηση και προετοιμασία της αδαμαντίνης για 
συγκόλληση υαλοϊονομερούς κονίας στην οδοντική επιφάνεια.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος αυτού σε ασθενείς με γνωστή ευαισθησία σε 
πολυακρυλικό οξύ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Καθαρίστε την οδοντική επιφάνεια με πάστα και νερό, ελαστικό κυπελλοειδές ή 

βουρτσάκι. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και στεγνώστε.
2. Δοσομετρήστε μία σταγόνα του παράγοντα ORTHO CONDITIONER σε ένα 

δοσομετρικό ή παρόμοιας χρήσης δοχείο.
 Σημείωση :
 Μετά τη δοσομέτρηση αφαιρέστε κάθε περίσσεια υλικού από την άκρη του 

ρύγχους με μία υγρή γάζα, κλπ. Κλείστε τη συσκευασία αμέσως μετά τη χρήση.
3. Εφαρμόστε τον παράγοντα ORTHO CONDITIONER με ένα βύσμα βάμβακος για 

20 δευτερόλεπτα.
4. Ξεπλύνετε τον παράγοντα ORTHO CONDITIONER από το δόντι. Διατηρήστε την 

επιφάνεια εφυγρή. Το προετοιμασμένο δόντι είναι τώρα έτοιμο για την εφαρμογή 
της υαλοϊονομερούς κονίας GC Fuji ORTHO ή GC Fuji ORTHO LC.

ΦΥΛΑΞΗ
Για ιδανική απόδοση, Φυλάξτε το υλικό σε θερμοκρασία 4-25°C (39,2-77,0°F).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκαλάκι των 25g (23,8mL)

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Σε περίπτωση επαφής του υλικού με τους μαλθακούς ιστούς ή το δέρμα, 

ξεπλύνετε αμέσως με νερό.
2. Σε περίπτωση επαφής του υλικού με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε αμέσως και 

αναζητείστε ιατρική συμβουλή.
3. Σε σπάνιες περιπτώσεις το προϊόν μπορεί να προκαλέσει υπερευαισθησία σε 

κάποια άτομα. Αν παρατηρηθούν τέτοιες αντιδράσεις διακόψτε τη χρήση του 
προϊόντος και αναζητείστε ιατρική συμβουλή.

4. Ο προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας (ΠΕΑ) όπως γάντια, μάσκα και 
προστατευτικά γυαλιά πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται.

Kάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης μπορεί 
να ταξινομηθούν ως επικίνδυνα σύμφωνα με το GHS. Εξοικειωθείτε με τις οδηγίες 
ασφαλείας που διατίθενται στη διεύθυνση: 
 http://www.gceurope.com
ή για την Αμερική
 http://www.gcamerica.com
Επίσης μπορείτε να τις παραλάβετε από τον προμηθευτή σας.

KAΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: για την αποφυγή 
διασταυρούμενης επιμόλυνσης μεταξύ των ασθενών η συσκευή αυτή απαιτεί 
μέτριου βαθμού αποστείρωση. Αμέσως μετά τη χρήση επιθεωρήστε τη συσκευή και 
την ετικέτα της για πιθανή μετάπτωση της κατάστασής της. Απορρίψτε τη συσκευή 
αν έχει καταστραφεί. 
ΜΗΝ ΕΜΒΑΠΤΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Καθαρίστε σχολαστικά τη συσκευή προς 
αποφυγή ξήρανσης και συσσώρευσης μολυσματικών στοιχείων. Αποστειρώστε με 
ένα μέτριου βαθμού εγκεκριμένο αντισηπτικό προϊόν ιατρικής χρήσης σύμφωνα με 
τις τοπικές/εθνικές Οδηγίες.

Αναφορά για ανεπιθύμητες ενέργειες:
Αν ενημερωθείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, αντίδραση ή παρόμοια 
γεγονότα από τη χρήση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν 
αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης, παρακαλούμε δηλώστε τις αμέσως 
στο ειδικό σύστημα επιλέγοντας την κατάλληλη αρχή της χώρας σας που μπορείτε 
να βρείτε μέσα από την ακόλουθη διεύθυνση:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en  
καθώς και στο εσωτερικό σύστημα ασφαλείας της εταιρείας: vigilance@gc.dental Με 
τον τρόπο αυτό συντελείτε στην βελτίωση της ασφάλειας χρήσης αυτού του 
προϊόντος.

Τελευταία αναθεώρηση κειμένου : 07/2019

ORTHO CONDITIONER ORTHO CONDITIONER

DALæs brugsanvisningen
omhyggeligt igennem før brug.NLLees voor gebruik zorgvuldig 

de gebruiksaanwijzing. ELΠριν από τη χρήση παρακαλούμε 
διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσηςPTAntes de utilizar, leia cuidadosamente 

as instruções de utilização.SVLäs bruksanvisningen
noggrant före användning.
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