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ar تعليمات الاستخدام 

MERSILENE™
خيوظ جراحية

معقمة صناعية غير قابلة للامتصاص مصنوعة من البولي إستر
الوصف

خيوط ™MERSILENE عبارة عن خيوط جراحية معقمة أحادية الألياف أو مجدولة غير 
قابلة للامتصاص مكونة من بولي (إيثيلين تيرفثالات). الصيغة الجزيئية التجريبية للبوليمر 

.(C10H804)n هي
خيوط ™MERSILENE الجراحية متاحة باللون الأبيض (غير مصبوغة) أو مصبوغة باللون 
الأخضر باستخدام صبغة D&C خضراء رقم 6 (المؤشر اللوني رقم 61565) لتحسين الرؤية 

في موضع الجراحة.
تتاح خيوط ™MERSILENE الجراحية في مجموعة متنوعة من المقاسات والأطوال وفي 

أشكال غير متصلة بإبر أو متصلة بإبر بجميع الأنواع والأحجام كما هو موصوف في قسم 
«كيفية توريد المنتج». 

 (Ph. Eur.) الجراحية لمتطلبات دستور الأدوية الأوروبي MERSILENE™ تمتثل خيوط
للخيوط الجراحية المعقمة المصنوعة من بولي (تيريفثالات إيثيلين) ودستور الأدوية 
الأمريكي (USP) للخيوط الجراحية غير القابلة للامتصاص، باستثناء زيادة طفيفة في 

الأحجام 6-0 (بالنظام المتري 0,7) (أقصى زيادة في الحجم 0,024 مم). يعترف دستور 
الأدوية الأوروبي بوحدات القياس المترية والمقاسات  الخاصة بدستور الأدوية الأوروبي 

(.Ph. Eur) كمكافيء، وهو ما يظهر على الملصق. 

دواعي الاستعمال
خيوط ™MERSILENE الجراحية مخصصة للاستخدام في الإجراءات العامة لتقريب 

أطراف الأنسجة الرخوة و/أو ربطها، بما في ذلك الاستخدام في الجراحات القلبية الوعائية 
وجراحات العيون وجراحات الأعصاب.

الاستخدامات
ينبغي اختيار الخيوط الجراحية واستخدامها وفقًا لحالة المريض والخبرة الجراحية 

والأسلوب الجراحي المتبع وحجم الجرح.
الأداء / العمل

تثير خيوط ™MERSILENE الجراحية تفاعلاً التهابيًا أوليًا طفيفًا في الأنسجة والذي يتبعه 
تغليفًا تدريجيًا للخيط الجراحي بواسطة النسيج الليفي الضام. تظهر دراسات الزرع التي 

أجريت على الحيوانات أنه لم يحدث أي تغير ملحوظ في الاحتفاظ بقوة الشد للخيط 
طوال فترة عملية الزرع. مادة الخيط الجراحي المصنوع من البوليستر غير نشطة علاجيًا.

موانع الاستعمال
لا توجد موانع استعمال معروفة.

تحذيرات
ينبغي أن يكون المستخدمون على دراية بالإجراءات والأساليب الجراحية التي تتضمن 

 استخدام الخيوط الجراحية غير القابلة للامتصاص في الجسم قبل استخدام 
خيط ™MERSILENE الجراحية لإغلاق الجروح، حيث تتفاوت درجة خطر تفزر الجرح 

تبعًا لموقع التقطيب ومادة خيوط الجراحة المستخدمة. 
ينبغي اتباع الممارسات الجراحية المتعارف عليها للتعامل مع الجروح الملوثة أو 

المصابة بعدوى.
لا تعُد التعقيم/الاستخدام. إعادة استخدام هذا الجهاز (أو أجزاء منه) قد تجعله عرضة 

للانحلال مما قد يؤدي إلى حدوث قصور في وظيفة الجهاز و/أو تلوث خلطي. قد 
يؤدي هذا إلى حدوث عدوى أو انتقال الكائنات الممُرِضة المنقولة بالدم إلى المرضي أو 
المستخدمين. كما هو الحال مع جميع الأجسام الغريبة، يمكن أن يزيد هذا المنتج من 

احتمال التعرض للعدوى.
احتياطات

ينبغي توخي الحذر عند التعامل مع هذا النوع من الخيوط الجراحية أو أي نوع آخر 
لتجنب حدوث تلف. تجنب التلف الناتج عن السحق أو التجعيد بسبب استخدام أدوات 

جراحية مثل الملاقط أو حوامل الإبر.
كما هو الحال مع أي مواد للخيوط الجراحية، يتطلب الإحكام الكافي للعُقد اتباع الأسلوب 

الجراحي القياسي للعُقد المسطحة المربعة مع إجراء عُقد ربط إضافية وفقًا لظروف 
الجراحة وخبرة الجرّاح. قد يكون إجراء عقد ربط إضافية مناسبًا بشكل خاص عند عقد 

الخيوط الجراحية أحادية الألياف.
ينبغي توخي الحذر لتجنب حدوث تلف عند التعامل مع الإبر الجراحية. أمسك الإبرة 

من المنطقة الواقعة بين ثلث (1/3) ونصف (1/2) المسافة من عين الإبرة إلى رأسها. 
إمساك الإبرة عند رأسها قد يضُعف قدرتها على الاختراق ويؤدي إلى انكسارها. إما 

إمساك الإبرة عند عينها فقد يؤدي إلى انثنائها أو انكسارها. قد تتسبب إعادة تشكيل 
الإبر في فقدانها لقوتها وجعلها أقل مقاومة للانثناء والكسر. 

ينبغي للمستخدمين توخي الحذر عند التعامل مع الإبر الجراحية لتجنب الإصابة بوخزات 
عرضية بالإبر. قد تتسبب الإبر المكسورة في إطالة مدة العملية الجراحية أو الحاجة إلى 

إجراء عمليات جراحية إضافية، أو ترك أجسام غريبة في الجسم. قد يؤدي الوخز العرضي 
بالإبر الجراحية الملوثة إلى انتقال الأجسام الممرضة المنقولة عبر الدم. تخلص من الإبر 

المستخدمة في حاويات «النفايات الحادة».
ردود الفعل الضائرة

تتضمن ردود الفعل الضائرة المصاحبة لاستخدام هذا الجهاز تفزر الجرح وتكون حصوات 
في المسالك البولية أو الصفراوية عند التعرض لمحاليل ملحية مثل البول أو الصفراء 

لمدة طويلة، وحدوث تفاعل التهابي طفيف في الأنسجة وحدوث تهيج موضعي مؤقت 
بموضع الجرح.

التعقيم
تم تعقيم خيوط ™MERSILENE الجراحية بالإشعاع. لا تعُد تعقيمها. لا يسُتخدم إذا 

كانت العبوة مفتوحة أو تالفة. تخلص من عبوات الخيوط المفتوحة غير المستخدمة.

التخزين
لا توجد ظروف خاصة مطلوبة للتخزين. لا يسُتعمل بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

كيفية توريد المنتج
ترُجى ملاحظة أن بعض المقاسات غير متوفرة في بعض الأسواق. يرُجى الاتصال بمندوب 

المبيعات المحلي لديك لمعرفة الأحجام المتوفرة.
تتاح خيوط ™MERSILENE الجراحية في شكل خيوط معقمة بمقاسات 11-0 إلى 6 
(مقاسات 0,1–8,0 بالنظام المتري)، وفي عدة أطوال، متصلة بإبر بشكل دائم أو غير 

متصلة بها. 
تتاح خيوط ™MERSILENE الجراحية كذلك في شكل خيط أحادي الألياف بالمقاسين 

10-0 و11-0 (المقاسان 0,2 و0,1 بالنظام المتري). 
تتاح خيوط ™MERSILENE الجراحية كذلك في شكل خيوط معقمة متصلة بإبر 
™CONTROL RELEASE القابلة للنزع التي تسمح بسحب الإبر بدلاً من قطعها.

تتاح خيوط ™MERSILENE الجراحية في شكل وحدات مكونة من دزينة واحدة أو اثنتين 
أو ثلاث في كل علبة.

Инструкции за употреба bg

MERSILENE™
ПОЛИЕСТЕРНИ 

СТЕРИЛНИ СИНТЕТИЧНИ НЕРЕЗОРБИРУЕМИ

ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ

ОПИСАНИЕ
Хирургичните конци MERSILENE™ са стерилни, монофиламентни 
или сплетени, синтетични, нерезорбируеми хирургични конци от 
полимер (полиетилен терефталат). Емпиричната молекулна формула 
на полимера е (C10H8O4)n.
Хирургичните конци MERSILENE™ се предлагат бели (неоцветени) или 
оцветени в зелено с D&C Green #6 (цветен код № 61565) за подобрена 
видимост в хирургичното поле.
Хирургичните конци MERSILENE™ се предлагат с различни размери 
(дебелина) и дължини, без игли или прикрепени към игли от различни 
типове и размери, както е описано в раздел КОМПЛЕКТ НА ДОСТАВКАТА. 
Хирургичните конци MERSILENE™ отговарят на изискванията 
на Европейската фармакопея (Ph. Eur.) за стерилни хирургични 
конци от полиетилен терафталат и на Фармакопеята на САЩ (USP) 
за нерезорбируеми хирургични конци, с изключение на леко 
превишения размер 6-0 (метричен 0,7) (максимално превишение 
0,024 mm). Европейската фармакопея признава и двете мерни системи 
за определяне на дебелината – метрична (metric) и Ph. Eur. – за 
еквивалентни, което е отразено на етикета. 

ПОКАЗАНИЯ
Хирургичните конци MERSILENE™ са показани за употреба 
при обичайно сближаване и/или лигиране на меки тъкани, 
включително за употреба при сърдечно-съдови, офталмологични и 
неврохирургични операции.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Конците трябва да се подберат и имплантират в зависимост 
от състоянието на пациента, хирургическия опит, хирургическата 
техника и размера на раната.

НАЧИН НА РАБОТА / ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Хирургичните конци MERSILENE™ предизвикват минимална остра 
възпалителна реакция в тъканите, последвана от постепенно 

инкапсулиране на конеца от фиброзна съединителна тъкан. 
Проучвания на употреба при животни показват, че не настъпва 
значима промяна в запазването на издръжливостта на опън на 
конците през цялото време на приложението. Полиестерният 
хирургичен шевен материал е фармакологично неактивен.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не са известни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Преди използването на хирургичните конци MERSILENE™ за  
затваряне на рани потребителите трябва да са запознати с 
хирургичните процедури  и техники, включващи нерезорбируеми 
конци, като рискът от разтваряне на раната може да е различен според 
мястото на приложение и използвания шевен материал. 
При манипулиране на замърсени или инфектирани рани трябва да се 
спазва приемлива хирургическа практика.
Да не се стерилизира/използва повторно. Повторното използване 
на това изделие (или части от това изделие) може да създаде риск 
от разграждане на продукта, което може да доведе до повреда на 
изделието и/или кръстосано замърсяване. Това може да доведе 
до инфекция или предаване на кръвни патогени на пациенти и 
потребители. Както всички чужди тела, този продукт може да 
предизвика инфекция.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Боравенето с този или всеки друг шевен материал трябва да става 
внимателно, за да не се допусне увреждане. Избягвайте да мачкате 
или сгъвате конците, когато използвате хирургически инструменти 
като форцепси или иглодържачи.
Както при всеки хирургичен шевен материал, сигурността на възела 
изисква утвърдена хирургична техника за връзване на плоски, 
квадратни възли с допълнителни усуквания, в зависимост от 
условията, при които се извършва операцията, и опита на хирурга. 
Използването на допълнителни усуквания може да се окаже особено 
подходящо при връзване на монофиламентни конци.
Трябва да се внимава при боравене с хирургически игли, за да не се 
допусне увреждане. Хванете иглата в частта й, която е на една трета 
(1/3) до половината (1/2) от разстоянието от мястото на прикрепване 
до върха й. Хващането на иглата в зоната на върха може да наруши 
функционалността й за проникване и да доведе до счупването й. 
Хващането на иглата в края, в който е прикрепен конецът, може да 
доведе до огъване или счупване. Промяната на формата на иглата 
може да намали устойчивостта й на огъване и счупване. 

Потребителите трябва да са особено внимателни при боравене с 
хирургически игли, за да се избегне неволно убождане с иглата. 
Счупването на игла може да доведе до продължителни или 
допълнителни операции или остатъчни чужди тела. Неволното 
убождане със заразена хирургическа игла може да доведе до 
предаване на патогени по кръвен път. Изхвърляйте използваните игли 
в контейнери за остри предмети.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Нежеланите реакции, свързани с употребата на това изделие, 
включват дехисценция на раната, образуване на конкременти 
в пикочните или жлъчните пътища при продължителен контакт със 
солеви разтвори като урина или жлъчка, минимална възпалителна 
тъканна реакция и преходно локално дразнене на мястото на раната.

СТЕРИЛНОСТ
Хирургичните конци MERSILENE™ са стерилизирани с йонизираща 
радиация. Не стерилизирайте повторно. Да не се използва, 
ако опаковката е отворена или с нарушена цялост. Отворените 
и неизползвани конци да се изхвърлят.

СЪХРАНЕНИЕ
Не се изискват специални условия на съхранение. Да не се използва 
след срока на годност.

КОМПЛЕКТ НА ДОСТАВКАТА
Обърнете внимание, че на някои пазари не се предлагат 
всички размери. За повече информация се свържете с местния 
търговски представител.
Хирургичните конци MERSILENE™ се предлагат като стерилни отрязъци 
с размери от 11-0 до 6 (метрични размери 0,1–8,0), с различни 
дължини, със и без постоянно прикрепени игли. 
Хирургичните конци MERSILENE™ се предлагат и като монофиламенти 
с размери 10-0 и 11-0 (метрични размери 0,2 и 0,1).
Хирургичните конци MERSILENE™ се предлагат и като стерилни 
отрязъци, прикрепени към подвижни игли CONTROL RELEASE™, което 
позволява иглите да се извадят, вместо да се отрежат.
Хирургичните конци MERSILENE™ се предлагат по една, две или три 
дузини в кутия.

Návod k použití cs

MERSILENE™
POLYESTEROVÝ 

STERILNÍ SYNTETICKÝ NEVSTŘEBATELNÝ

CHIRURGICKÝ ŠICÍ MATERIÁL

POPIS
Šicí materiál MERSILENE™ je sterilní monofilamentní nebo splétaný 
syntetický nevstřebatelný chirurgický šicí materiál vyrobený 
z poly(ethylentereftalátu). Empirický molekulový vzorec polymeru 
je (C10H804)n.
Šicí materiál MERSILENE™ se dodává bílý (nebarvený) nebo obarvený 
nazeleno přidáním zeleného barviva D&C Green číslo 6 (číslo barevného 
indexu 61565), čímž se zvyšuje jeho viditelnost v chirurgickém poli.
Šicí materiál MERSILENE™ se dodává v různých velikostech a délkách, bez 
jehly nebo s připojenými jehlami různých typů a velikostí, jak je popsáno 
v kapitole ZPŮSOB DODÁVÁNÍ. 
Šicí materiál MERSILENE™ vyhovuje požadavkům Evropského lékopisu 
(Ph. Eur.) pro sterilní šicí materiál z poly(ethylentereftalátu) a požadavkům 
Lékopisu Spojených států amerických (USP) pro nevstřebatelné chirurgické 
šicí materiály s výjimkou malého přesahu u velikosti 6-0 (v metrických 
jednotkách 0,7) (maximální přesah 0,024 mm). Evropský lékopis uznává 
metrické jednotky a velikosti Ph. Eur. jako ekvivalentní, jak je uvedeno 
na štítku. 

INDIKACE
Šicí materiál MERSILENE™ je určen pro všeobecné použití při aproximaci 
nebo ligaci měkkých tkání včetně použití v kardiovaskulární chirurgii, 
v oftalmologii a v neurochirurgii.

POUŽITÍ
Výběr a implantace šicího materiálu závisí na stavu pacienta, zkušenostech 
chirurga, použitém chirurgickém postupu a na velikosti rány.

VLASTNOSTI A ÚČINKY
Šicí materiál MERSILENE™ vyvolává ve tkáních minimální počáteční 
zánětlivou reakci. Následuje postupné opouzdření šicího materiálu 
fibrózní pojivovou tkání. Implantační studie na zvířatech ukazují, že v 
průběhu doby životnosti po implantaci nedochází k signifikantní změně 
z hlediska zachování pevnosti v tahu. Polyesterový šicí materiál je 
farmakologicky neaktivní.

KONTRAINDIKACE
Nejsou známy.

VAROVÁNÍ
Před použitím šicího materiálu MERSILENE™ k uzavření rány se 
musí operatér seznámit s chirurgickými postupy a technikami práce 
s nevstřebatelným šicím materiálem, protože riziko dehiscence rány se mění 
s místem aplikace a použitým materiálem. 
Při ošetření kontaminovaných nebo infikovaných ran je nutno se řídit 
přijatou chirurgickou praxí.
Neresterilizujte, nepoužívejte opakovaně. Opakované použití tohoto 
prostředku (nebo jeho částí) může vyvolat riziko znehodnocení výrobku 
a způsobit zhoršení jeho funkce a zkříženou kontaminaci. To může vést 
kinfekci nebo k přenosu krví přenášených patogenů na pacienty a uživatele. 
Jako všechna cizí tělesa může tento výrobek potencovat infekci.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Při manipulaci se šicím materiálem postupujte opatrně, zabráníte tak 
poškození. Při používání chirurgických nástrojů, jako jsou pinzety nebo 
jehelce, zabraňte deformaci a překroucení vlákna.
Jako u všech šicích materiálů docílíte dostatečné spolehlivosti uvázaného 
uzlu použitím plochých a čtvercových uzlů a v případě potřeby, podle 
chirurgické situace a zkušeností chirurga, také dodatečných uzlů. Dodatečné 
uzly jsou vhodné hlavně při vázání monofilamentního šicího materiálu.
Při manipulaci s chirurgickými jehlami postupujte opatrně, abyste 
zabránili poškození. Jehlu uchopte ve vzdálenosti mezi jednou třetinou 
(1/3) apolovinou (1/2) vzdálenosti od místa připojení vlákna k hrotu jehly. 
Uchopení jehly v oblasti hrotu může ztížit penetraci a způsobit zlomení jehly. 
Uchopení v oblasti připojení vlákna může způsobit ohnutí nebo zlomení 
jehly. Opětovné ohýbání jehel může vést ke ztrátě pevnosti a k menší 
odolnosti vůči ohnutí a zlomení. 
Při manipulaci s chirurgickými jehlami postupujte opatrně, zabráníte 
tak náhodnému poranění píchnutím jehlou. Zlomené jehly mohou 
způsobit prodloužení nebo nutnost dalšího chirurgického zákroku nebo 
zanechání reziduálních cizích těles. Neúmyslné píchnutí kontaminovanými 
chirurgickými jehlami může způsobit přenos patogenů přenášených krví. 
Použité jehly odhazujte do nádob určených pro ostrý materiál.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Nežádoucí reakce spojené s použitím tohoto prostředku zahrnují dehiscenci 
ran, tvorbu kamenů v močovém nebo žlučovém traktu při prodlouženému 
kontaktu s roztoky solí, jako je např. moč nebo žluč, minimální zánětlivou 
tkáňovou reakci a přechodné lokální podráždění v místě rány.

STERILITA
Šicí materiál MERSILENE™ je sterilizován radiací. Neresterilizujte. 
Nepoužívejte, pokud je obal otevřený nebo poškozený. Otevřený, nepoužitý 
materiál zlikvidujte.

SKLADOVÁNÍ
Nevyžaduje žádné zvláštní skladovací podmínky. Nepoužívejte po uplynutí 
data použitelnosti.

ZPŮSOB DODÁVÁNÍ
Upozornění: všechny velikosti nejsou dostupné na všech trzích. Ohledně 
informací o dostupnosti velikostí se prosím obracejte na místního 
obchodního zástupce.
Šicí materiál MERSILENE™ se dodává jako sterilní šicí materiál ve velikostech 
11-0 až 6 (v metrických velikostech 0,1–8,0) v různých délkách, bez jehly 
nebo s trvale připojenou jehlou. 
Šicí materiál MERSILENE™ je rovněž k dispozici jako monofilamentní vlákno 
ve velikostech 10-0 a 11-0 (v metrických velikostech 0,2 a 0,1).
Šicí materiál MERSILENE™ je rovněž k dispozici jako sterilní vlákna připojená 
k odnímatelným jehlám CONTROL RELEASE™, které je možno místo 
odstřižení odtrhnout.
Šicí materiál MERSILENE™ se dodává v krabicích po dvanácti, dvaceti čtyřech 
nebo třiceti šesti kusech v krabici.

Brugsanvisning da
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STERIL, 

SYNTETISK, IKKE-RESORBERBAR POLYESTER

KIRURGISK SUTUR

BESKRIVELSE
MERSILENE™ sutur er en steril, monofilament eller flettet, syntetisk, 
ikke-resorberbar kirurgisk sutur, der består af poly (ethylenterephthalat). 
Den empiriske molekylformel for polymeren er (C10H804)n.
MERSILENE™ sutur findes i hvid (ufarvet) og farvet grøn med D&C Green nr. 6 
(farveindeks nr. 61565) for at øge visibilitet i det kirurgiske felt.
MERSILENE™ sutur findes i en række målstørrelser og længder, uden 
nål eller påsat nåle af forskellige typer og størrelser, som beskrevet 
i afsnittet LEVERING. 
MERSILENE™ sutur overholder kravene i European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 
for steril poly (ethylenterephthalat) sutur og United States Pharmacopeia 
(USP) for ikke-resorberbare kirurgiske suturer med undtagelse af en let 
overstørrelse i målstørrelse 6-0 (metrisk 0,7) (maksimal overstørrelse 
0,024 mm). European Pharmacopoeia anerkender metriske måleenheder 
og Ph. Eur. størrelser som svarende til, hvad der genspejles på mærkningen. 

INDIKATIONER
MERSILENE™ sutur er indiceret til brug ved generel approksimering og/eller 
ligering af bløddelsvæv, inklusive brug i kardiovaskulære, oftalmologiske og 
neurokirurgiske indgreb.

ANVENDELSE
Suturerne bør vælges og anvendes afhængigt af patientens tilstand, 
kirurgisk erfaring, kirurgisk teknik og sårets størrelse.

VIRKNING / ANVENDELSE
MERSILENE™ sutur fremkalder en initial, minimal, inflammatorisk 
reaktion i væv, hvilket efterfølges af en gradvis indkapsling af suturen 
med fibrøst bindevæv. Implantationsundersøgelser hos dyr viser, 
at der ikke sker nogen væsentlig ændring i bevarelsen af suturens 
trækstyrke under implantationens levetid. Suturmateriale af polyester er 
farmakologisk inaktivt.

KONTRAINDIKATIONER
Ingen kendte.

ADVARSLER
Brugerne bør være bekendte med kirurgiske procedurer og teknikker, der 
involverer ikke-resorberbare suturer inden anvendelse af MERSILENE™ sutur 
til sårlukning, da risikoen for sårruptur kan variere med applikationsstedet 
og det anvendte suturmateriale. 
Kontaminerede eller inficerede sår skal behandles efter almindelig 
kirurgisk praksis.
Må ikke resteriliseres/genbruges. Genbrug af denne enhed (eller dele af 
denne) kan skabe risiko for nedbrydning af produktet, hvilket kan resultere 
i svigt af enheden og/eller krydskontaminering. Dette kan føre til infektion 
eller overførsel af blodbårne patogener til patienter eller brugere. Som alle 
andre fremmedlegemer kan dette produkt forstærke infektion.

FORHOLDSREGLER
Ved anvendelsen af dette eller ethvert andet suturmateriale bør det 
omhyggeligt undgås at forårsage skade. Undgå at knuse eller knække 
suturen ved anvendelse af kirurgiske instrumenter som f.eks. pincet eller 
nåleholder.
Som ved ethvert suturmateriale, kræver tilstrækkelig knudesikkerhed 
standard kirurgisk teknik med flade, firkantede ligaturer med yderligere 
overkast som berettiget af de kirurgiske omstændigheder og kirurgens 
erfaring. Brugen af yderligere overkast kan især være nyttigt, når der knyttes 
monofilamente suturer.
Der bør udvises forsigtighed for at undgå skader ved håndtering af kirurgiske 
nåle. Grib nålen på et sted mellem en tredjedel (1/3) og halvdelen (1/2) af 
afstanden fra trådfæstet til spidsen. Hvis nålen gribes ved spidsen, kan 
det forringe indstikkets penetration og medføre, at nålen knækker. Hvis 
nålen gribes ved trådfæstet kan det medføre bøjning eller knæk. Hvis 
bøjede nåle rettes op, kan de miste styrken og få større tilbøjelighed til 
at bøje og knække. 
Brugeren bør udvise forsigtighed under anvendelsen af kirurgiske nåle for 
at undgå utilsigtede nålestik. Knækkede nåle kan resultere i forlængede 
eller yderligere indgreb eller tilbageværende fremmedlegemer. Utilsigtede 
nålestik med kontaminerede kirurgiske nåle kan resultere i overførsel 
af blodbårne patogener. Brugte nåle skal kasseres i beholdere til 
skarpe genstande.

BIVIRKNINGER
Bivirkninger i forbindelse med brugen af denne anordning omfatter 
sårruptur, calculusdannelse i urin- og galdeveje, når der forekommer 
længerevarende kontakt med saltopløsninger, såsom urin og galde, 

minimal inflammatorisk vævsreaktion og forbigående lokal irritation 
på sårstedet.

STERILITET
MERSILENE™ sutur er steriliseret ved stråling. Må ikke resteriliseres. Må ikke 
anvendes, hvis pakken er åbnet eller beskadiget. Åbne, ubrugte suturer 
skal kasseres.

OPBEVARING
Denne anordning kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende 
opbevaring. Må ikke bruges efter at holdbarhedsdatoen er overskredet.

LEVERING
Bemærk venligst, at ikke alle størrelser er tilgængelige på alle markeder. 
Kontakt den lokale forhandler vedrørende tilgængelige størrelser.
MERSILENE™ sutur findes som sterile tråde i størrelserne 11-0 til og med 6 
(metrisk størrelser 0,1–8,0) i en række længder, med eller uden permanent 
påsatte nåle. 
MERSILENE™ sutur findes også som et monofilament i størrelserne 10-0 og 
11-0 (metriske størrelser 0,2 og 0,1).
MERSILENE™ sutur findes også som sterile tråde påsat CONTROL RELEASE™ 
aftagelige nåle, hvilket gør det muligt at trække nålene af i stedet for 
at klippe dem af.
MERSILENE™ sutur findes som et, to eller tre dusin enheder pr. æske.

Gebrauchsanweisung de
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STERILES, SYNTHETISCHES, NICHT RESORBIERBARES

NAHTMATERIAL

BESCHREIBUNG
MERSILENE™ ist  ein steri les,  monofiles oder geflochtenes, 
synthetisches, nicht-resorbierbares chirurgisches Nahtmaterial aus 
Polyethylenterephthalat. Die Summenformel des Polymers ist (C10H804)n.
MERSILENE™ Nahtmaterial ist in weiß (ungefärbt) oder grün gefärbt mit 
D&C Green Nr. 6 (Farbindex-Nr. 61565) erhältlich, um die Sichtbarkeit im 
chirurgischen Feld zu verbessern.
MERSILENE™ Nahtmaterial steht in verschiedenen Stärken und 
Längen zur Verfügung und ist entweder ohne Nadel oder armiert 
mit Nadeln verschiedener Typen und Größen erhältlich, wie unter 
LIEFERFORM angegeben. 
MERSILENE™ Nahtmaterial entspricht den Anforderungen der 
Europäischen Pharmakopöe (Ph. Eur.) für steriles Nahtmaterial aus 
Polyethylenterephthalat und den Anforderungen der US-amerikanischen 
Pharmakopöe (USP) für nicht-resorbierbares chirurgisches Nahtmaterial mit 
Ausnahme einer leichten Übergröße bei Gauge-Größe 6-0 (metrisch 0,7) 
(maximale Übergröße 0,024 mm). Das Europäische Arzneibuch erkennt die 
metrischen Maßeinheiten und die Ph.-Eur.-Einheiten als gleichwertig an, 
was sich in der Kennzeichnung widerspiegelt. 

ANWENDUNGSGEBIETE
MERSILENE™ Nahtmaterial ist zur Adaptation von Weichgeweben und/
oder zur Ligatur einschließlich kardiovaskulärer, ophthalmologischer und 
neurochirurgischer Eingriffe vorgesehen.

ANWENDUNG
Das zu verwendende Nahtmaterial wird entsprechend dem Zustand des 
Patienten, der Erfahrung des Chirurgen, der chirurgischen Technik und der 
Größe der Wunde ausgewählt und implantiert.

WIRKUNG
MERSILENE™ Nahtmaterial ruft anfangs lediglich eine geringfügige 
entzündliche Gewebereaktion hervor, auf die eine langsam fortschreitende, 
bindegewebige Einkapselung der Naht folgt. Implantationsstudien 

an Tieren zeigen beim Nahtmaterial während der Lebensdauer der 
Implantation keine relevante Veränderung der Zugfestigkeit. Das Polyester-
Nahtmaterial hat keine pharmakologische Wirkung.

GEGENANZEIGEN
Nicht bekannt.

WARNHINWEISE
Der Anwender sollte mit den chirurgischen Techniken, bei denen 
nicht-resorbierbares Nahtmaterial verwendet wird, vertraut sein, bevor 
er MERSILENE™ Nahtmaterial zum Wundverschluss einsetzt, da das Risiko 
einer Wunddehiszenz je nach Lokalisation der Wunde und verwendetem 
Nahtmaterial variieren kann. 
Kontaminierte oder infizierte Wunden sollten entsprechend der üblichen 
chirurgischen Praxis behandelt werden.
Nicht erneut sterilisieren oder wiederverwenden. Durch Wiederverwendung 
dieses Produkts (oder von Teilen dieses Produkts) besteht das Risiko 
einer Produktschädigung, die die Funktionsfähigkeit des Produkts 
beeinträchtigen und/oder zu einer Kreuzkontamination führen kann. Dies 
kann zu einer Infektion oder Ansteckung mit durch Blut übertragenen 
Erregern bei Patienten und Anwendern führen. Wie alle Fremdkörper kann 
dieses Produkt eine Infektion verstärken.

VORSICHTSMASSNAHMEN
Bei der Handhabung von chirurgischem Nahtmaterial jeder Art ist darauf 
zu achten, dass dieses nicht beschädigt wird. Bei Verwendung von 
chirurgischen Instrumenten wie Zangen oder Nadelhaltern sind Schäden 
durch Quetschen oder Knicken des Nahtmaterials zu vermeiden.
Für eine ausreichende Sicherheit der Knoten ist wie bei jedem Nahtmaterial 
die chirurgische Standardtechnik mit flachen Kreuzknoten erforderlich, 
wobei je nach den gegebenen Umständen und der Erfahrung des 
Chirurgen zusätzliche Lagen geknüpft werden können. Die Verwendung 
zusätzlicher Knotenlagen ist bei Nähten mit monofilem Nahtmaterial 
besonders empfehlenswert.
Bei der Handhabung vorsichtig vorgehen, um Beschädigungen der Nadel 
zu vermeiden. Die Nadel sollte immer im Bereich zwischen etwa einem 
Drittel (1/3) bis zur Hälfte (1/2) der Länge vom armierten Ende zur 
Nadelspitze gefasst werden. Das Fassen der Nadel im Nadelspitzenbereich 
kann die Penetrationswirkung beeinträchtigen und zum Bruch der Nadel 
führen. Das Fassen am armierten Ende kann Verbiegen und Bruch zur Folge 
haben. Das Verformen von Nadeln kann zu Stabilitätsverlust und damit 
zu reduzierter Biege- und Bruchresistenz führen. 

Bei jeder Handhabung von chirurgischen Nadeln ist durch besondere 
Vorsicht auf die Vermeidung von unbeabsichtigten Stichverletzungen 
zu achten. Abgebrochene Nadeln können verlängerte oder zusätzliche 
Eingriffe oder die Einlagerung von Fremdkörpern zur Folge haben. 
Unbeabsichtigte Nadelstiche mit kontaminierten chirurgischen Nadeln 
können zur Übertragung von pathogenen Keimen aus dem Blut 
führen. Gebrauchte Nadeln müssen in durchstichsicheren Behältern 
entsorgt werden.

NEBENWIRKUNGEN
Nebenwirkungen in Zusammenhang mit diesem Produkt sind u. a. 
Wunddehiszenz, Konkrementbildungen in Harn- und Gallenwegen bei 
längerem Kontakt des Nahtmaterials mit salzhaltigen Lösungen wie Urin 
oder Gallenflüssigkeit, minimale akute entzündliche Reaktion im Gewebe 
und vorübergehende lokale Reizung in der Umgebung der Wunde.

STERILITÄT
MERSILENE™ Nahtmaterial wird durch Bestrahlung sterilisiert. Nicht erneut 
sterilisieren. Geöffnete oder beschädigte Packungen nicht verwenden. 
Geöffnete, jedoch nicht verwendete Produkte verwerfen.

LAGERUNG
Keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich. Nach Ablauf des 
Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

LIEFERFORM
Beachten Sie bitte, dass nicht alle Größen in allen Ländern erhältlich sind. 
Wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit von Größen bitte an Ihren 
zuständigen Vertriebspartner.
MERSILENE™ Nahtmaterial ist als steriler Strang in den USP-Größen 11-0 
bis 6 (metrische Größen 0,1–8,0) in verschiedenen Längen mit und ohne 
permanent befestigten Nadeln erhältlich. 
MERSILENE™ Nahtmaterial ist auch als Monofilament in den Größen 10-0 
und 11-0 (metrische Größen 0,2 und 0,1) verfügbar.
MERSILENE™ Nahtmaterial ist auch als steriler Strang erhältlich, der 
an CONTROL RELEASE™ abziehbaren Nadeln befestigt ist, die nicht 
abgeschnitten, sondern abgezogen werden.
MERSILENE™ Nahtmaterial ist in Packungsgrößen zu einem, zwei oder drei 
Dutzend Stück pro Box erhältlich.

Οδηγίες χρήσης el
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ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το ράμμα MERSILENE™ είναι ένα αποστειρωμένο, μονόκλωνο ή πλεκτό, 
συνθετικό, μη απορροφήσιμο χειρουργικό ράμμα κατασκευασμένο από 
πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο). Ο εμπειρικός μοριακός τύπος του πολυμερούς 
είναι (C10H8Ο4)n.
Το ράμμα MERSILENE™ διατίθεται λευκό (άχρωμο) και βαμμένο πράσινο 
με D&C Green #6 (αρ. χρωματικού δείκτη 61565) για την ενίσχυση της 
ορατότητας στο χειρουργικό πεδίο.
Το ράμμα MERSILENE™ διατίθεται σε ποικιλία μεγεθών gauge και μηκών, 
χωρίς βελόνα ή προσαρτημένο σε βελόνες διαφόρων τύπων και μεγεθών 
και με τις μορφές που περιγράφονται στην ενότητα ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ. 
Το ράμμα MERSILENE™ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας (Ph. Eur.) περί αποστειρωμένων ραμμάτων 
πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) καθώς και της Φαρμακοποιίας των 
Ηνωμένων Πολιτειών (USP) περί μη απορροφήσιμων χειρουργικών 
ραμμάτων εκτός από μια μικρή υπερμεγέθυνση στο μέγεθος gauge 
6-0 (μετρικό 0,7) (μέγιστη υπερμεγέθυνση 0,024 mm). Η Ευρωπαϊκή 
Φαρμακοποιία αναγνωρίζει τις μονάδες μέτρησης του μετρικού 
συστήματος και του συστήματος της Ph. Eur. ως ισοδύναμες, γεγονός που 
αντικατοπτρίζεται στην επισήμανση. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το ράμμα MERSILENE™ ενδείκνυται για χρήση σε γενικές επεμβάσεις 
συνένωσης ή/και απολίνωσης μαλακών μορίων, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης σε καρδιαγγειακές, οφθαλμικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τα ράμματα πρέπει να επιλέγονται και να εμφυτεύονται ανάλογα με την 
κατάσταση του ασθενούς, τη χειρουργική πείρα, τη χειρουργική τεχνική και 
το μέγεθος του τραύματος.

ΑΠΟΔΟΣΗ / ΔΡΑΣΕΙΣ
Το ράμμα MERSILENE™ προκαλεί μια αρχική, ελάχιστη φλεγμονώδη 
αντίδραση στους ιστούς, η οποία ακολουθείται από σταδιακή ενθυλάκωση 
του ράμματος από ινώδη συνδετικό ιστό. Μελέτες εμφύτευσης που 

διεξήχθησαν σε ζώα δείχνουν ότι δεν επέρχεται καμία σημαντική μεταβολή 
ως προς τη διατήρηση της αντοχής σε εφελκυσμό του ράμματος κατά τη 
διάρκεια ζωής της εμφύτευσης. Το πολυεστερικό υλικό του ράμματος είναι 
φαρμακολογικά ανενεργό.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Καμία γνωστή.

ΠΡOΕΙΔOΠOΙΗΣΕΙΣ
Οι χρήστες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις χειρουργικές επεμβάσεις 
και τεχνικές που περιλαμβάνουν τη χρήση μη απορροφήσιμων ραμμάτων 
πριν χρησιμοποιήσουν το ράμμα MERSILENE™ για σύγκλειση τραύματος, 
καθώς ο κίνδυνος διάνοιξης του τραύματος ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα 
με το σημείο εφαρμογής και το υλικό ράμματος που χρησιμοποιήθηκε. 
Για τον χειρισμό μολυσμένων ή λοιμωδών τραυμάτων πρέπει να ακολουθείται 
η καθιερωμένη χειρουργική πρακτική.
Μην επαναποστειρώνετε/επαναχρησιμοποιείτε. Η επαναχρησιμοποίηση 
αυτού του προϊόντος (ή τμημάτων αυτού του προϊόντος) είναι δυνατό 
να προκαλέσει κίνδυνο αποδόμησης του προϊόντος που μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα την αστοχία του προϊόντος ή/και διασταυρούμενη μόλυνση. 
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη ή μετάδοση μέσω του αίματος 
παθογόνων μικροοργανισμών σε ασθενείς και χρήστες. Όπως όλα τα ξένα 
σώματα, αυτό το προϊόν ενδέχεται να ενισχύσει μια υπάρχουσα λοίμωξη.

ΠΡOΦΥΛΑΞΕΙΣ
Κατά τον χειρισμό αυτού ή άλλου υλικού ραμμάτων πρέπει να αποφεύγεται 
η πρόκληση ζημιάς. Αποφύγετε τη ζημιά λόγω σύνθλιψης ή πρεσαρίσματος 
από τη χρήση χειρουργικών εργαλείων, όπως λαβίδες ή βελονοκάτοχα.
Όπως ισχύει με κάθε υλικό ράμματος, για να είναι επαρκής η ασφάλεια 
των κόμπων απαιτείται η καθιερωμένη χειρουργική τεχνική των επίπεδων, 
τετράγωνων δεσμών με επιπλέον περάσματα, εφόσον αυτό ενδείκνυται από 
τις ειδικές συνθήκες της επέμβασης και την πείρα του χειρουργού. Η χρήση 
πρόσθετων περασμάτων ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα κατάλληλη κατά τη 
δημιουργία κόμπων από μονόκλωνα ράμματα.
Χρειάζεται προσοχή προς αποφυγή ζημιάς κατά τον χειρισμό χειρουργικών 
βελόνων. Πιάστε τη βελόνα από ένα σημείο που να βρίσκεται μεταξύ του 
ενός τρίτου (1/3) και του ενός δευτέρου (1/2) της απόστασης από τη μύτη 
της βελόνας έως το σημείο που είναι προσαρτημένο το ράμμα. Εάν πιάσετε 
τη βελόνα από την περιοχή της αιχμής, μπορεί να υποβαθμιστεί η διεισδυτική 
ικανότητα και να προκληθεί θραύση της βελόνας. Το πιάσιμο από το άκρο 
προσάρτησης μπορεί να προκαλέσει κάμψη ή θραύση. Η αλλαγή σχήματος 
μιας βελόνας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της αντοχής της και της 
αντίστασής της σε κάμψη και θραύση. 

Οι χρήστες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά τον χειρισμό χειρουργικών 
βελόνων ώστε να αποφύγουν ακούσια τρυπήματα από βελόνες. 
Οι σπασμένες βελόνες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την παράταση της 
επέμβασης, την ανάγκη για νέα επέμβαση ή την παραμονή ξένων σωμάτων 
στο εσωτερικό του οργανισμού. Τα ακούσια τρυπήματα με μολυσμένες 
χειρουργικές βελόνες ενδέχεται να προκαλέσουν τη μετάδοση μέσω του 
αίματος παθογόνων μικροοργανισμών. Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες 
βελόνες σε δοχεία απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του προϊόντος 
περιλαμβάνουν διάνοιξη τραύματος, σχηματισμό λίθων στην ουροφόρο 
ή στη χοληφόρο οδό κατά την παρατεταμένη επαφή με αλατούχα υγρά, όπως 
τα ούρα ή η χολή, ελάχιστη ιστική φλεγμονώδη αντίδραση και παροδικό 
τοπικό ερεθισμό στο σημείο του τραύματος.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Το ράμμα MERSILENE™ αποστειρώνεται με ακτινοβολία. Μην 
επαναποστειρώνετε. Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει 
υποστεί ζημιά. Απορρίπτετε τα ανοιγμένα, μη χρησιμοποιημένα ράμματα.

ΦΥΛΑΞΗ
Δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες φύλαξης. Μη χρησιμοποιείτε μετά την 
ημερομηνία λήξης.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Σημειώστε ότι δεν διατίθενται όλα τα μεγέθη σε όλες τις αγορές. Για 
να ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα μεγέθη, επικοινωνήστε με τον τοπικό 
αντιπρόσωπο πωλήσεων.
Τα ράμματα MERSILENE™ διατίθενται ως αποστειρωμένοι κλώνοι σε  
μεγέθη 11-0 έως 6 (0,1–8,0 μεγέθη στο μετρικό σύστημα), σε ποικιλία 
μηκών, με και χωρίς μόνιμα προσαρτημένες βελόνες. 
Τα ράμματα MERSILENE™ διατίθενται επίσης ως μονόκλωνα ράμματα 
σε μεγέθη 10-0 και 11-0 (0,2 και 0,1 μεγέθη στο μετρικό σύστημα).
Τα ράμματα MERSILENE™ διατίθενται επίσης ως αποστειρωμένοι κλώνοι 
προσαρτημένοι σε αφαιρούμενες βελόνες CONTROL RELEASE™, που 
επιτρέπουν την αφαίρεση των βελονών μέσω τραβήγματος και όχι 
μέσω αποκοπής.
Τα ράμματα MERSILENE™ διατίθενται σε μονάδες μίας, δύο ή τριών 
δωδεκάδων ανά κουτί.

Instrucciones de uso es

MERSILENE™
POLIÉSTER 

ESTÉRIL SINTÉTICO NO ABSORBIBLE

SUTURA QUIRÚRGICA

DESCRIPCIÓN
La sutura MERSILENE™ es una sutura quirúrgica estéril, monofilamento 
o trenzada, sintética y no absorbible compuesta de poli (tereftalato de 
etileno). La fórmula molecular empírica del polímero es (C10H804)n.
La sutura MERSILENE™ está disponible en color blanco (sin teñir) o teñida en 
color verde con Verde D&C n.º 6 (índice de color n.º 61565) para aumentar 
su visibilidad en el campo quirúrgico.
La sutura MERSILENE™ está disponible en una amplia variedad de calibres 
y longitudes, y viene sin aguja o unida a agujas de diversos tipos y tamaños 
que se describen en la sección PRESENTACIÓN. 
La sutura MERSILENE™ cumple con los requisitos de la Farmacopea Europea 
(Ph. Eur.) para suturas estériles de poli (tereftalato de etileno) y con los 
requisitos de la Farmacopea de los EE. UU. (USP) para suturas quirúrgicas 
no absorbibles, a excepción de un leve exceso en el calibre 6-0 (métrico 0,7) 
(exceso máximo de 0,024 mm). La Farmacopea Europea reconoce 
la equivalencia de las unidades métricas y de la propia Ph. Eur., tal como 
se refleja en el etiquetado. 

INDICACIONES
La sutura MERSILENE™ está indicada en la aproximación y/o ligadura 
de tejidos blandos en general, incluido su uso en procedimientos 
cardiovasculares, oftálmicos y neuroquirúrgicos.

APLICACIONES
Las suturas deben seleccionarse e implantarse dependiendo del estado 
del paciente, de la experiencia quirúrgica, de la técnica quirúrgica y del 
tamaño de la herida.

RENDIMIENTO / ACCIONES
La sutura MERSILENE™ produce una reacción inicial inflamatoria mínima 
de los tejidos, seguida de un recubrimiento gradual de la sutura por tejido 
fibroso conectivo. Los estudios con implantes realizados en animales 
muestran que no se presenta un cambio significativo en la retención de 

la fuerza de tracción de la sutura durante el tiempo de vida del implante. 
El material de la sutura de poliéster es farmacológicamente inactivo.

CONTRAINDICACIONES
No se conoce ninguna.

ADVERTENCIAS
Los usuarios deben conocer los procedimientos y técnicas quirúrgicas 
empleadas con las suturas no absorbibles antes de usar la sutura 
MERSILENE™ para cerrar heridas, ya que el riesgo de dehiscencia de la 
herida puede variar dependiendo del lugar de aplicación y del tipo de 
sutura que se use. 
Debe seguirse la práctica quirúrgica aceptable cuando se trate de heridas 
contaminadas o infectadas.
No reesterilizar/reutilizar. La reutilización de este dispositivo (o partes 
del mismo) puede crear un riesgo de degradación del producto, lo que 
puede provocar el fallo del dispositivo y/o contaminación cruzada, que a su 
vez pueden llevar a infecciones o transmisión de patógenos sanguíneos 
a pacientes y usuarios. Como todos los cuerpos extraños, este producto 
puede agravar una infección existente.

PRECAUCIONES
Debe evitarse estropear este o cualquier otro material de sutura durante la 
manipulación. Evite aplastarlo o arrugarlo por la aplicación de instrumentos 
quirúrgicos, tales como pinzas y porta agujas.
Como con cualquier material de sutura, la adecuada seguridad de los nudos 
requiere la aplicación de la técnica quirúrgica estándar de nudos planos 
y cuadrados, con lazadas adicionales como lo requieran las circunstancias 
quirúrgicas y la experiencia del cirujano. El uso de lazadas adicionales puede 
ser especialmente adecuado al anudar cualquier sutura de monofilamento.
Debe tenerse cuidado de no dañar las agujas quirúrgicas durante su 
manipulación. La aguja debe sujetarse entre un tercio (1/3) y la mitad 
(1/2) de la distancia entre el extremo de sujeción y la punta. Sujetarla 
cerca de la punta puede perjudicar la penetración y producir la rotura de la 
aguja. Sujetarla cerca del extremo de unión puede doblarla o romperla. El 
enderezar las agujas puede disminuir su fuerza y su resistencia al doblado 
o a las roturas. 
Los usuarios deben manipular con precaución las agujas quirúrgicas con 
el fin de evitar heridas causadas por pinchazos accidentales. Las agujas rotas 
pueden ocasionar la prolongación de la cirugía o la necesidad de cirugías 
adicionales o constituir cuerpos extraños residuales. Los pinchazos 
accidentales con agujas quirúrgicas contaminadas pueden provocar 

la transmisión de agentes patógenos sanguíneos. Deseche las agujas usadas 
en recipientes para elementos cortopunzantes.

REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones adversas asociadas al uso de este dispositivo incluyen 
dehiscencia de la herida, formación de cálculos en los tractos urinario 
o biliar en caso de contacto prolongado con soluciones salinas como la 
orina o bilis, reacción tisular inflamatoria mínima e irritación local transitoria 
en el lugar de la herida.

ESTERILIDAD
La sutura MERSILENE™ está esterilizada mediante irradiación. 
No reesterilizar. No usar si el envase está abierto o dañado. Desechar todas 
las suturas abiertas aunque no se hayan utilizado.

ALMACENAMIENTO
No requiere condiciones de almacenamiento especiales. No usar después 
de la fecha de caducidad.

PRESENTACIÓN
No todos los tamaños se encuentran disponibles en todos los países. 
Póngase en contacto con su representante local de ventas para consultar 
la disponibilidad de los distintos tamaños.
La sutura MERSILENE™ viene estéril y se encuentra disponible en los calibres 
11-0 a 6 (tamaño métrico 0,1–8,0), en distintas longitudes con y sin agujas 
unidas de forma permanente. 
La sutura MERSILENE™ también está disponible como monofilamento en los 
calibres 10-0 a 11-0 (tamaños métricos 0,2 y 0,1).
La sutura MERSILENE™ también está disponible unida a la aguja 
desprendible CONTROL RELEASE™, lo que permite desprenderla tirando 
en vez de cortarla.
Las suturas MERSILENE™ se encuentran disponibles en cajas de una, dos 
o tres docenas de unidades.

Kasutusjuhend et

MERSILENE™
POLÜESTRIST 

STERIILNE SÜNTEETILINE MITTERESORBEERUV

KIRURGILINE ÕMBLUSMATERJAL

KIRJELDUS
Õmblusmaterjal MERSILENE™ on polüetüleentereftalaadist koosnev 
sünteetiline, steriilne mitteresorbeeruv ühekiuline või punutud kirurgiline 
õmblusmaterjal. Polümeeri empiiriline molekulivalem on (C10H804)n.
Õmblusmaterjal MERSILENE™ on saadaval valgena (värvimata kujul) või 
värvainega D&C Green nr 6 (värviindeks nr 61565) roheliseks värvituna, 
et parandada selle nähtavust operatsioonipiirkonnas.
Õmblusmaterjal MERSILENE™ on saadaval mitmesuguses jämeduses 
ja pikkuses, ilma nõelata või kinnitatuna erinevat tüüpi ning suurusega 
nõeltele, nagu on kirjeldatud lõigus TARNIMINE. 
Õmblusmaterjal MERSILENE™ vastab Euroopa farmakopöas (Ph. Eur.) 
steriilsele polüetüleentereftalaadist õmblusmaterjalile ja USA farmakopöas 
(USP) mitteresorbeeruvale kirurgilisele õmblusmaterjalile kehtivatele 
nõuetele, välja arvatud vähese ülemõõdulisuse osas suurusel 6-0 
(meetermõõdustikus 0,7) (maksimaalne ülemõõt 0,024 mm). Euroopa 
farmakopöa tunnustab meetermõõdustiku ühikuid ja Euroopa farmakopöa  
(Ph. Eur.) suurusi võrdväärsetena, mida näitab ka toote märgistus. 

NÄIDUSTUSED
Õmblusmaterjal MERSILENE™ on näidustatud kasutamiseks pehme koe 
üldisel lähendamisel ja/või ligeerimisel, sealhulgas kardiovaskulaarsetel, 
oftalmoloogilistel ning neurokirurgilistel protseduuridel.

KASUTAMINE
Õmblusmaterjalide valikul ja implanteerimisel tuleb lähtuda patsiendi 
seisundist, kirurgi kogemusest, operatsioonitehnikast ja haava suurusest.

OMADUSED / TOIMED
Õmblusmaterjal MERSILENE™ kutsub kudedes esile vaid minimaalse esialgse 
põletikureaktsiooni ja kapseldub seejärel järk-järgult kiudsidekoesse. 
Implantatsiooniuuringud loomadel näitavad, et õmblusmaterjali 
tõmbetugevus implantaadi eluea jooksul oluliselt ei vähene. Polüestrist 
õmblusmaterjal on farmakoloogiliselt inaktiivne.

VASTUNÄIDUSTUSED
Ei ole teada.

HOIATUSED
Enne haavade sulgemist õmblusmaterjaliga MERSILENE™ peavad kasutajad 
tundma mitteresorbeeruvate õmblusmaterjalide kasutamisega seotud 
kirurgilisi protseduure ja tehnikaid, sest haava dehistsentsi risk võib 
kasutuskohast ning kasutatavast õmblusmaterjalist sõltuvalt erineda. 
Saastunud või infitseerunud haavade käsitlusel tuleb järgida heakskiidetud 
kirurgilisi tavasid.
Mitte resteriliseerida/korduskasutada. Selle seadme (või seadme osade) 
korduval kasutamisel võivad toote omadused halveneda, mille tagajärjeks 
võib olla seadme rike ja/või ristsaastumine. See võib põhjustada 
patsientidel ja seadme kasutajatel infektsiooni või vere kaudu levivate 
patogeenide ülekandumist. Nagu kõik võõrkehad, võib ka see toode 
infektsiooni ägestada.

ETTEVAATUSABINÕUD
Kahjustuste vältimiseks tuleb seda ja kõiki teisi õmblusmaterjale käsitseda 
ettevaatlikult. Vältige materjali muljumist või kortsutamist kirurgiliste 
instrumentidega nagu tangid või nõelahoidjad.
Nagu iga õmblusmaterjaliga, tuleb sõlme piisava tugevuse 
saavutamiseks kasutada standardseid kirurgilisi lame- ja meremehesõlmi 
koos lisasilmustega sõltuvalt operatsiooni asjaoludest ja kirurgi 
kogemusest. Lisasilmuste kasutamine võib olla eriti kohane ühekiulise 
õmblusmaterjali sõlmimisel.
Kahjustuste vältimiseks tuleb kirurgiliste nõelte käsitsemisel olla 
ettevaatlik. Haarake nõelast piirkonnas, mis jääb materjali kinnituskohast 
kolmandiku (1/3) kuni poole (1/2) võrra nõelateraviku poole. Nõelateraviku 
lähedalt haaramine võib kudede läbistamist raskendada ning põhjustada 
nõela murdumist. Materjali kinnituskohast haaramine võib põhjustada 
paindumist või murdumist. Nõelte kuju muutmine võib vähendada nende 
tugevust ning vastupidavust painutamisele ja murdumisele. 
Kasutajad peavad kirurgiliste nõelte käsitsemisel olema ettevaatlikud, 
et vältida juhuslikke nõelatorkevigastusi. Nõela murdumise tagajärjel 
võib operatsioon pikeneda või tekkida vajadus uueks operatsiooniks või 
võivad organismi jääda võõrkehad. Juhuslikud nõelatorkevigastused 
saastunud kirurgiliste nõeltega võivad põhjustada vere kaudu levivate 
patogeenide ülekandumist. Kasutatud nõelad tuleb visata teravate 
esemete konteinerisse.

KÕRVALTOIMED
Selle seadme kasutamisega seotud kõrvaltoimed on haava dehistsents, 
kivide moodustumine pikaajalisel kokkupuutel soolalahustega (näiteks 
uriin või sapp) kuse- või sapiteedes, minimaalne põletikureaktsioon 
kudedes ja mööduv lokaalne ärritus haavas.

STERIILSUS
Õmblusmaterjal MERSILENE™ on steriliseeritud kiirgusega. Mitte 
resteriliseerida. Mitte kasutada, kui pakend on avatud või kahjustatud. 
Avatud pakendis kasutamata õmblusmaterjal tuleb ära visata.

SÄILITAMINE
See toode ei vaja säilitamisel eritingimusi. Mitte kasutada pärast 
aegumiskuupäeva.

TARNIMINE
Pange tähele, et kõik suurused ei ole kõigil turgudel saadaval. Saadaolevate 
suuruste kohta teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku müügiesindajaga.
Õmblusmaterjal MERSILENE™ on saadaval steriilse niidina suurustes 11-0 
kuni 6 (meetermõõdustikus suurused 0,1–8,0), erinevates pikkustes, 
püsikinnitusega nõeltega ja ilma. 
Õmblusmaterjal MERSILENE™ on saadaval ka ühekiulise niidina suurustes 
10-0 ja 11-0 (meetermõõdustikus suurused 0,2 ja 0,1).
Õmblusmaterjal MERSILENE™ on saadaval ka steriilse niidina, mis 
on kinnitatud CONTROL RELEASE™-süsteemiga eemaldatavatele nõeltele. 
See võimaldab nõelu äralõikamise asemel ära tõmmata.
Õmblusmaterjal MERSILENE™ on müügil 12, 24 või 36 ühiku kaupa karbis.

Käyttöohjeet fi

MERSILENE™
POLYESTERI 

STERIILI, SYNTEETTINEN, RESORBOITUMATON

KIRURGINEN OMMELAINE

KUVAUS
MERSILENE™-ommelaine on steriili, yksisäikeinen tai punottu, 
synteettinen, resorboitumaton kirurginen ommelaine, joka koostuu 
poly(etyleenitereftalaati)sta. Polymeerin empiirinen kaava on (C10H804)n.
MERSILENE™-ommelainetta on saatavana valkoisena (värjäämättömänä) 
tai D&C Green nro 6:lla (väri-indeksinro 61565) vihreäksi värjättynä 
näkyvyyden parantamiseksi leikkausalueella.
MERSILENE™-ommelainetta on saatavana eripaksuisina ja -pituisina ilman 
neulaa tai kiinnitettynä erityyppisiin ja -kokoisiin neuloihin kohdassa 
TOIMITUSTAPA esitettyinä yhdistelminä. 
MERSILENE™-ommelaine täyttää Euroopan farmakopean (Ph. Eur.) 
steriileille poly(etyleenitereftalaatti)ompeleille asettamat vaatimukset 
ja Yhdysvaltain farmakopean (USP) resorboitumattomille kirurgisille 
ommelaineille asettamat vaatimukset lukuun ottamatta vähäistä 
koon ylitystä USP-koossa 6-0 (metrijärjestelmän mukainen koko 0,7) 
(koko enintään 0,024 mm suurempi). Euroopan farmakopea tunnistaa 
metrijärjestelmän mukaiset mitat ja Ph. Eur. -koot toisiaan vastaavina, 
mikä näkyy merkinnöissä. 

KÄYTTÖAIHEET
MERSILENE™-ommelaine on tarkoitettu käytettäväksi yleiseen 
pehmytkudoksen lähentämiseen ja/tai ligaatioon, mukaan lukien sydän- 
ja verisuonikirurgian, silmäkirurgian ja neurokirurgian toimenpiteet.

KÄYTTÖ
Ommelaineen valinta ja implantointi määritetään potilaan tilan, kirurgin 
kokemuksen, leikkausmenetelmän ja haavan koon mukaan.

TOIMINTA / TOIMENPITEET
MERSILENE™-ommelaine aiheuttaa kudoksissa aluksi vähäisen 
tulehdusreaktion, jonka jälkeen ommelaine vähitellen koteloituu tiheään 
sidekudokseen. Eläimillä tehtyjen implantointitutkimusten mukaan 
ompeleen vetolujuus ei heikkene merkittävästi implantin käyttöiän myötä. 
Ommelaineen polyesterimateriaali on farmakologisesti inaktiivista.

VASTA-AIHEET
Ei tunnettuja.

VAROITUKSET
MERSILENE™-ommelainetta haavansulkuun käyttävän on tunnettava 
leikkaustoimenpiteet ja -menetelmät, joissa resorboitumattomia 
ommelaineita käytetään, koska haavan aukeamisvaara voi vaihdella 
kohdealueen ja käytetyn ommelaineen mukaan. 
Kontaminoituneiden tai tulehtuneiden haavojen hoidossa on noudatettava 
yleisesti hyväksyttyä leikkauskäytäntöä.
Ei saa steriloida uudelleen. Ei saa käyttää uudelleen. Tämän laitteen 
(tai laitteen osien) uudelleenkäyttäminen voi aiheuttaa tuotteen 
haurastumisen, mistä voi seurata laitteen toimintahäiriö ja/tai 
epäpuhtauksien siirtyminen potilaasta toiseen. Tämä puolestaan voi 
johtaa infektioon tai veren mukana kulkeutuvien patogeenien siirtymiseen 
potilaaseen ja käyttäjään. Kaikkien vierasesineiden tavoin myös tämä tuote 
voi voimistaa infektiota.

VAROTOIMET
Kaikkia ommelaineita on käsiteltävä varoen vaurioiden välttämiseksi. 
Ommelainetta on varottava puristamasta tai  käher tämästä 
leikkausinstrumenteilla kuten pihdeillä tai neulankuljettimilla.
Kuten muidenkin ommelaineiden kohdalla, riittävä solmunpitävyys 
saavutetaan yleisesti tunnetulla solmimistekniikalla ja lisäsolmuilla 
leikkaustilanteen ja kirurgin kokemuksen mukaan. Lisäsolmut voivat olla 
asianmukaisia erityisesti yksisäikeisten ommelaineiden solmimisessa.
Leikkausneuloja on käsiteltävä varoen vahinkojen välttämiseksi. Tartu 
neulaan sen puolestavälistä (1/2) tai siten, että etäisyys kiinnityspäähän 
on noin kolmannes (1/3) neulan mitasta. Jos neulaan tarttuu läheltä 
kärkeä, sen lävistyskyky voi heiketä ja neula voi katketa. Jos neulaan 
tartutaan langan kiinnityskohdasta, se voi vääntyä tai katketa. Neulojen 
muotoileminen voi heikentää niiden rakennetta ja vastustuskykyä 
taivuttamiselle ja katkeamiselle. 
Leikkausneuloja on käsiteltävä varoen tahattomien neulanpistojen 
välttämiseksi. Rikkoutuneet neulat voivat johtaa leikkauksen keston 
pidentymiseen tai lisäleikkauksiin tai vierasesineen jäämiseen kehoon. 
Tahattomat neulanpistot kontaminoituneilla neuloilla voivat johtaa veren 
mukana kulkeutuvien patogeenien siirtymiseen. Käytetyt neulat on 
hävitettävä teräville esineille tarkoitettuun säiliöön.

HAITTAVAIKUTUKSET
Tämän laitteen käyttöön liittyviä haittavaikutuksia ovat muun muassa 
haavan aukeaminen, kivien muodostuminen virtsa- tai sappitiehyissä 

seurauksena pitkäaikaisesta kontaktista suolaisten nesteiden kuten virtsan 
tai sappinesteen kanssa, vähäinen kudoksen tulehdusreaktio ja paikallinen 
tilapäinen ärsytys haava-alueella.

STERIILIYS
MERSILENE™-ommelaine on steriloitu sädettämällä. Ei saa steriloida 
uudelleen. Ei saa käyttää, jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut. Avatut, 
käyttämättömät ommelaineet on hävitettävä.

SÄILYTYS
Erityisiä säilytysolosuhteita ei ole. Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän 
jälkeen.

TOIMITUSTAPA
Huomaa, että kaikkia kokoja ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla. 
Lisätietoja kokojen saatavuudesta saa paikalliselta myyntiedustajalta.
MERSILENE™-ommelainetta on saatavana steriileinä lankoina, USP-koot 
11-0–6 (metrijärjestelmän mukaiset koot 0,1–8,0), eripituisina ja neuloihin 
kiinnitettyinä tai ilman neuloja. 
MERSILENE™-ommelainetta on saatavana myös yksisäikeisenä, USP-koot 
10-0 ja 11-0 (metrijärjestelmän mukaiset koot 0,2 ja 0,1).
MERSILENE™-ommelainetta on saatavana myös steriileinä lankoina, jotka 
on kiinnitetty irrotettaviin CONTROL RELEASE™ -neuloihin, jolloin neulat 
voidaan vetää irti leikkaamisen sijasta.
MERSILENE™-ommelainetta on saatavana yhden, kahden tai kolmen 
tusinan pakkauksissa.

Mode d’emploi fr

MERSILENE™
POLYESTER, 

 STÉRILE, SYNTHÉTIQUE, NON RÉSORBABLE

FIL DE SUTURE CHIRURGICAL

DESCRIPTION
Le fil de suture MERSILENE™ est un fil de suture chirurgical stérile, 
monofilament ou tressé, synthétique, non résorbable, composé 
de polytéréphtalate d’éthylène. La formule moléculaire empirique 
du polymère est (C10H8O4)n.
Le fil de suture MERSILENE™ est disponible en incolore ou coloré en vert par 
l’addition de Vert D&C n° 6 (index de coloration n° 61565) pour améliorer la 
visibilité dans le champ chirurgical.
Le fil de suture MERSILENE™ est disponible dans toute une gamme 
de calibres et de longueurs, sans aiguille ou serti sur des aiguilles de types 
et de tailles variables, comme décrit dans la section CONDITIONNEMENT. 
Le fil de suture MERSILENE™ est conforme aux exigences de la 
Pharmacopée européenne (Ph. Eur.) pour les fils de suture stériles en 
polytéréphtalate d’éthylène et à la Pharmacopée américaine (USP) pour les 
fils de suture chirurgicaux non résorbables, bien qu’ils soient légèrement 
surdimensionnés en calibre 6-0 (métrique 0,7) (surdimensionnement 
maximal de 0,024 mm). La Pharmacopée européenne reconnaît les 
unités de mesure métriques et Ph. Eur. comme équivalentes, ce que 
reflète l’étiquetage. 

INDICATIONS
Le fil de suture MERSILENE™ est indiqué pour la coaptation et/ou la 
ligature des tissus mous, y compris lors des procédures de chirurgie 
cardiovasculaire, ophtalmologique et de neurochirurgie.

MODE D’EMPLOI
Le choix et la mise en place de la suture sont fonction de l’état du patient, 
de l’expérience du chirurgien, de la technique chirurgicale retenue, ainsi 
que de la taille de la plaie.

MODE D’ACTION
Le fil de suture MERSILENE™ entraîne initialement une faible réaction 
inflammatoire dans les tissus, suivie de l’encapsulation graduelle du 
fil par les tissus conjonctifs fibreux. Les études d’implantation chez 

l’animal montrent qu’aucun changement significatif du maintien de la 
résistance à la traction du fil de suture ne se produit pendant toute la 
durée de l’implantation. Le matériau en polyester du fil de suture est 
pharmacologiquement inactif.

CONTRE-INDICATIONS
Aucune contre-indication connue.

AVERTISSEMENTS
L’utilisateur doit connaître les procédures et les techniques chirurgicales 
relatives à l’utilisation de fils de suture non résorbables avant d’utiliser 
le fil de suture MERSILENE™ pour la fermeture d’une plaie, car le risque 
de déhiscence de la plaie varie en fonction du site opératoire et de la nature 
du fil de suture. 
Il convient de respecter les procédures chirurgicales habituelles nécessaires 
au contrôle de la contamination ou de l’infection de la plaie.
Ne pas restériliser/réutiliser. La réutilisation de ce dispositif (ou de parties 
de ce dispositif) peut créer un risque de dégradation du produit, susceptible 
d’entraîner une défaillance du dispositif et/ou une contamination croisée. 
Cela peut provoquer une infection ou la transmission d'agents pathogènes 
transmissibles par le sang chez l'utilisateur ou le patient. Comme tout corps 
étranger, ce produit peut aggraver une infection existante.

PRÉCAUTIONS
Lors de la manipulation de tout fil de suture, veiller à éviter tout dommage. 
Ne pas écraser ou pincer le fil lors de l’utilisation d’instruments chirurgicaux 
tels que des pinces ou des porte-aiguilles.
Comme avec tout fil de suture, pour garantir une bonne sécurité au 
niveau du nœud, ce fil de suture doit être utilisé conformément aux 
techniques habituelles de suture et de nœuds chirurgicaux plats et carrés 
avec, éventuellement, des points supplémentaires selon les circonstances 
chirurgicales et l’expérience du chirurgien. Il est particulièrement 
recommandé de faire des points supplémentaires avec les monofilaments.
Une attention particulière doit être portée à la manipulation de l’aiguille. 
Saisir l’aiguille dans l’espace se situant entre le milieu (1/2) et le tiers (1/3) 
de l’aiguille à partir de la zone de sertissage. Éviter toute prise par la pointe 
qui pourrait entraîner une modification des caractéristiques de pénétration 
et la rupture de l'aiguille. Ne pas saisir l’aiguille par la zone de sertissage, ce 
qui entraînerait un risque de torsion ou de rupture. Ne pas modifier la forme 
de l’aiguille afin d’éviter de l’endommager ou de la casser. 
L’utilisateur doit manipuler les aiguilles avec précaution afin de ne pas 
se piquer par inadvertance. Les aiguilles cassées peuvent entraîner des 
interventions chirurgicales supplémentaires ou plus longues, ou la présence 

de corps étrangers résiduels. Des piqûres accidentelles avec des aiguilles 
contaminées peuvent provoquer la transmission d’agents pathogènes 
transmissibles par le sang. Jeter les aiguilles usagées dans des récipients 
pour objets tranchants.

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
Les événements indésirables associés à l’utilisation de ce dispositif 
comprennent une déhiscence de la plaie, la formation de calculs dans les 
voies urinaires et biliaires au contact prolongé avec des solutions salines 
telles que l’urine ou la bile, une faible réaction tissulaire inflammatoire et 
une irritation locale transitoire au niveau de la plaie.

STÉRILITÉ
Le fil de suture MERSILENE™ est stérilisé par irradiation. Ne pas restériliser. 
Ne pas utiliser si l’emballage est ouvert ou endommagé. Jeter les fils 
de suture ouverts inutilisés.

CONSERVATION
Aucune condition de conservation exigée. Ne pas utiliser après la date 
de péremption.

CONDITIONNEMENT
Veuillez noter que toutes les tailles ne sont pas disponibles sur tous les 
marchés. Contactez votre représentant local pour la disponibilité des tailles.
Le fil de suture MERSILENE™ est disponible sous forme de brins stériles dans 
les tailles 11-0 à 6 (tailles métriques 0,1–8,0) en différentes longueurs avec 
ou sans aiguilles fixées de façon permanente. 
Le fil de suture MERSILENE™ est également disponible sous forme 
de monofilaments dans les tailles 10-0 et 11-0 (tailles métriques 0,2 et 0,1).
Le fil de suture MERSILENE™ est également disponible sous forme de brins 
stériles sertis sur des aiguilles détachables CONTROL RELEASE™, ce qui 
permet de les retirer sans couper le fil.
Le fil de suture MERSILENE™ est disponible en boîtes de douze, vingt-quatre 
ou trente-six unités.

Használati utasítás hu

MERSILENE™
POLIÉSZTER 

STERIL, SZINTETIKUS, NEM FELSZÍVÓDÓ

SEBÉSZETI VARRÓANYAG

TERMÉKLEÍRÁS
A MERSILENE™ varróanyag steril, monofil vagy sodrott, szintetikus, 
nem felszívódó sebészeti varróanyag, amelynek összetétele poli(etilén-
tereftalát). A polimer tapasztalati molekulaképlete (C10H8O4)n.
A MERSILENE™ varróanyag fehér (festetlen) vagy D&C Green #6 
(színindexszám: 61565) anyaggal zöldre festett változatban áll 
rendelkezésre, utóbbi célja a láthatóság javítása a műtéti területen.
A MERSILENE™ varróanyag különböző hosszban és vastagságban, 
tűnélküli vagy különböző típusú és méretű tűkkel ellátva áll rendelkezésre, 
a KISZERELÉS részben leírtak szerint. 
A MERSILENE™ varróanyag megfelel az Európai Gyógyszerkönyvben 
(Ph. Eur.) a steril, poli(etilén-tereftalát) varróanyagokra és az Egyesült 
Államok Gyógyszerkönyvében (USP) a nem felszívódó sebészeti 
varróanyagokra vonatkozó követelményeknek, leszámítva a 6-0 
(metrikus: 0,7) vastagságméretet érintő csekély túlméretet (maximális 
túlméret 0,024 mm). Az Európai Gyógyszerkönyv a metrikus 
mértékegységeket és a Ph. Eur. méreteket egyenértékűnek ismeri el, ami 
a címkézésen is tükröződik. 

JAVALLATOK
A MERSILENE™ varróanyag a lágyszövetek egyesítésének és/vagy 
lekötésének általános varróanyaga, beleértve a szív- és érrendszeri, 
a szemészeti és az idegsebészeti eljárásokat.

ALKALMAZÁS
A felhasznált varróanyag kiválasztásánál a beteg állapota, a sebész 
tapasztalata, az alkalmazott sebészeti technika és seb mérete 
a meghatározó tényezők.

TELJESÍTMÉNY / HATÁSOK
A MERSILENE™ varróanyag kezdeti, minimális gyulladásos szövetreakciót 
idéz elő, amit a varrat fokozatos kötőszövetes betokozódása követ. 
Állatokon végzett implantációs vizsgálatok azt mutatják, hogy nem történik 

jelentős változás a varróanyag szakítószilárdságának megmaradásában az 
implantáció élettartama során. A poliészter varróanyag farmakológiailag 
inaktív.

ELLENJAVALLATOK
Nem ismertek.

FIGYELMEZTETÉSEK
A MERSILENE™ varróanyag felhasználóinak az alkalmazás előtt meg 
kell ismerniük a nem felszívódó varróanyagok alkalmazására vonatkozó 
sebészeti eljárásokat és technikákat, mivel a sebszétválás kockázata függ 
mind az alkalmazás helyétől, mind a kiválasztott varróanyagtól. 
Szennyezett vagy fertőzött sebek esetén elfogadható sebészeti 
gyakorlat követendő.
Tilos újrasterilizálni/újrafelhasználni! Az eszköz (vagy alkatrészeinek) 
ismételt felhasználása a termék roncsolódását okozhatja, ami az 
eszköz meghibásodását és/vagy keresztszennyeződést eredményezhet. 
Ez fertőzéshez vagy vérrel terjedő patogének betegekre vagy felhasználókra 
történő átterjedéséhez vezethet. Mint minden idegen anyag, ez a termék is 
fokozhatja a fennálló fertőzést.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Körültekintő használattal elkerülhető ennek és bármely más varróanyagnak 
a sérülése. A sebészeti műszerek, például csipeszek vagy tűfogók használata 
során kerülje el a megnyomódás vagy a feltekeredés okozta károsodást.
Mint minden varróanyag esetében, a biztonságos csomózás a sebészetben 
általánosan használt lapos négyzetes csomóval biztosítható, extra csomók 
felhelyezésével, amennyiben azt a műtéti körülmények és a sebész 
tapasztalata indokolják. Monofil fonalaknál extra csomók alkalmazása 
kifejezetten szükséges lehet.
A sebészeti tűk körültekintő használatával a károsodások elkerülhetők. A tűt 
a tűfogóval a fonalcsatlakozási vég felőli egyharmad (1/3) és a középpont 
(1/2) közötti részen kell megfogni. A hegyhez közeli rész megfogása 
a behatolási képesség csökkenésével, esetleg a tű eltörésével járhat. 
A fonalcsatlakozási vég megfogása a tű meghajlásához vagy eltöréséhez 
vezethet. A tűk alakítása során veszíthetnek szilárdságukból és hajlítással, 
töréssel szembeni ellenálló képességükből. 
A sebészi tűk körültekintő használatával a szúrás okozta véletlen sérülések 
elkerülhetők. A törött tűk a műtét elhúzódásához, további műtétekhez 
vagy visszamaradó idegentestekhez vezethetnek. A szennyezett sebészeti 
tűkkel történő véletlen tűszúrások vérrel terjedő patogének átterjedéséhez 
vezethetnek. A használt tűket az éles eszközök számára kijelölt tárolókba 
kell dobni.

SZÖVŐDMÉNYEK
A jelen eszköz használata során a következő nemkívánatos hatások 
jelentkezhetnek: sebszétválás, kőképződés a húgy- vagy epeutakban 
sóoldatokkal, például vizelettel vagy epével történő hosszabb érintkezés 
során, minimális gyulladásos szövetreakció és a seb helyének átmeneti 
lokális irritációja.

STERILITÁS
A MERSILENE™ varróanyag sterilizálása besugárzással történik. Tilos 
újra sterilizálni. Nyitott vagy sérült csomagolás esetén tilos felhasználni. 
A kinyitott, fel nem használt varróanyagot ki kell dobni.

TÁROLÁS
Nincs szükség különleges tárolási körülményekre. Tilos a lejárati idő 
után felhasználni.

KISZERELÉS
Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden méret áll rendelkezésre 
az összes piacon. Az adott méret rendelhetőségére vonatkozóan vegye fel 
a kapcsolatot a helyi értékesítési képviselettel.
A MERSILENE™ varróanyag steril monofil szálak formájában 11-0 és 6 
(metrikus méretezés szerint 0,1–8,0) közötti méretekben rendelhető 
különböző hosszúságban és véglegesen rögzített tűkkel vagy azok nélkül. 
A MERSILENE™ varróanyag monofil szálak formájában 10-0 és 11-0 
(metrikus méretezés szerint 0,2–0,1) közötti méretekben is rendelhető.
A MERSILENE™ varróanyag steril varrószálak formájában is kapható, 
amelyeket CONTROL RELEASE™ cserélhető tűkhöz rögzítettek, utóbbiak 
lehetővé teszik a tűk lehúzását ahelyett, hogy le kelljen vágni őket.
A MERSILENE™ varróanyag dobozonként egy, kettő vagy három tucatos 
kiszerelésben rendelhető.

Istruzioni per l'uso it

MERSILENE™

SUTURA CHIRURGICA
STERILE, SINTETICA NON ASSORBIBILE

IN POLIESTERE

DESCRIZIONE
La sutura MERSILENE™ è una sutura chirurgica non assorbibile, 
sterile, sintetica, monofilamento o intrecciata, composta da 
poli(etilene tereftalato). La formula molecolare empirica del polimero 
è (C10H804)n.
La sutura MERSILENE™ è disponibile in bianco (non colorata) oppure 
colorata in verde con D&C Green #6 (C.I. no. 61565) per migliorarne 
la visibilità in campo chirurgico.
La sutura MERSILENE™ è disponibile in diversi calibri e lunghezze, senza 
ago o montata su aghi di diverso tipo e misura, come descritto nella sezione 
MODALITÀ DI FORNITURA. 
La sutura MERSILENE™ è conforme ai requisiti della Farmacopea Europea 
(Ph. Eur.) per suture in poli(etilene tereftalato) sterili e alla Farmacopea 
degli Stati Uniti (USP) per le suture chirurgiche non assorbibili, eccetto 
che per un leggero sovradimensionamento della misura in gauge 6-0 
(metrica 0,7) (sovradimensionamento max. 0,024 mm). La Farmacopea 
Europea riconosce le unità di misura metriche e le misure Ph. Eur. come 
equivalenti, come indicato sull'etichetta. 

INDICAZIONI
La sutura MERSILENE™ è indicata per l'approssimazione e/o la legatura 
di tessuti molli, compresi interventi di chirurgia cardiovascolare, oftalmica 
e neurochirurgica.

APPLICAZIONI
Le suture devono essere scelte e impiantate tenendo presenti le condizioni 
del paziente, l’esperienza del chirurgo, la tecnica chirurgica adottata 
e le dimensioni della ferita da suturare.

PROPRIETÀ / AZIONI
La sutura MERSILENE™ provoca una iniziale reazione infiammatoria minima 
nei tessuti, seguita da un graduale incapsulamento della sutura nel tessuto 
connettivo fibroso. Studi di impianto in animali hanno evidenziato che non 
si verifica alcuna alterazione significativa della resistenza alla tensione della 

sutura per tutta la durata di impianto. Il materiale in poliestere della sutura 
è farmacologicamente inattivo.

CONTROINDICAZIONI
Nessuna controindicazione nota.

AVVERTENZE
Il chirurgo che utilizza le suture MERSILENE™ deve avere esperienza nelle 
procedure e tecniche chirurgiche che prevedono l'utilizzo di suture non 
assorbibili. Il rischio di deiscenza varia, infatti, a seconda della localizzazione 
della ferita e del materiale di sutura usato. 
È necessario attenersi alla normale pratica chirurgica per la gestione di ferite 
infette o contaminate.
Non risterilizzare/riutilizzare. Il riutilizzo del dispositivo (o di parti di esso) 
può creare un rischio di degradazione del prodotto, che può causare il 
fallimento del dispositivo e/o contaminazione crociata. Ciò può causare 
infezioni o trasmissione di patogeni di origine ematica per pazienti 
e utilizzatori. Come tutti i corpi estranei, questo prodotto può peggiorare 
un'infezione preesistente.

PRECAUZIONI
Nell’impiego di questo o di altri materiali di sutura, fare attenzione a non 
danneggiare le suture. Evitare di stringere e/o di schiacciare i fili con 
strumenti chirurgici quali pinze e porta aghi.
Come in tutti i materiali di sutura, allo scopo di garantire una adeguata 
sicurezza del nodo, si consiglia di applicare la tecnica chirurgica standard 
a nodi quadrati piani, con eventuali nodi aggiuntivi, in base a quanto 
reso necessario dalla specifica circostanza chirurgica e dall’esperienza del 
chirurgo. L'uso di nodi aggiuntivi può essere particolarmente utile nelle 
suture monofilamento.
Nel maneggiare gli aghi chirurgici, fare attenzione a non danneggiarli. 
L’ago deve essere afferrato in un punto situato tra circa un terzo (1/3) e la 
metà (1/2) della distanza tra l’attacco ago-filo e la punta. Se l’ago viene 
afferrato troppo vicino alla punta, si potrebbe danneggiarne la capacità di 
penetrazione e/o causarne la rottura. Se viene afferrato vicino all'attacco 
ago-filo, può piegarsi o rompersi. Cercare di modificare la forma dell’ago 
potrebbe diminuirne la resistenza alla piegatura e alla rottura. 
Chi maneggia aghi chirurgici deve fare attenzione a non ferirsi pungendosi. 
Gli aghi rotti possono prolungare l’intervento, rendere necessari ulteriori 
interventi o causare corpi estranei residui. La puntura accidentale con 
aghi chirurgici contaminati può essere causa di trasmissione di patogeni 
di origine ematica. Eliminare gli aghi usati smaltendoli negli appositi 
contenitori per rifiuti taglienti.

REAZIONI AVVERSE
Le reazioni avverse associate all’uso di questo dispositivo includono: 
deiscenza della ferita, formazione di calcoli delle vie urinarie o biliari 
in caso di contatto prolungato con soluzioni saline come urina o bile, 
infezioni, minima reazione infiammatoria dei tessuti e irritazione transitoria 
della ferita.

STERILITÀ
Le suture MERSILENE™ sono sterilizzate per irradiazione. Non risterilizzare. 
Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata. Eliminare il prodotto 
aperto e non usato.

CONSERVAZIONE
Nessuna condizione di conservazione speciale. Non utilizzare dopo la data 
di scadenza.

MODALITÀ DI FORNITURA
Tenere presente che non tutte le misure sono disponibili in tutti i mercati. 
Contattare il proprio rappresentante locale per conoscere la disponibilità 
delle misure.
Le suture MERSILENE™ sono disponibili come fili sterili nelle misure da 
11-0 a 6 (misure metriche 0,1–8,0) in diverse lunghezze, con o senza aghi 
montati in modo permanente. 
Le suture MERSILENE™ sono disponibili anche come suture monofilamento 
nelle misure 10-0 e 11-0 (misure metriche 0,2 e 0,1).
Le suture MERSILENE™ sono disponibili anche come fili sterili applicati agli 
aghi amovibili CONTROL RELEASE™, che consentono di estrarre gli aghi 
anziché tagliarli.
Le suture MERSILENE™ sono disponibili in scatole da una, due o tre dozzine.

Пайдалану бойынша  
нс�аулы� kk

MERSILENE™
ПОЛИЭСТЕР 

СТЕРИЛЬДІ СИНТЕТИКАЛЫ� СІ!ІРІЛМЕЙТІН

ХИРУРГИЯЛЫ� ТІГУ МАТЕРИАЛЫ
СИПАТТАМА
MERSILENE™ тігу материалы �рамында поли (этилен 
терефталат) бар стерильді, моноталшыты 
немесе �рілген, синтетикалы, сі�ірілмейтін 
хирургиялы тігу материалы болып табылады. 
Полимерді�  эмпирикалы  молекулалы 
формуласы: (C10H804)n.
MERSILENE™ тігу материалы а (боялма ан) немесе 
хирургиялы аумата к�ріну де�гейін жасарту 
"шін  D&C Green №6 (Т"с  кодыны�  н�мірі  61565) 
боя ышын осу жолымен жасыл т"ске боял ан 
к"йде олжетімді болады.
MERSILENE™ тігу материалы $АЛАЙ ЖЕТКІЗІЛЕДІ 
б�лімінде сипаттал андай инесіз ж0не 0р т"рлі 
ж0не �лшемді инелерге тіркелетін т"рлі жуанды 
пен �зындыта болады. 
MERSILENE™ т ігу  материалы  6-0 �лшемінен 
(метрикалы 0,7) аздап асанын оспа анда 
(�лшемні� е� жо ар ы асуы 0,024 мм) Еуропа 
Фармакопеясыны� (Ph. Eur.) стерильді поли (этилен 
терефталат) тігісі ж0не А$Ш Фармакопеясыны� 
(USP) сі�ірілмейтін хирургиялы тігісі бойынша 
т а л а п т а р ы н а  с 0 й к е с  к е л е д і .  Е у р о п а 
Фармакопеясы  жапсырмада  к�рсетілген 
метрикалы ж0не Ph. Eur. �лшемдерін те� де�гейде 
�лшем бірліктері ретінде абылдайды. 

К(РСЕТКІШТЕР
MERSILENE™ тігу материалы жалпы ж�мса тіндерді 
жаындастыру а ж0не/немесе байлау а, соны� 
ішінде ж"рек-тамыр, к�з ж0не нейрохирургиялы 
процедураларда олдану "шін арнал ан.

�ОЛДАНУ
Тігісті  науасты�  жай-к"йін , хирургиялы 
т0жірибені, хирургиялы т0сілді ж0не жараны� 
к�лемін ескере отырып та�дау ж0не салу керек.

*СЕРІ / *РЕКЕТІ
MERSILENE™ тігу материалы тіндерде бастапы, 
азда ан абыну реакциясын ту ызады ж0не 
кейін тігіс фиброзды д0некер тінмен біртіндеп 
ошауланады .  Жануарлар а  ж"ргізілген 
имплантаттау  зертеулері  имплантаттау 
мерзімінде тігісті� созылу беріктігін сатап 
алуда ед0уір �згеріс орын алмайтынын к�рсетті. 
Полиэстер тігіс материалы фармакологиялы 
белсенді емес.

�АРСЫ К(РСЕТІЛІМДЕР
Тіркелмеді.
ЕСКЕРТУЛЕР
Пайдаланушылар MERSILENE™ тігу материалын 
жараларды  т ігу  "шін  олдану  алдында 
хирургиялы емшаралармен ж0не сі�ірілмейтін 
тігіс материалдарымен ж�мыс істеу т0сілімен 
танысып алулары тиіс, �йткені жараны� ашылып, 
тігісті� ыдырап кету аупі олданатын жерге ж0не 
олданылатын тігу материалына байланысты 
болады. 
Ластан ан немесе инфекция т"скен жараларды 
тігу "шін тиісті хирургиялы 0дісті �стану ажет.
$ а й т а  з а р а р с ы з д а н д ы р м а � ы з /  а й т а 
пайдаланба�ыз. Осы �рыл ыны (немесе осы 
�рыл ыны�  б�лігін) айта  пайдалану  �нім 
сапасыны� т�мендеу аупін тудыруы м"мкін, 
б�л жа дай �рыл ыны� аауына ж0не/немесе 
айас ластану а 0келуі м"мкін. Б�л науастар 
мен олданушыларды� ж�палы немесе ан 
арылы таралатын аурулар ж�тыруына немесе 
тасымалдануына 0келуі м"мкін. Барлы б�где 
денелер т0різді осы �нім ж�палы ауруларды 
оздыруы м"мкін.

СА�ТЫ� ШАРАЛАР
Осы немесе баса кез келген тігу материалымен 
ж�мыс істеген кезде заымдалу алдын алу "шін 
м�ият болу ажет. $ысаштар немесе ине 
�ста ыштар сияты хирургиялы �ралдарды� 
пайдаланылуына байланысты езілу немесе 
шиелену н0тижесіндегі заым а жол берме�із.
Кез келген тігу материалында ыдай, т"йіндерді� 
ауіпсіздігін амтамасыз ету "шін хирургиялы 
жа дай а ж0не оташы т0жірибесіне с"йене 
отырып, осымша ілмектерді олдану арылы 
жайпа  ж0не  шаршы  т"йіндер  салуды� 
стандартты хирургиялы т0сілдерін олдану 
талап етіледі. $осымша т"йін салуды пайдалану 
кез  келген  моноталшыты  жіпті  байлауда 
ерекше тиімді болады.
Заымдалуды� алдын-алу "шін хирургиялы 
инелермен ж�мыс істеген кезде м�ият болу 
керек. Инені жіп бекітілген шетіні� "штен бір 
(1/3) б�лігінен орта (1/2) б�лігі аралы ында ы 
аумата �ста�ыз. Инені� �шынан �стап тігіс 
сал ан  кезде  тесу  0рекетіні�  иындауына 
ж0не инені� сынуына 0келуі м"мкін. Инені� жіп 
бекітілген шетін �стап тігіс сал ан кезде инені� 
майысуна немесе сынуына себеп болуы м"мкін. 
Инелерді� пішінін �згерту - оларды� беріктігіні� 
жо алуына ж0не майысу мен сыну а беріктігіні� 
т�мендеуіне 0келуі м"мкін. 
Пайдаланушылар тігу кезінде байаусызда 
жараат алуды� алдын-алу "шін хирургиялы 
инелерді абайлап олданулары керек. Инені� 
сынуы ке�ейтілген немесе осымша ота жасау а 
немесе алды б�где денелерді� т"зілуіне себеп 
болуы м"мкін. Ластан ан хирургиялы инелерге 
нем�райлы арау - ан арылы таралатын 
ж�палы ауруларды� тасымалдануына 0келуі 
м"мкін. Пайдаланыл ан инелер «8ткір заттар» 
белгісі бар контейнерге тасталуы ажет.

ЖАНАМА *СЕРЛЕРІ
Осы �рыл ыны пайдалану а атысты жа ымсыз 
реакциялар а келесілер кіреді: жара шеттеріні� 

ашылуы, з0р немесе �т сияты т�з ерітінділері 
�за уаыт бойы 0сер еткен кезде з0р немесе 
�т жолдарында ы тасты� т"зілуі, тінні� азда ан 
абыну  реакциясы  ж0не  жара  орнында ы 
уаытша жергілікті тітіркену.

ЗАРАРСЫЗДЫ�
MERSILENE™ тігу материалы с0улелену арылы 
зарарсыздандырыл ан. $айта зарарсызданды-
рма�ыз. $аптама ашыл ан немесе заымдал ан 
жа дайда пайдаланба�ыз. Ашыл ан, пайда-
ланылма ан  тігу  материалдарын  оыса 
таста�ыз.

СА�ТАУ
Арнайы сатау жа дайлары талап етілмейді. 
Жарамдылы мерзімі аятал ан со� олданба�ыз.

�АЛАЙ ЖЕТКІЗІЛЕДІ
Кейбір елдерде кейбір �лшемдері болмауы 
м"мкін  екенін  ескері�із .  8лшемні�  бар -
жо ын анытау "шін жергілікті сауда �кіліне 
хабарласы�ыз.
MERSILENE™ тігу материалы 0р т"рлі �зындыта ы 
ж0не  т�раты  тіркелген  инелермен  ж0не 
инелерсіз  11-0 ж0не  6 (0,1–8,0 метрикалы 
�лшемдегі) аралы ында ы  �лшемдердегі 
стерильді т"йіндер ретінде олжетімді. 
Сонымен атар, MERSILENE™ тігу материалы 10-0 
ж0не 11-0 �лшеміндегі (0,2 ж0не 0,1 метрикалы 
�лшеміндегі) моноталшы ретінде олжетімді.
Сонымен  атар , MERSILENE™ тігу  материалы 
инелерді жіптен кеспей, тартып ажырату а 
м"мкіндік  беретін  CONTROL RELEASE™ алынбалы 
инелеріне тіркелген стерильді т"йіндер ретінде 
олжетімді.
MERSILENE™ тігу материалы 0р орапта 12, 24 немесе 36 
бірлікте олжетімді.
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Instructions for use en

MERSILENE™
POLYESTER 

STERILE SYNTHETIC NON-ABSORBABLE

SURGICAL SUTURE

DESCRIPTION
MERSILENE™ Suture is a sterile, monofilament or braided, synthetic, non-
absorbable surgical suture composed of poly (ethylene terephthalate). The 
empirical molecular formula of the polymer is (C10H804)n.
MERSILENE™ Suture is available white (undyed) or dyed green with D&C 
Green #6 (Color Index No. 61565) to enhance visibility in the surgical field.
MERSILENE™ Suture is available in a range of gauge sizes and lengths, non-
needled or attached to needles of various types and sizes, as described in the 
HOW SUPPLIED section. 
MERSILENE™ Suture complies with the requirements of the European 
Pharmacopoeia (Ph. Eur.) for Sterile Poly (ethylene terephthalate) Suture and 
the United States Pharmacopeia (USP) for Non-Absorbable Surgical Suture 
except for a slight oversize in gauge size 6-0 (metric 0.7) (maximum oversize 
0.024mm). The European Pharmacopoeia recognizes units of measure Metric 
and Ph. Eur. sizes as equivalent, which is reflected on the labeling.

INDICATIONS
MERSILENE™ Suture is indicated for use in general soft tissue approximation 
and/or ligation, including use in cardiovascular, ophthalmic and 
neurosurgical procedures.

APPLICATIONS
Sutures should be selected and implanted depending on patient condition, 
surgical experience, surgical technique and wound size.

PERFORMANCE / ACTIONS
MERSILENE™ Suture elicits an initial, minimal inflammatory reaction in 
tissues, which is followed by a gradual encapsulation of the suture by 
fibrous connective tissue. Implantation studies in animals show that no 
significant change in the retention of tensile strength of the suture occurs 
during the lifetime of the implantation. The polyester suture material is 
pharmacologically inactive.

CONTRAINDICATIONS
None known.

WARNINGS
Users should be familiar with surgical procedures and techniques involving 
non-absorbable sutures before employing MERSILENE™ Suture for wound 
closure, as risk of wound dehiscence may vary with the site of application 
and the suture material used. 
Acceptable surgical practice should be followed for the management of 
contaminated or infected wounds.
Do not resterilize/reuse. Reuse of this device (or portions of this device) may 
create a risk of product degradation, which may result in the device failure 
and/or cross-contamination. This may lead to infection or transmission of 
blood-borne pathogens to patients and users. Like all foreign bodies, this 
product may potentiate infection.

PRECAUTIONS
In handling this or any other suture material, care should be taken to avoid 
damage. Avoid crushing or crimping damage due to application of surgical 
instruments such as forceps or needle holders.
As with any suture material, adequate knot security requires the standard 
surgical technique of flat, square ties with additional throws as warranted 
by surgical circumstance and the experience of the surgeon. The use 
of additional throws may be particularly appropriate when knotting 
monofilament sutures.
Care should be taken to avoid damage when handling surgical needles. Grasp 
the needle in an area one-third (1/3) to one-half (1/2) of the distance from 
the attachment end to the point. Grasping in the point area could impair the 
penetration performance and cause fracture of the needle. Grasping at the  
attachment end could cause bending or breakage. Reshaping needles may 
cause them to lose strength and be less resistant to bending and breaking. 
Users should exercise caution when handling surgical needles to avoid 
inadvertent needle stick injury. Broken needles may result in extended or 
additional surgeries or residual foreign bodies. Inadvertent needle sticks with 
contaminated surgical needles may result in the transmission of blood-borne 
pathogens. Discard used needles in “sharps” containers.

ADVERSE REACTIONS
Adverse reactions associated with the use of this device include wound 
dehiscence, calculi formation in urinary or biliary tracts when prolonged 
contact with salt solutions such as urine or bile occurs, minimal inflammatory 
tissue reaction, and transient local irritation at the wound site.

STERILITY
MERSILENE™ Suture is sterilized by irradiation. Do not resterilize. Do not use if 
package is opened or damaged. Discard opened, unused sutures.

STORAGE
No special storage conditions required. Do not use after expiry date.

HOW SUPPLIED
Please note that not all sizes are available in all markets. Please contact your 
local sales representative for size availability.
MERSILENE™ Suture is available as sterile strands in sizes 11-0 through  
6 (metric sizes 0.1-8.0), in a variety of lengths, with and without 
permanently attached needles. 
MERSILENE™ Suture is also available as a monofilament in sizes 10-0 and 
11-0 (metric sizes 0.2 and 0.1).
MERSILENE™ Suture is also available as sterile strands attached to CONTROL 
RELEASE™ removable needles which enable the needles to be pulled off 
instead of being cut off.
MERSILENE™ Suture is available in one, two or three dozen units per box.

M
ER

SI
LE

N
E™

390320R03
LAB100318074v3
08/2019

For recognized legal manufacturer, refer to product label.
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 / ar / bg-Да не се използва повторно-لا تقم بإعادة الاستخدام
cs-Pro jednorázové použití / da-Må ikke genbruges / 
de-Nicht zur Wiederverwendung / el-Μην 
επαναχρησιμοποιείτε / en-Do not reuse / es-No reutilizar / 
et-Ärge kasutage korduvalt / fi-Ei saa käyttää uudelleen / 
fr-Ne pas réutiliser / hu-Tilos újrafelhasználni /  
it-Non riutilizzare / kk-$айта  пайдаланба�ыз / 
ko-  / lt-Negalima 
naudoti pakartotinai / lv-Nelietot atkārtoti / 
nl-Niet opnieuw gebruiken / no-Ikke bruk flere ganger / 
pl-Nie używać ponownie / pt-Não reutilizar / ro-A nu se 
reutiliza / ru-Не использовать повторно / sk-Nepoužívajte 
opakovane / sv-Får ej återanvändas / tr-Tekrar kullanmayın / 
zh-cn-  / zh-tw-切勿重複使用 

 / ar / bg-Срок на годност-استخدم قبل 
cs-Datum použitelnosti / da-Anvendes inden / 
de-Verwendbar bis (Datum) / el-Ημερομηνία λήξης / 
en-Use-by date / es-Usar antes de fecha / et-Kasutada 
kuni / fi-Viimeinen käyttöpäivä / fr-À utiliser avant / 
hu-Lejárati idő / it-Utilizzare entro / 
kk-Жарамдылы мерзімі / ko-  / 
lt-Tinka iki / lv-Izlietot līdz / nl-Uiterste gebruiksdatum / 
no-Utløpsdato / pl-Zużyć do dnia / pt-Validade /  
ro-A se utiliza până la / ru-Использовать до (дата) / 
sk-Dátum spotreby / sv-Sista förbrukningsdatum /  
tr-Son kullanma Tarihi / zh-cn-  /  
zh-tw-有效期限

 / ar / bg-Партиден код / cs-Kód šarže-رقم التشغيلة
da-Batchkode / de-Chargenbezeichnung /  
el-Κωδικός παρτίδας / en-Batch code / es-Código de lote / 
et-Partii kood / fi-Eräkoodi / fr-Code de lot / hu-Tételkód / 
it-Codice / kk-Партия коды / ko-  / 
lt-Partijos kodas / lv-Partijas kods / nl-Batchcode / 
no-Partikode / pl-Kod partii / pt-Código de lote / 
ro-Codul lotului / ru-Код партии / sk-Kód šarže / 
sv-Satskod / tr-Parti kodu / zh-cn-  / zh-tw-批號

 ar / bg-Стерилизиран с йонизираща-معقم بالإشعاع
радиация / cs-Sterilizováno radiací / da-Steriliseret ved brug 
af stråling / de-Sterilisiert durch Bestrahlung / 
el-Αποστειρωμένο με ακτινοβολία / en-Sterilized using 
irradiation / es-Esterilizado mediante irradiación / 
et-Steriliseeritud kiirgusega / fi-Steriloitu sädettämällä / 
fr-Stérilisé par irradiation / hu-Besugárzással sterilizálva / 
it-Sterilizzato per irradiazione / kk-С0улелендіру 
арылы зарарсыздандырыл ан / 
ko-  / 
lt-Sterilizuota spinduliuote / lv-Sterilizēts, izmantojot 
apstarošanu / nl-Gesteriliseerd door bestraling / 
no-Sterilisert med stråling / pl-Wysterylizowany 
promieniowaniem / pt-Esterilizado por irradiação / 
ro-Sterilizat prin iradiere / ru-Стерилизовано облучением / 
sk-Sterilizované žiarením / sv-Steriliserat genom strålning / 
tr-Işıma ile sterilize edilmiştir / zh-cn-  / 
zh-tw-經放射線滅菌

 / ar / bg-Каталожен номер / cs-Katalogové číslo-رقم الكتالوج
da-Varenummer / de-Katalognummer /  
el-Αριθμός καταλόγου / en-Catalogue number /  
es-Número de catálogo / et-Katalooginumber / 
fi-Tuotenumero / fr-Numéro de référence au catalogue / 
hu-Katalógusszám / it-Numero di catalogo / 
kk-Каталог н�мірі / ko-  / 
lt-Katalogo numeris / lv-Kataloga numurs / 
nl-Catalogusnummer / no-Katalognummer / 
pl-Numer katalogowy / pt-Número de catálogo / ro-Număr 
de catalog / ru-Номер по каталогу / sk-Katalógové číslo / 
sv-Katalognummer / tr-Katalog numarası /  
zh-cn-  / zh-tw-目錄型號

 / ar / bg-Внимание / cs-Upozornění / da-Forsigtig-تنبيه
de-Achtung / el-Προσοχή / en-Caution / es-Atención / 
et-Ettevaatust / fi-Huomio / fr-Attention / hu-Vigyázat / 
it-Attenzione / kk-Са болы�ыз / ko-  / 
lt-Dėmesio / lv-Uzmanību / nl-Let op / no-Forsiktig / 
pl-Uwaga / pt-Atenção / ro-Atenție / ru-Внимание / 
sk-Upozornenie / sv-OBS / tr-Dikkat / zh-cn-  / 
zh-tw-注意

 ar / bg-Да не се стерилизира-لا تقم بإعادة التعقيم
повторно / cs-Neresterilizujte / da-Må ikke resteriliseres /  
de-Nicht erneut sterilisieren / el-Μην επαναποστειρώνετε / 
en-Do not resterilize / es-No reesterilizar /  
et-Mitte resteriliseerida / fi-Ei saa steriloida uudelleen / 
fr-Ne pas restériliser / hu-Tilos újra sterilizálni /  
it-Non risterilizzare / kk-$айта 
зарарсыздандырма�ыз /  
ko-  /  
lt-Negalima sterilizuoti pakartotinai / 
lv-Nesterilizēt atkārtoti / nl-Niet opnieuw steriliseren / 
no-Skal ikke resteriliseres / pl-Nie sterylizować ponownie / 
pt-Não reesterilizar / ro-Nu resterilizați / 
ru-Не стерилизовать повторно /  
sk-Nesterilizujte opakovane / sv-Får ej omsteriliseras / 
tr-Tekrar sterilize etmeyin / zh-cn-  / 
zh-tw-切勿重複滅菌

 ar / bg-Да не се-لا تستخدمها إذا كانت العبوة مفتوحة أو تالفة
използва, ако опаковката е повредена / cs-Nepoužívejte, 
je-li obal poškozený / da-Må ikke anvendes, hvis pakningen 
er beskadiget / de-Bei beschädigter Verpackung nicht 
verwenden / el-Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει 
υποστεί ζημιά / en-Do not use if package is damaged / 
es-No usar si el envase está dañado / et-Mitte kasutada,  
kui pakend on kahjustatud / fi-Ei saa käyttää, jos pakkaus  
on vaurioitunut / fr-Ne pas utiliser si l’emballage est 
endommagé / hu-Tilos felhasználni, ha a csomagolás 
megsérült / it-Non utilizzare se l'imballaggio non è integro / 
kk-$аптама заымдал ан жа дайда 
пайдаланба�ыз / ko-

 /  
lt-Jei pakuotė pažeista, naudoti negalima / lv-Nelietot,  
ja iepakojums ir bojāts / nl-Niet gebruiken als de verpakking 
beschadigd is / no-Må ikke brukes hvis pakningen er 
skadet / pl-Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone / 
pt-Não utilizar se a embalagem estiver danificada /  
ro-Nu se utilizează dacă ambalajul este deteriorat /  
ru-Не использовать, если упаковка повреждена / 
sk-Nepoužívajte, ak je obal poškodený / sv-Får inte 
användas om förpackningen är skadad / tr-Ambalaj 
hasarlıysa kullanmayın / zh-cn-

 / zh-tw-如果包裝有破損， 
請勿使用

 / ar / bg-Производител / cs-Výrobce-الجهة المصنعة
da-Producent / de-Hersteller / el-Κατασκευαστής / 
en-Manufacturer / es-Fabricante / et-Tootja /  
fi-Valmistaja / fr-Fabricant / hu-Gyártó / it-Fabbricante / 
kk-8ндіруші / ko-  / lt-Gamintojas / 
lv-Ražotājs / nl-Fabrikant / no-Produsent / pl-Wytwórca / 
pt-Fabricante / ro-Producător / ru-Производитель / 
sk-Výrobca / sv-Tillverkare / tr-İmalatçı / zh-cn-  / 
zh-tw-製造廠

 ar / bg-Упълномощен-الممثل المعتمد في الاتحاد الأوروبي
представител в Европейската общност / cs-Autorizovaný 
zástupce v Evropském společenství / da-Autoriseret 
repræsentant i EU / de-Bevollmächtigter in der Europäischen 
Gemeinschaft / el-Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα / en-Authorized Representative in the 
European Community / es-Representante autorizado en la 
Comunidad Europea / et-Ametlik esindaja Euroopa 
Ühenduses / fi-Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / 
fr-Mandataire agréé dans la Communauté européenne / 
hu-Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben / 
it-Rappresentante autorizzato nella Comunità europea / 
kk-ЕО Ресми �кілі / ko-

 / lt-Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / 
lv-Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā / nl-Gemachtigd 
vertegenwoordiger in de Europese Unie / no-Autorisert 
representant i EU / pl-Autoryzowany przedstawiciel we 
Wspólnocie Europejskiej / pt-Representante autorizado na 
Comunidade Europeia / ro-Reprezentant autorizat în 
Comunitatea Europeană / ru-Официальный представитель 
в ЕС / sk-Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve / 
sv-Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen / 
tr-Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi / zh-cn-

/ zh-tw-歐洲共同體授權代表

ar-العلامة الخاصة بمطابقة المنتج لتوجيهات السوق الأوروبية المشتركة 
ورقم التعريف من قبل مجموعة أو جهة ترخيص معترف بها من الاتحاد 

الأوروبي. وهذا يعني أن المنتج مطابق للشروط الأساسية للتوجيهات 
المتعلقة بالأجهزة الطبية الصادرة عن السوق الأوروبية المشتركة برقم    

/  93/42/EEC
bg-CE маркировка и идентификационен номер на 
нотифицирания орган. Продуктът отговаря на 
съществените изисквания на Директива за медицинските 
изделия 93/42/EEC / cs-Označení CE a identifikační číslo 
notifikované osoby. Výrobek odpovídá základním 
požadavkům směrnice 93/42/EHS o zdravotnických 
prostředcích / da-CE-mærkning og identifikationsnummer 
for bemyndiget organ. Produktet opfylder de væsentlige krav 
i direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr / 
de-CE-Kennzeichnung und Kennnummer der Benannten 
Stelle. Das Produkt entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG des Rates über 
Medizinprodukte / el-Σήμανση CE και αριθμός αναγνώρισης 
Κοινοποιημένου Οργανισμού. Το προϊόν πληροί τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων / en-CE-mark and 
Identification number of Notified Body. The product meets 
the essential requirements of Medical Device Directive 
93/42/EEC / es-Marca CE y número de identificación del 
organismo notificado. Este producto cumple los requisitos 
esenciales de la directiva de productos sanitarios 93/42/CEE / 
et-CE-märgis ja teavitatud asutuse registreerimisnumber. 
Toode vastab meditsiiniseadmete direktiivi 93/42/EMÜ 
põhinõuetele / fi-CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen 
tunnusnumero. Tuote täyttää lääketieteellisistä laitteista 
annetun direktiivin 93/42/ETY oleelliset vaatimukset / 
fr-Marquage CE et numéro d’identification de l’organisme 
notifié. Le produit est conforme aux exigences essentielles 
de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux / 
hu-CE-jel és a bejelentett testület azonosítási száma. 
A termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 
93/42/EGK számú irányelv előírásainak / it-Marchio CE 
e numero di identificazione dell’organismo notificato. 
Il prodotto è conforme ai i requisiti essenziali della Direttiva 
sui dispositivi medici 93/42/CEE / kk-СЕ – белгі ж0не 
�зіретті органны� бірегейлік н�мірі. 
8нім 93/42/EEC медициналы �рыл ы 
Директивасыны� негізгі талаптарына 
жауап береді / ko-CE

93/42/EEC 

lt-CE ženklas ir notifikuotosios įstaigos identifikavimo 
numeris. Produktas atitinka pagrindinius medicininių prietaisų 
93/42/EEB direktyvos reikalavimus / lv-CE zīme un 
sertifikācijas iestādes identifikācijas numurs. Izstrādājums 
atbilst medicīnisko ierīču direktīvā 93/42/EEK izvirzītajām 
pamatprasībām / nl-CE-markering en identificatienummer 
van de aangemelde instantie. Het product is in 
overeenstemming met de essentiële vereisten van de richtlijn 
voor medische hulpmiddelen 93/42/EEG / no-CE-merke og 
identifikasjonsnummer på bemyndiget organ. Produktet 
innfrir de vesentlige krav i direktivet 93/42/EØF for medisinsk 
utstyr / pl-Znak CE i numer identyfikacyjny jednostki 
notyfikowanej. Produkt spełnia wymagania zasadnicze 
zawarte w dyrektywie 93/42/EWG dotyczącej wyrobów 
medycznych / pt-Marca CE e número de identificação do 
organismo notificado. O produto cumpre os principais 
requisitos da diretiva sobre dispositivos médicos 93/42/CEE / 
ro-Marcajul CE și numărul de identificare a organismului 
notificat. Acest produs corespunde cerințelor esențiale ale 
Directivei privind dispozitivele medicale 93/42/CEE / ru-Знак 
сертификации «СЕ» и идентификационный номер 
уведомленного органа. Данное изделие отвечает 
основным требованиям директивы о медицинском 
оборудовании 93/42/ЕЭС / sk-Označenie CE a identifikačné 
číslo notifikovaného orgánu. Produkt spĺňa základné 
požiadavky smernice 93/42/EHS o zdravotníckych 
pomôckach / sv-CE-märke och identifieringsnummer för 
anmält organ. Produkten uppfyller de väsentliga kraven 
i direktivet för medicinsk utrustning 93/42/EEG / tr-CE işareti 
ve onaylanmış kuruluşun kimlik numarası. Ürün, 93/42/AET 
sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifi’nin başlıca gereklerine uygundur /
zh-cn-CE

93/42/EEC   
zh-tw-CE 標誌和認證機構的識別號。本產品
符合醫療設備指令 93/42/EEC 的基本要求

 / ar / bg-Брой единици / cs-Počet kusů-عدد الوحدات
da-Antal enheder / de-Stückzahl / el-Αριθμός μονάδων / 
en-Number of units / es-Número de unidades / et-Ühikute 
arv / fi-Yksikköjen lukumäärä / fr-Nombre d’unités / hu-Az 
egységek száma / it-Numero di unità / kk-Бірліктер 
саны / ko-  / lt-Vienetų  skaičius / lv-Vienību 
skaits / nl-Aantal stuks / no-Antall enheter / pl-Liczba 
jednostek / pt-Número de unidades / ro-Număr de unități / 
ru-Число единиц / sk-Počet kusov / sv-Antal enheter / 
tr-Ünite sayısı / zh-cn-  / zh-tw-件數

 / CONTROL RELEASE™-ar (X=عدد الخيوط في كل عبوة)
bg-CONTROL RELEASE™ (X=Брой влакна в една 
опаковка) / cs-CONTROL RELEASE™ (X=počet vláken 
v jednom balení) / da-CONTROL RELEASE™ (X=Antal tråde 
pr. pakke) / de-CONTROL RELEASE™ (X=Anzahl der Stränge 
pro Paket) / el-CONTROL RELEASE™ (X=Αριθμός κλώνων ανά 
πακέτο) / en-CONTROL RELEASE™ (X=The number of strands 
per packet) / es-CONTROL RELEASE™ (X=Número de hilos de 
sutura por paquete) / et-CONTROL RELEASE™ (X=niitide arv 
pakendis) / fi-CONTROL RELEASE™ (X=lankojen määrä 
pakkausta kohden) / fr-CONTROL RELEASE™ (X=nombre de 
brins par paquet) / hu-CONTROL RELEASE™ (X=A varrószálak 
száma csomagonként) / it-CONTROL RELEASE™  
(X=numero di fili per confezione) / kk-CONTROL RELEASE™  
(X=?р орауышта ы т"йіндер саны) /  
ko-CONTROL RELEASE™ (X= ) / 
lt-CONTROL RELEASE™ (X=gijų skaičius pakuotėje) / 
lv-CONTROL RELEASE™ (X=pavedienu skaits iepakojumā) / 
nl-CONTROL RELEASE™ (X=het aantal draden per 
verpakking) / no-CONTROL RELEASE™ (X=antall tråder i hver 
pakke) / pl-CONTROL RELEASE™ (X=Liczba pasm 
w opakowaniu) / pt-CONTROL RELEASE™ (X=O número de 
fios por embalagem) / ro-CONTROL RELEASE™ (X=numărul 
de filamente per pachet) / ru-С контролируемым 
освобождением (CONTROL RELEASE™) (X=число нитей 
в пакете) / sk-CONTROL RELEASE™ (X=počet vláken na 
balenie) / sv-CONTROL RELEASE™ (X=antalet suturer per 
förpackning) / tr-CONTROL RELEASE™ (X=Paket başına iplik 
sayısı) / zh-cn-CONTROL RELEASE™ X=

/ zh-tw-CONTROL RELEASE™（X=每包股線 
數量）

  / ar-متعددة الخيوط (X=عدد الخيوط في كل عبوة)
bg-Множество влакна (X=Брой влакна в една 
опаковка) / cs-Multistrand (X=počet vláken v jednom 
balení) / da-Multitråd (X=Antal tråde pr. pakke) / 
de-Mehrfachstrang (X=Anzahl der Stränge pro Paket) / 
el-Πολύκλωνο (X=Αριθμός κλώνων ανά πακέτο) / 
en-Multistrand (X=The number of strands per packet) / 
es-Multihebra (X=Número de hilos de sutura por paquete) / 
et-Multistrand (X=niitide arv pakendis) / fi-Monilankainen 
(X=lankojen määrä pakkausta kohden) / fr-Multibrins 
(X=nombre de brins par paquet) / hu-Multistrand 
(többszálú) (X=A varrószálak száma csomagonként) /

ar-مزق هنا  / bg-СКЪСАЙТЕ ТУК / cs-ZDE 
ODTRHNĚTE / da-RIV HER / de-HIER AUFREISSEN / 
el-ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ / en-TEAR HERE / es-RASGAR AQUÍ / 
et-REBI SIIT / fi-REVI TÄSTÄ / fr-DÉCHIRER ICI / 
hu-SZAKÍTSA LE ITT / it-ROMPERE QUI / kk-ОСЫ 
ЖЕРДЕН ЖЫРТЫBЫЗ / ko-

 / lt-NUPLĖŠTI ČIA / lv-PLĒST ŠEIT / 
nl-HIER AFSCHEUREN / no-RIV HER / pl-ROZERWAĆ 
W TYM MIEJSCU / pt-RASGAR AQUI / ro-RUPEȚI 
AICI / ru-ОТОРВАТЬ ЗДЕСЬ / sk-TU ODTRHNÚŤ / 
sv-RIV HÄR / tr-BURADAN YIRTIN / zh-cn-

 / zh-tw-在此處撕開

it-Multifilo (X=numero di fili per confezione) /  
kk-К�п т"йін (X=?р орауышта ы 
т"йіндер саны) / ko- (X=

) / lt-Daugiagijis (X=gijų skaičius pakuotėje) / 
lv-Vairākšķiedru (X=pavedienu skaits iepakojumā) / 
nl-Meerdere draden (X=het aantal draden per 
verpakking) / no-Flertrådet (X=antall tråder i hver 
pakke) / pl-Wielopasmowy (X=Liczba pasm w 
opakowaniu) / pt-Multifios (X=O número de fios por 
embalagem) / ro-Multifilament (X=numărul de filamente 
per pachet) / ru-Многониточный (X=число нитей в 
пакете) / sk-Viacvláknová (X=počet vláken na balenie) / 
sv-Multistrand (X=antalet suturer per förpackning) / 
tr-Çok iplikli (X=Paket başına iplik sayısı) /  
zh-cn- X=  /  
zh-tw-多股線（X=每包股線數量）

/ar / bg-РАЗЛЕПЕТЕ/ПОВДИГНЕТЕ-انزع/ارفع/افتح هنا
ОТВОРЕТЕ ТУК / cs-ZDE ODLOUPNĚTE/ZDVIHNĚTE/
OTEVŘETE / da-TRÆK/LØFT/ÅBN HER / de-HIER ABZIEHEN/
ANHEBEN/ÖFFNEN / el-ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΤΕ/ΑΝΑΣΗΚΩΣΤΕ/
ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ / en-PEEL/LIFT/OPEN HERE / es-DESPRENDER/
LEVANTAR/ABRIR AQUÍ / et-TÕMBA/TÕSTA/AVA SIIT / 
fi-KUORI/NOSTA/AVAA TÄSTÄ / fr-DÉTACHER/SOULEVER/
OUVRIR ICI / hu-HÚZZA LE/EMELJE MEG/NYISSA FEL ITT / 
it-STRAPPARE/SOLLEVARE/APRIRE QUI / kk-ОСЫ 
ЖЕРДЕН СЫДЫРЫBЫЗ/К8ТЕРІBІЗ/
АШЫBЫЗ / ko- /

/  / lt-NUPLĖŠTI / PAKELTI / 
ATIDARYTI ČIA / lv-ATDALĪT/PACELT/ATVĒRT ŠEIT / nl-HIER 
OPENTREKKEN/OMHOOGTREKKEN/OPENEN / no-RIV/LØFT/
ÅPNE HER / pl-ODKLEIĆ/UNIEŚĆ/OTWIERAĆ W TYM 
MIEJSCU / pt-PUXAR/LEVANTAR/ABRIR AQUI / ro-DEZLIPIȚI/
RIDICAȚI/DESCHIDEȚI AICI / ru-СОДРАТЬ/ПРИПОДНЯТЬ/
ОТКРЫТЬ ЗДЕСЬ / sk-TU ODLÚPNUŤ/NADVIHNÚŤ/OTVORIŤ / 
sv-DRA AV/LYFT/ÖPPNA HÄR / tr-BURADAN SOYUN/
KALDIRIN/AÇIN / zh-cn-
zh-tw-剝開/提起/在此處開啟

Naudojimo instrukcija lt

MERSILENE™
POLIESTERIO 

STERILUS, SINTETINIS, NETIRPSTANTIS

CHIRURGINIS SIŪLAS

APRAŠYMAS
MERSILENE™ siūlas yra sterilus, monofilamentinis arba pintas, sintetinis, 
netirpstantis chirurginis siūlas, sudarytas iš poli (etileno tereftalato). 
Empirinė polimero molekulinė formulė yra (C10H804)n.
MERSILENE™ siūlas tiekiamas baltas (nedažytas) arba dažytas žaliai D&C 
žaliuoju Nr. 6 (spalvos indekso Nr. 61565), kad būtų pagerintas matomumas 
chirurginiame lauke.
MERSILENE™ siūlas tiekiamas įvairaus dydžio ir ilgio, be adatų arba 
pritvirtintas prie įvairių tipų ir dydžių adatų, kaip aprašyta skyriuje 
KAIP TIEKIAMA. 
MERSILENE™ siūlas atitinka Europos Farmakopėjos (Ph. Eur.) reikalavimus 
steriliems poli (etileno tereftalato) siūlams ir Jungtinių Amerikos Valstijų 
Farmakopėjos (USP) reikalavimus netirpstantiems chirurginiams siūlams, 
išskyrus šiek tiek padidintą 6-0 dydį (metrinį 0,7) (didžiausias padidintas 
dydis yra 0,024 mm). Europos Farmakopėja pripažįsta metrinius matavimo 
vienetus ir Ph. Eur. dydžius kaip ekvivalentą, kaip nurodyta ženklinime. 

INDIKACIJOS
MERSILENE™ siūlas skirtas naudoti bendram minkštųjų audinių 
suglaudimui ir (arba) perrišimui, įskaitant naudojimą širdies ir kraujagyslių, 
akių ir neurochirurginėms procedūroms.

NAUDOJIMAS
Siūlai turi būti parenkami ir naudojami, atsižvelgiant į paciento būklę, 
chirurgo patirtį, chirurginę techniką ir žaizdos dydį.

VEIKIMAS / VEIKSMAI
MERSILENE™ siūlas sukelia pradinę, minimalią uždegiminę reakciją 
audiniuose, po to siūlas palaipsniui inkapsuliuojamas skaidulinio 
jungiamojo audinio. Implantavimo tyrimai su gyvūnais rodo, kad 
implantuoto siūlo tarnavimo laikotarpiu siūlo tempimo stipris reikšmingai 
nepakito. Poliesterio siūlo medžiaga yra farmakologiškai neveikli.

KONTRAINDIKACIJOS
Nežinomos.

ĮSPĖJIMAI
Prieš naudodami MERSILENE™ siūlą žaizdoms uždaryti, naudotojai turi 
būti susipažinę su chirurginėmis procedūromis ir metodais, kai naudojami 
netirpstantys siūlai, nes žaizdos žiojėjimo rizika gali skirtis, priklausomai nuo 
naudojimo vietos ir naudojamos siuvimo medžiagos. 
Užterštas arba infekuotas žaizdas reikia tvarkyti vadovaujantis priimtina 
chirurgine praktika.
Negalima sterilizuoti / naudoti pakartotinai. Pakartotinai naudojant 
šį įtaisą (arba jo dalis), gali kilti rizika, kad pablogės produkto savybės, 
dėl ko prietaisas gali sugesti ir (arba) atsirasti kryžminis užteršimas. 
Tai gali sukelti infekciją arba krauju plintančių patogenų pernešimą 
pacientams ar naudotojams. Kaip ir visi svetimkūniai, šis produktas gali 
pasunkinti infekciją.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
Reikia atsargiai tvarkyti šią ar kitą siuvimo medžiagą, kad jos 
nepažeistumėte. Atsargiai naudokite chirurginius instrumentus, pvz., 
chirurgines žnyples arba adatinius spautukus, kad nepažeistumėte netyčia 
prispaudę ar sugnybę.
Kaip ir naudojant visas siuvimo priemones, kad mazgai būtų pakankamai 
tvirti, reikia laikytis standartinės plokščių ir kvadratinių mazgų su 
papildomais užmetimais chirurginės technikos, jeigu to reikalauja 
chirurginės aplinkybės ir chirurgo patirtis. Rišant monofilamentinių siūlų 
mazgus, gali ypač tikti naudoti papildomus užmetimus.
Reikia atsargiai elgtis su chirurginėmis adatomis, kad jų nepažeistumėte. 
Suimkite adatą taip, kad liktų nuo vieno trečdalio (1/3) iki pusės (1/2) adatos 
atkarpa nuo tvirtinimo galo iki smaigalio. Imant adatą smaigalio vietoje, 
ji gali atbukti ir sulūžti. Imant adatą tvirtinimo gale, ją galima sulenkti 
ar sulaužyti. Keičiant adatų formą, gali sumažėti jų stipris ir jos gali būti 
mažiau atsparios lenkimui ir lūžimui. 
Naudotojai turi naudoti chirurgines adatas atsargiai, kad netyčia neįsidurtų 
adata. Nulūžus adatai, gali reikėti išplėstinės arba papildomos operacijos 
arba gali likti svetimkūnių. Netyčia įsidūrus užteršta chirurgine adata, gali 
būti pernešti krauju plintantys patogenai. Naudotas adatas reikia išmesti 
į „aštrių atliekų“ talpyklę.

NEPAGEIDAUJAMOS REAKCIJOS
Su šio įtaiso naudojimu gali būti susijusios šios ir kitos nepageidaujamos 
reakcijos: žaizdos žiojėjimas, akmenų susidarymas šlapimo ar tulžies 
takuose, kai yra ilgalaikis sąlytis su druskų tirpalais, pvz., šlapimu ar 
tulžimi, minimali uždegiminė audinių reakcija, laikinas vietinis sudirgimas 
žaizdos vietoje.

STERILUMAS
MERSILENE™ siūlas sterilizuotas spinduliuote. Negalima sterilizuoti 
pakartotinai. Negalima naudoti, jei pakuotė buvo atidaryta arba pažeista. 
Atidarytus nenaudotus siūlus išmeskite.

LAIKYMAS
Specialios laikymo sąlygos nereikalingos. Nenaudokite pasibaigus 
tinkamumo laikui.

KAIP TIEKIAMA
Atkreipkite dėmesį, kad ne visose šalyse gali būti tiekiami visi dydžiai. Apie 
tiekiamus dydžius teiraukitės vietinio pardavimų atstovo.
MERSILENE™ siūlas tiekiamas steriliomis gijomis nuo 11-0 iki 6 dydžio 
(0,1–8,0 metrinio dydžio), įvairaus ilgio, su stacionariai pritvirtintomis 
adatomis arba be jų. 
MERSILENE™ siūlas taip pat tiekiamas kaip monofilamentas 10-0 ir 11-0 
dydžio (0,2 ir 0,1 metrinio dydžio).
MERSILENE™ siūlas taip pat tiekiamas steriliomis gijomis, pritvirtintomis 
prie CONTROL RELEASE™ nuimamų adatų, tai leidžia adatas nustumti, 
o ne nukirpti.
MERSILENE™ siūlas tiekiamas po 12, 24 ar 36 vienetus dėžutėje.

Lietošanas instrukcija lv

MERSILENE™
POLIESTERA 

STERILS SINTĒTISKS NEABSORBĒJAMS

ĶIRURĢISKAIS DIEGS

APRAKSTS
MERSILENE™ ķirurģiskais diegs ir sterils, vienpavediena vai vīts, sintētisks, 
neabsorbējams ķirurģiskais diegs, kas sastāv no poli (etilēna tereftalāta). 
Polimēra empīriskā molekulārā formula ir (C10H804)n.
MERSILENE™ ķirurģiskais diegs ir pieejams baltā krāsā (nekrāsots) vai 
krāsots zaļā krāsā ar D&C Green #6 (krāsu indekss Nr. 61565), lai uzlabotu 
redzamību operāciju laukā.
MERSILENE™ ķirurģiskais diegs ir pieejams dažādos izmēros un garumos, 
bez adatas vai pievienots dažādu tipu un izmēru adatām, kā aprakstīts 
nodaļā PIEGĀDES VEIDS. 
MERSILENE™ ķ irurģ iskais diegs atbilst visām prasībām, kas 
Eiropas Farmakopejā (Ph. Eur.) ir izvirzītas steriliem poli (etilēna 
tereftalāta) ķirurģiskajiem diegiem, un prasībām, kas Amerikas 
Savienoto Valstu Farmakopejā (USP) ir izvirzītas neabsorbējamiem 
ķirurģiskajiem diegiem, izņemot nedaudz lielāku biezumu 6-0 izmēram 
(metriskais: 0,7) (maksimālais pārsniegums: 0,024 mm). Eiropas 
Farmakopeja atzīst metriskās mērvienības un Ph. Eur. izmērus kā 
ekvivalentus, kas ir atspoguļots marķējumā. 

INDIKĀCIJAS
MERSILENE™ ķirurģiskais diegs ir paredzēts lietošanai universālā mīksto 
audu tuvināšanā un/vai liģēšanā, ieskaitot pielietošanu sirds-asinsvadu 
ķirurģijas, acu ķirurģijas un neiroķirurģijas procedūrās.

IZMANTOŠANAS VEIDI
Izvēloties un izmantojot ķirurģiskos diegus, jāņem vērā pacienta stāvoklis, 
ķirurga pieredze, ķirurģiskā tehnika un brūces izmērs.

VEIKTSPĒJA / IEDARBĪBA
MERSILENE™ ķirurģiskais diegs sākotnēji izraisa minimālu audu iekaisuma 
reakciju, kam seko pakāpeniska ķirurģiskā diega ieaugšana šķiedrainajos 
saistaudos. Implantācijas pētījumi ar dzīvniekiem rāda, ka implantācijas 
kalpošanas laikā nerodas būtiskas ķirurģiskā diega stiepes izturības 
izmaiņas. Poliestera diegu materiāls ir farmakoloģiski neaktīvs.

KONTRINDIKĀCIJAS
Nav zināmas.

BRĪDINĀJUMI
Tā kā brūces atvēršanās risks var mainīties atkarībā no pielietošanas 
vietas un izmantoto diegu materiāla, pirms MERSILENE™ ķirurģiskā 
diega izmantošanas brūču slēgšanai lietotājiem ir jāpārzina ķirurģiskās 
procedūras, kurās izmanto neabsorbējamus ķirurģiskos diegus, un to 
lietošanas paņēmieni. 
Ārstējot kontaminētas vai inficētas brūces, jāievēro pieņemama 
ķirurģiskā prakse.
Nesterilizēt/nelietot atkārtoti. Atkārtota ierīces (vai šīs ierīces daļu) 
izmantošana var radīt produkta sadalīšanās risku, kas var izraisīt 
ierīces darbības atteici un/vai savstarpēju inficēšanos. Tas pacientiem 
vai lietotājiem var izraisīt infekciju vai ar asinīm pārnest tiem slimību 
izraisītājus. Tāpat kā visi svešķermeņi, šis izstrādājums var stimulēt jau 
esošu infekciju.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Strādājot ar šo vai jebkādu citu ķirurģisko diegu materiālu, jārīkojas 
piesardzīgi, lai to nesabojātu. Izvairieties no saspiešanas vai sagofrēšanas, 
izmantojot ķirurģiskos instrumentus, piemēram, spailes vai adatturus.
Tāpat kā ar jebkuru ķirurģisko diegu materiālu, lai mezgli būtu pietiekami 
droši, ir jāizmanto standarta ķirurģiskā tehnika, lietojot plakanos  
kvadrātveida mezglus, kā arī papildu mezglu uzmešana, ja par to liecina 
ķirurģiskie apstākļi un ķirurga pieredze. Papildu mezglu uzmešana var 
būt īpaši piemērota, sienot mezglus vienpavediena ķirurģiskajos diegos.
Strādājot ar ķirurģiskajām adatām, jāievēro piesardzība, lai nerastos 
bojājumi. Satveriet adatu rajonā, kas atrodas no vienas trešdaļas (1/3) 
līdz pusei (1/2) no attāluma starp adatas diega savienojuma vietu un 
adatas smaili. Ja adata tiek satverta smailes rajonā, var būt apgrūtināta 
caurduršana un adata var salūzt. Ja adata tiek satverta adatas un diega 
savienojuma vietā, tā var saliekties vai salūzt. Mainot adatu formu, var 
samazināties to stiprība, kā arī noturība pret saliekšanos un salūšanu. 
Strādājot ar ķirurģiskajām adatām, lietotājiem jāievēro piesardzība, lai 
nepieļautu nejaušu saduršanos ar adatu. Salauztas adatas var izraisīt 
operāciju ieilgšanu vai papildu operācijas, kā arī svešķermeņu palikšanu 
ķermenī. Neuzmanīga saduršanās ar kontaminētām ķirurģiskām adatām 
var izraisīt asinīs esošu patogēnu pārnesi. Izmetiet izlietotās adatas aso 
priekšmetu konteinerā.

NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS
Ar šīs ierīces izmantošanu saistītās nevēlamās blakusparādības ietver: 
brūces atvēršanos, akmeņu veidošanos urīnceļos vai žultsceļos, kad rodas 
ilgstoša saskare ar tādiem sāļu šķīdumiem kā urīns un žults, minimālu audu 
iekaisuma reakciju un pārejošu lokālu kairinājumu brūces vietā.

STERILITĀTE
MERSILENE™ ķirurģiskais diegs ir sterilizēts, izmantojot apstarošanu. 
Nesterilizēt atkārtoti. Nelietot, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts. Atvērtus, 
nelietotus ķirurģiskos diegus izmest.

UZGLABĀŠANA
Nav īpašu glabāšanas nosacījumu. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

PIEGĀDES VEIDS
Lūdzu, ņemiet vērā, ka ne visi izmēri ir pieejami visos tirgos. Lūdzu, 
sazinieties ar vietējo tirdzniecības pārstāvi, lai uzzinātu par pieejamajiem 
izmēriem.
MERSILENE™ ķirurģiskais diegs ir pieejams kā sterilas šķiedras izmēros 
no 11-0 līdz 6 (metriskie izmēri no 0,1 līdz 8,0), dažādos garumos un ar 
pastāvīgi pievienotu adatu vai bez tās. 
MERSILENE™ ķirurģiskais diegs ir pieejams arī kā vienpavediens izmēros 
10-0 un 11-0 (metriskie izmēri 0,2 un 0,1).
MERSILENE™ ķirurģiskais diegs ir pieejams arī kā sterilas šķiedras, kas 
pievienotas CONTROL RELEASE™ noņemamajām adatām, ļaujot adatas 
atvienot ar vilkšanu, nevis nogriežot.
MERSILENE™ ķirurģiskais diegs ir pieejams kastītēs pa 12, 24 vai 
36 vienībām.

Gebruiksaanwijzing nl

MERSILENE™
POLYESTER 

STERIEL SYNTHETISCH NIET-RESORBEERBAAR

CHIRURGISCH HECHTDRAAD

BESCHRIJVING
MERSILENE™ hechtdraad is een steriele, gevlochten of van monofilament 
gemaakte, synthetische, niet-resorbeerbare chirurgische hechtdraad die 
is opgebouwd uit polyethyleentereftalaat. De empirische molecuulformule 
van de polymeer is (C10H804)n.
MERSILENE™ hechtdraad is ongeverfd (wit) verkrijgbaar of groen geverfd 
met D&C groen 6 (kleurindexnr. 61565) ter verbetering van de zichtbaarheid 
in het chirurgische veld.
MERSILENE™ hechtdraad is verkrijgbaar in een verscheidenheid aan diktes 
(gauge) en lengtes, zonder naald of bevestigd aan een naald die in type en 
maat kan variëren, zoals beschreven in het onderdeel LEVERING. 
MERSILENE™ hechtdraad voldoet aan de eisen van de Europese 
Farmacopee (EF) voor steriele uit polyethyleentereftalaat opgebouwde 
hechtdraad en de eisen van de United States Pharmacopeia (USP) voor 
niet-resorbeerbare chirurgische hechtdraad behalve voor een geringe 
overschrijding in dikte van 6-0 (gauge) (metrisch 0,7) (maximale 
overschrijding in dikte 0,024 mm). In de Europese Farmacopee (EF) worden 
de meeteenheden uitgedrukt in metrische eenheden, wat weerspiegeld 
wordt op de etikettering. 

INDICATIES
MERSILENE™ hechtdraad is geïndiceerd voor gebruik bij algemene plaatsing 
van hechtingen en/of ligatie in weke delen, waaronder bij cardiovasculaire, 
oogheelkundige en neurochirurgische ingrepen.

TOEPASSINGEN
Het hechtmateriaal moeten worden gekozen en aangebracht afhankelijk 
van de toestand van de patiënt, de ervaring van de chirurg, de chirurgische 
techniek en de grootte van de wond.

WERKING
MERSILENE™ hechtdraad veroorzaakt aanvankelijk een minimale 
ontstekingsreactie in het weefsel, waarna de hechtdraad geleidelijk wordt 
ingekapseld door fibreus bindweefsel. Uit dieronderzoek met implantatie 

blijkt dat er tijdens de levensduur van het implantaat geen significante 
verandering in de oorspronkelijke treksterkte van de hechtdraad optreedt. 
De polyester hechtdraad is farmacologisch inactief.

CONTRA-INDICATIES
Geen contra-indicaties bekend.

WAARSCHUWINGEN
Gebruikers dienen vertrouwd te zijn met de chirurgische procedures en 
technieken bij niet-resorbeerbare hechtdraden voordat ze MERSILENE™ 
hechtdraad voor wondsluiting gaan gebruiken, omdat het risico van 
wonddehiscentie kan variëren met de plaats waarop het hechtmateriaal 
wordt gebruikt en met het type hechtmateriaal. 
Voor de behandeling van verontreinigde of geïnfecteerde wonden, dienen 
de gangbare heelkundige principes te worden gevolgd.
Niet opnieuw steriliseren. Niet opnieuw gebruiken. Opnieuw gebruiken 
van dit medisch hulpmiddel (of onderdelen hiervan) kan een risico van 
productafbraak dat kan resulteren in een storing van het product en/of 
kruisbesmetting veroorzaken. Dit kan leiden tot infectie of overdracht 
van bloedoverdraagbare pathogenen aan patiënten en gebruikers. 
Zoals alle lichaamsvreemde stoffen kan dit product een bestaande 
infectie verergeren.

VOORZORGSMAATREGELEN
Bij gebruik van dit of welk hechtmateriaal dan ook moet zorgvuldig te werk 
worden gegaan om schade te voorkomen. Vermijd pletten of vervormen 
ten gevolge van het gebruik van chirurgische instrumenten, zoals pincet 
of naaldvoerder.
Zoals bij ieder hechtmateriaal moet voor veilige knopen de normale 
chirurgische techniek van platte knopen met extra worpen worden 
toegepast, afhankelijk van de chirurgische omstandigheden en de ervaring 
van de chirurg. Met name bij het knopen van monofilamentdraden kan het 
aangewezen zijn om extra worpen toe te passen.
Bij gebruik van chirurgische naalden moet zorgvuldig te werk worden 
gegaan om schade te voorkomen. Pak de naald vast op een-derde (1/3) tot 
de helft (1/2) van de afstand van de achterzijde tot de punt. Het vastpakken 
dicht bij de punt kan ertoe leiden dat de naald minder goed penetreert, en 
daardoor breekt. Het vastpakken bij de aanhechtingszone kan tot gevolg 
hebben dat de naald buigt of breekt. Het terugbuigen van naalden kan de 
sterkte ervan aantasten, zodat ze gemakkelijker buigen en breken. 
De gebruiker moet bij het hanteren van chirurgische naalden voorzichtig 
te werk gaan, om letsel door prikaccidenten te voorkomen. Gebroken 
naalden kunnen een langere operatieduur, extra chirurgie of achterblijvend 

lichaamsvreemd materiaal tot gevolg hebben. Prikaccidenten met besmette 
chirurgische naalden kunnen leiden tot overdracht van bloedoverdraagbare 
pathogenen. Gooi gebruikte naalden weg in naaldencontainers.

BIJWERKINGEN
Bijwerkingen die bij het gebruik van dit hulpmiddel voorkomen zijn 
wonddehiscentie, vorming van urinewegstenen of galwegstenen bij 
langdurig contact met zoute oplossingen zoals urine en gal, een minimale 
ontstekingsreactie van het weefsel en voorbijgaande lokale irritatie op de 
plaats van de wond.

STERILITEIT
MERSILENE™ hechtdraad is gesteriliseerd door bestraling. Niet opnieuw 
steriliseren. Niet gebruiken wanneer de verpakking geopend of beschadigd 
is. Geopend, ongebruikt hechtmateriaal wegwerpen.

OPSLAG
Geen bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de bewaring vereist. Niet 
gebruiken na de vervaldatum.

LEVERING
Niet alle maten zijn in alle landen verkrijgbaar. Neem contact op met uw 
lokale verkoopvertegenwoordiger voor vragen over de beschikbaarheid 
van verschillende afmetingen.
MERSILENE™ hechtdraad is verkrijgbaar als steriele draden met dikte 11-0 
tot en met 6 (metrische dikte 0,1–8,0) in verschillende lengtes met en 
zonder permanent bevestigde naald. 
MERSILENE™ hechtdraad is ook verkrijgbaar als een monofilament in dikte 
10-0 en 11-0 (metrische dikte 0,2 en 0,1).
MERSILENE™ hechtdraad is ook verkrijgbaar als steriele draden die zijn 
bevestigd aan een CONTROL RELEASE™ verwijderbare naald, waarbij de 
naald van de draad kan worden afgetrokken in plaats van dat die ervan 
moet worden afgeknipt.
MERSILENE™ hechtdraad is verkrijgbaar in dozen met 12, 24 of 36 stuks.

Bruksanvisning no

MERSILENE™
STERIL, SYNTETISK, IKKE-ABSORBERBAR

KIRURGISK POLYESTERSUTUR

BESKRIVELSE
MERSILENE™ sutur er en steril, syntetisk, ikke-absorberbar kirurgisk 
monofilament- eller flettet sutur bestående av poly (etylentereftalat). 
Polymerens empiriske molekylformel er (C10H804)n.
MERSILENE™ sutur er tilgjengelig i hvitt (ufarget) eller farget grønn 
med D&C-grønn nr. 6 (fargeindeksnr. 61565) for økt synlighet i det 
kirurgiske feltet.
MERSILENE™ sutur er tilgjengelig i en rekke størrelser og lengder, ikke-
nålet eller festet til nåler av ulike typer og størrelser, som beskrevet 
i avsnittet LEVERINGSFORM. 
MERSILENE™ sutur er i overensstemmelse med kravene til Den europeiske 
farmakopé (Ph. Eur.) for steril poly (etylentereftalat)-sutur og Den 
amerikanske farmakopé (USP) for ikke-absorberbar kirurgisk sutur, bortsett 
fra en lett overdimensjonering i størrelse 6-0 (metrisk 0,7) (maksimal 
overdimensjonering 0,024 mm). Den europeiske farmakopé anerkjenner 
metriske og Ph. Eur.-størrelser som like, noe som gjenspeiles på etiketten. 

INDIKASJONER
MERSILENE™ sutur er indisert for bruk i generell bløtvevsapproksimering 
og/eller -ligasjon, inkludert bruk i kardiovaskulære, oftalmiske og 
nevrokirurgiske prosedyrer.

BRUKSOMRÅDER
Suturer skal utvelges og implanteres avhengig av pasientens tilstand, 
kirurgens erfaring, kirurgisk teknikk og sårstørrelse.

YTELSE /  VIRKEMÅTE
MERSILENE™ sutur fremkaller en innledende, minimal inflammatorisk 
reaksjon i vev, som etterfølges av en gradvis suturinnkapsling av fibrøst 
bindevev. Implanteringsstudier av dyr viser at det ikke forekommer 
noen betydelig endring i bevaringen av suturens strekkstyrke i løpet av 
implantatets levetid. Polyestersuturens materiale er farmakologisk inaktivt.

KONTRAINDIKASJONER
Ingen kjente.

ADVARSLER
Brukeren skal være kjent med kirurgiske prosedyrer og teknikker som 
innbefatter ikke- absorberbare suturer før bruk av MERSILENE™ sutur for 
sårlukking, siden faren for sårdehiscens kan variere med påføringsstedet 
og suturmaterialet som brukes. 
Godkjent kirurgisk praksis skal følges for håndtering av kontaminerte 
eller infiserte sår.
Skal ikke resteriliseres/brukes på nytt. Gjenbruk av denne enheten (eller 
deler av denne enheten) kan føre til produktforringelse, som kan føre til 
svikt av enheten og/eller krysskontaminering. Dette kan føre til infeksjon 
eller overføring av blodbårne patogener til pasienter og brukere. Som med 
alle fremmedlegemer, kan dette produktet videreutvikle en infeksjon.

FORHOLDSREGLER
Forsiktighet må utvises slik at det ikke oppstår skader ved håndtering 
av dette eller annet suturmateriale. Ved bruk av kirurgiske instrumenter 
slik som tenger eller nåleholdere, må det påses at det ikke forekommer 
knuse- eller krympeskader.
Som med alle suturmaterialer, krever tilstrekkelig knutesikkerhet standard 
kirurgisk teknikk for flate, firkantede knuter med ekstra kast, som indikert 
av kirurgiske omstendigheter og kirurgens erfaring. Bruk av ekstra kast kan 
være spesielt hensiktsmessig ved knyting av monofilamentsuturer.
Det må utvises forsiktighet for å unngå skade ved håndtering av kirurgiske 
nåler. Grip nålen i et område som er en tredjedel (1/3) til halvparten (1/2) 
av avstanden fra festeenden til spissen. Hvis nålen holdes i spissområdet, 
kan dette forringe penetreringsytelsen og forårsake nålfraktur. Hvis nålen 
holdes i festeenden, kan dette forårsake bøyning eller knekk. Hvis nåler 
omformes, kan de miste styrken og bli mindre resistente for bøyning 
og knekk. 
Brukere skal utvise forsiktighet ved håndtering av kirurgiske nåler for 
å unngå utilsiktede nålestikkskader. Ødelagte nåler kan føre til forlengede 
eller ekstra kirurgiske inngrep, eller rester av fremmedlegemer. Utilsiktede 
nålestikk med kontaminerte kirurgiske nåler kan føre til overføring av 
blodbårne patogener. Kast brukte nåler i kanylebøtter.

UHELDIGE REAKSJONER
Uheldige reaksjoner knyttet til bruken av denne enheten inkluderer 
sårdehiscens og kalkdannelse i urin- eller galleveier ved langvarig kontakt 
med saltløsninger slik som urin eller galle, minimal inflammatorisk 
vevsreaksjon og forbigående lokal irritasjon på sårstedet.

STERILITET
MERSILENE™ sutur er sterilisert med stråling. Skal ikke resteriliseres. Ikke 
bruk hvis pakningen er åpnet eller skadet. Kast åpnede, ubrukte suturer.

OPPBEVARING
Ingen spesielle oppbevaringsforhold kreves. Skal ikke brukes etter 
utløpsdatoen.

LEVERINGSFORM
Vær oppmerksom på at ikke alle størrelser er tilgjengelig i alle markeder. 
Vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant for tilgjengelige størrelser.
MERSILENE™ sutur er tilgjengelig som sterile tråder i størrelse 11-0 til 6 
(metriske størrelser 0,1–8,0) i en rekke lengder med og uten permanent 
festede nåler. 
MERSILENE™ sutur er også tilgjengelig som et monofilament i størrelse 10-0 
og 11-0 (metrisk størrelse 0,2 og 0,1).
MERSILENE™ sutur er også tilgjengelig som sterile tråder festet til avtakbare 
CONTROL RELEASE™ nåler som gjør at nålen kan trekkes av i stedet for 
å kuttes.
MERSILENE™ sutur er tilgjengelig i esker med én, to eller tre dusin enheter.
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MERSILENE™
POLIESTROWE, 

 JAŁOWE, SYNTETYCZNE, NIEWCHŁANIALNE

NICI CHIRURGICZNE

OPIS
Nici chirurgiczne MERSILENE™ to jałowe, monofilamentowe lub plecione, 
syntetyczne, niewchłanialne nici chirurgiczne złożone z poli(tereftalanu 
etylenu). Empiryczny wzór polimeru to (C10H804)n.
Nici chirurgiczne MERSILENE™ dostępne są białe (niebarwione) lub 
barwione na zielono barwnikiem D&C Green nr 6 (indeks barwy nr 61565), 
w celu zwiększenia ich widoczności w polu chirurgicznym.
Nici chirurgiczne MERSILENE™ dostępne są w różnych grubościach 
i długościach, bez igieł, a także z dołączonymi igłami różnych typów 
i rozmiarów, zgodnie z opisem w rozdziale „SPOSÓB DOSTARCZENIA”. 
Nici chirurgiczne MERSILENE™ są zgodne z wymaganiami Farmakopei 
Europejskiej (Ph. Eur.) dotyczącymi jałowych nici z poli(tereftalanu etylenu) 
oraz z wymaganiami Farmakopei USA (USP) dotyczącymi niewchłanialnych 
nici chirurgicznych, poza niewielkim przekroczeniem rozmiaru 6-0 
(rozmiar metryczny 0,7) (maksymalne przekroczenie rozmiaru 0,024 mm). 
Farmakopea Europejska uznaje jednostki metryczne i rozmiary Ph. Eur. 
za równoważne, co znajduje odzwierciedlenie w oznakowaniu. 

WSKAZANIA
Nici chirurgiczne MERSILENE™ są wskazane do stosowania w ogólnym 
zbliżaniu i/lub podwiązywaniu tkanek miękkich, włącznie ze 
stosowaniem w ramach procedur sercowo-naczyniowych, okulistycznych 
i neurochirurgicznych.

ZASTOSOWANIE
Nici należy dobierać i wszczepiać zależnie od stanu pajenta, doświadczenia 
chirurga, techniki chirurgicznej i wielkości rany.

SPRAWNOŚĆ / DZIAŁANIE
Nici chirurgiczne MERSILENE™ wywołują początkową, minimalną reakcję 
zapalną w tkankach, po której następuje stopniowe otorbianie nici 
włóknistą tkanką łączną. Badania dotyczące wszczepiania u zwierząt 
wykazały, że przez cały okres trwania implantu nie następuje znacząca 

zmiana w wytrzymałości nici na rozciąganie. Poliestrowy materiał, z którego 
sporządzone są nici jest farmakologicznie nieaktywny.

PRZECIWWSKAZANIA
Brak znanych.

OSTRZEŻENIA
Przed użyciem nici chirurgicznych MERSILENE™ do zamykania ran 
użytkownicy powinni być obeznani z procedurami chirurgicznymi 
i technikami stosowanymi w przypadku niewchłanialnych szwów, 
ponieważ ryzyko rozejścia się rany może być różne, zależnie od miejsca 
stosowania i materiału szwów. 
W postępowaniu z ranami zanieczyszczonymi lub zakażonymi należy 
przestrzegać przyjętych zasad praktyki chirurgicznej.
Nie sterylizować ponowanie/Nie używac ponownie. Ponowne użycie tego 
produktu (lub jego części) może stworzyć ryzyko degradacji produktu 
i zakażenia krzyżowego, co może prowadzić do zakażenia lub narażenia 
pacjentów i użytkowników na kontakt z patogenami przenoszonymi 
przez krew. Podobnie jak wszelkie ciała obce, ten produkt może nasilać 
istniejącą infekcję.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Podczas posługiwania się tym lub innym materiałem służącym 
do zakładania szwów, należy zachować ostrożność, aby uniknąć 
uszkodzeń. Należy unikać zmiażdżenia lub odkształcenia spowodowanego 
stosowaniem takich instrumentów chirurgicznych jak kleszcze lub imadła 
chirurgiczne.
Podobnie jak w przypadku każdego materiału do zakładania 
szwów, odpowiednie zabezpieczenie węzła wymaga stosowania 
standardowej techniki chirurgicznej wiązania płaskich węzłów 
prostokątnych z dodatkowymi przeplotami, zgodnie z warunkami 
chirurgicznymi i doświadczeniem chirurga. Zastosowanie dodatkowych 
przeplotów może być szczególnie właściwe w odniesieniu do wiązania 
nici monofilamentowych.
Podczas manipulowania igłami chirurgicznymi należy zachować ostrożność, 
aby uniknąć uszkodzeń. Igłę należy chwycić w okolicy pomiędzy jedną 
trzecią (1/3) a połową (1/2) odległości pomiędzy miejscem przyłączenia 
nici a ostrzem. Chwyt w okolicy ostrza obniża sprawność penetracji i może 
spowodować złamanie igły. Chwyt w okolicy miejsca przyłączenia nici 
może spowodować zgięcie lub złamanie igły. Zmiana kształtu igły może 
spowodować jej osłabienie i obniżenie odporności na zginanie i złamanie. 
Podczas posługiwania się igłami chirurgicznymi użytkownicy powinni 
zachowywać ostrożność, aby uniknąć nieumyślnego zakłucia igłą. 

Złamanie igły może skutkować wydłużeniem czasu zabiegu chirurgicznego, 
koniecznością przeprowadzenia dodatkowego zabiegu, lub pozostawieniem 
obcego ciała. Przypadkowe zakłucie skażoną igłą chirurgiczną może 
powodować przeniesienie patogenów obecnych we krwi. Zużyte igły należy 
usunąć do pojemników na odpady ostre.

REAKCJE NIEPOŻĄDANE
Do reakcji niepożądanych związanych z użyciem tego wyrobu należą: 
rozejście się rany, powstanie kamieni w drogach moczowych lub żółciowych 
w wyniku przedłużającego się kontaktu z roztworami soli, takimi jak 
mocz lub żółć, minimalna reakcja zapalna w tkankach oraz przejściowe, 
miejscowe podrażnienie w miejscu rany.

JAŁOWOŚĆ
Nici chirurgiczne MERSILENE™ są wyjaławiane promieniowaniem. Nie 
sterylizować ponownie. Nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub 
uszkodzone. Otwarte, niezużyte nici należy wyrzucić.

PRZECHOWYWANIE
Brak specjalnych wymogów dotyczących przechowywania. Nie używać 
po upływie daty ważności.

SPOSÓB DOSTARCZENIA
Prosimy wziąć pod uwagę, że nie wszystkie rozmiary są dostępne na 
wszystkich rynkach. Aby uzyskać informację dotyczącą dostępności 
rozmiarów, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Nici chirurgiczne MERSILENE™ są dostępne jako jałowe pasma w rozmiarach 
od 11-0 do 6 (rozmiary metryczne 0,1–8,0), w różnych długościach, z trwale 
przyłączonymi igłami lub bez. 
Nici  chirurgiczne MERSILENE™ są także dostępne w postaci 
monofilamentowej, w rozmiarach 10-0 i 11-0 (rozmiary metryczne 
0,2 i 0,1).
Nici chirurgiczne MERSILENE™ są także dostępne jako jałowe pasma 
przyłączone do zdejmowalnych nici CONTROL RELEASE™, umożliwiających 
wyciągnięcie igły zamiast jej odcinania.
Nici chirurgiczne MERSILENE™ są dostępne w pudełkach po dwanaście, 
dwadzieścia cztery lub trzydzieści sześć sztuk.
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FIO DE SUTURA CIRÚRGICO
DE POLIÉSTER 

SINTÉTICO NÃO ABSORVÍVEL ESTERILIZADO

MERSILENE™

DESCRIÇÃO
O Fio de Sutura MERSILENE™ é um fio de sutura cirúrgico, esterilizado, não 
absorvível, sintético, de monofilamentos ou entrançado e composto por 
poli(tereftalato de etileno). A fórmula molecular empírica do polímero 
é (C10H804)n.
O Fio de Sutura MERSILENE™ está disponível em cor branca (incolor) 
ou colorido de verde com D&C Verde #6 (índice de cor n.º 61565) para 
melhorar a visibilidade no campo cirúrgico.
O Fio de Sutura MERSILENE™ está disponível em vários diâmetros 
e comprimentos, sem agulha ou armado com agulhas de tamanhos e de 
tipos diferentes conforme descrito na secção MODO DE APRESENTAÇÃO. 
O Fio de Sutura MERSILENE™ está em conformidade com os requisitos da 
Farmacopeia Europeia (Ph. Eur.) relativos a Fios de Sutura de Poli(tereftalato 
de etileno) Esterilizados e com os requisitos da Farmacopeia dos Estados 
Unidos (USP) relativos a Fios de Sutura Cirúrgicos Não Absorvíveis, exceto 
para um ligeiro sobredimensionamento no diâmetro 6-0 (métrico 0,7) 
(sobredimensionamento máximo de 0,024 mm). A Farmacopeia Europeia 
reconhece as unidades de medida métricas e os tamanhos Ph. Eur. como 
equivalentes, os quais se refletem na rotulagem. 

INDICAÇÕES
O Fio de Sutura MERSILENE™ é indicado para ser utilizado na coaptação 
e/ou laqueação dos tecidos moles em geral, incluindo intervenções 
cardiovasculares, oftalmológicas e neurocirúrgicas.

APLICAÇÕES
O material de sutura deve ser selecionado e implantado em função do 
estado do paciente, da experiência do cirurgião, da técnica cirúrgica, assim 
como do tamanho da lesão.

DESEMPENHO / ATUAÇÃO
O Fio de Sutura MERSILENE™ conduz a uma reação inflamatória mínima 
inicial nos tecidos, seguida de um envolvimento gradual do fio por 
tecido conjuntivo fibroso. Estudos de implantes realizados em animais 

demonstraram que não houve alteração significativa na retenção da força 
tênsil do fio de sutura que ocorre durante a duração do implante. O material 
de sutura de poliéster é farmacologicamente inativo.

CONTRAINDICAÇÕES
Não são conhecidas.

ADVERTÊNCIAS
O utilizador deve dominar as técnicas cirúrgicas que envolvem o uso de 
suturas não absorvíveis antes de utilizar o Fio de Sutura MERSILENE™ para 
o fecho de feridas, pois o risco de deiscência pode variar consoante o local 
de aplicação e o tipo de material de sutura utilizado. 
Convém respeitar os procedimentos cirúrgicos habituais para o tratamento 
de feridas contaminadas ou infetadas.
Não reesterilizar/reutilizar. A reutilização deste dispositivo (ou de partes 
deste dispositivo) pode criar um risco de degradação do produto, que pode 
resultar na falha do dispositivo e/ou contaminação cruzada. Isto pode levar 
à infeção ou transmissão de agentes patogénicos transmitidos pelo sangue 
a pacientes e utilizadores. Como acontece com todos os corpos estranhos, 
este produto pode potenciar infeção.

PRECAUÇÕES
Como acontece com qualquer outro fio de sutura, deve ter-se cuidado para 
não danificar o fio durante o seu manuseamento. Evitar danos causados por 
esmagamento ou deformação devido à utilização de instrumentos como 
pinças ou porta-agulhas.
Como acontece com qualquer material de sutura, a segurança de nó 
adequada requer a técnica cirúrgica habitual de nós planos e quadrados 
com laçadas adicionais de acordo com o contexto cirúrgico e a experiência 
do cirurgião. As laçadas adicionais são particularmente adequadas no caso 
de suturas de monofilamentos.
Deve ter-se cuidado para evitar lesões durante o manuseamento das 
agulhas cirúrgicas. O cirurgião deve pegar na agulha na área situada entre 
um terço (1/3) e metade (1/2) da distância entre o canal de fixação do fio 
e a ponta. Se pegar na área da ponta, pode prejudicar a penetração e causar 
a quebra da agulha. Se pegar no canal de fixação, a agulha pode dobrar-se 
ou partir-se. A tentativa de endireitar as agulhas pode diminuir a resistência 
global das mesmas, nomeadamente a resistência à flexão e quebra. 
O utilizador deve ser particularmente cuidadoso durante o manuseamento 
das agulhas cirúrgicas, para evitar picadas acidentais. Agulhas partidas 
podem dar origem ao prolongamento do tempo operatório ou obrigar 
a cirurgia adicional, ou a corpos estranhos residuais. Picadas de agulha 
acidentais com agulhas cirúrgicas contaminadas podem dar origem 

à transmissão de agentes patogénicos transmitidos por via sanguínea. 
Eliminar as agulhas usadas em recipientes para “objetos cortantes”.

REAÇÕES ADVERSAS
As reações adversas associadas à utilização deste dispositivo incluem 
deiscência da ferida, formação de cálculos nos tratos urinário e biliar quando 
ocorre o contacto prolongado com soluções salinas tais como urina ou bílis, 
reação inflamatória aguda mínima do tecido e irritação local passageira 
no local da ferida.

ESTERILIZAÇÃO
O Fio de Sutura MERSILENE™ é esterilizado por irradiação. Não reesterilizar. 
Não utilizar se a embalagem se apresentar aberta ou danificada. Descartar 
o produto aberto, quer tenha sido utilizado ou não.

ARMAZENAMENTO
Não são necessárias condições especiais de armazenamento. Não utilizar 
após o prazo de validade.

MODO DE APRESENTAÇÃO
Tenha em atenção que nem todos os tamanhos estão disponíveis em todos 
os mercados. Para mais informações sobre os tamanhos disponíveis, entre 
em contacto com o seu representante representante de vendas local.
O Fio de Sutura MERSILENE™ estão disponíveis como fios esterilizados em 
tamanhos 11-0 até 6 (tamanhos métricos 0,1–8,0), numa variedade de 
comprimentos com e sem agulhas permanentemente fixas. 
O Fio de sutura MERSILENE™ também está disponível como monofilamento 
nos tamanhos 10-0 e 11-0 (tamanhos métricos de 0,2 e 0,1).
Os Fios de Sutura MERSILENE™ estão também disponíveis como fios 
esterilizados fixos a agulhas CONTROL RELEASE™ amovíveis em que não 
é necessário cortar o fio para retirar a agulha porque ela pode ser facilmente 
retirada do fio.
Os Fios de Sutura MERSILENE™ estão disponíveis em caixas de 12, 24 ou 
36 unidades.
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MERSILENE™

FIR DE SUTURĂ CHIRURGICALĂ
STERIL, SINTETIC, NERESORBABIL,

DIN POLIESTER

DESCRIERE
Firul de sutură MERSILENE™ este un fir de sutură chirurgicală steril, 
monofilament sau împletit, sintetic, neresorbabil, realizat din poli (etilen 
tereftalat). Formula moleculară empirică a polimerului este (C10H804)n.
Firul de sutură MERSILENE™ este disponibil în culoare albă (nevopsit) sau 
vopsit cu pigment verde D&C Green nr. 6 (indice de culoare nr. 61565) pentru 
a spori vizibilitatea în câmpul chirurgical.
Firul de sutură MERSILENE™ este disponibil într-o gamă de calibre și lungimi, 
fără ac sau atașat la ace de diverse tipuri și dimensiuni, conform descrierii 
din cadrul secțiunii MOD DE PREZENTARE. 
Firul de sutură MERSILENE™ respectă cerințele Farmacopeii europene 
(Ph. Eur.) pentru firele de sutură sterile din poli (etilen tereftalat) și 
ale Farmacopeii americane (USP) pentru firele de sutură chirurgicală 
neresorbabile, cu excepția unei ușoare supradimensionări a calibrului 
de 6-0 (în sistem metric 0,7) (supradimensionare maximă 0,024 mm). 
Farmacopeea europeană recunoaște unitățile de măsură în sistem metric și 
Ph. Eur. ca fiind echivalente, fapt reflectat pe etichetare. 

INDICAȚII
Firul de sutură MERSILENE™ este indicat pentru utilizare în intervențiile 
generale de afrontare și/sau ligaturare a țesuturilor moi, ceea ce include 
utilizarea în procedurile cardiovasculare, oftalmologice și neurologice.

APLICAȚII
Firele de sutură trebuie selectate și implantate în funcție de starea pacientului, 
experiența chirurgului, tehnica chirurgicală și dimensiunea plăgii.

PERFORMANȚĂ  / ACȚIUNI
Firul de sutură MERSILENE™ provoacă o reacție inflamatorie inițială minimă 
la nivelul țesuturilor, urmată de încapsularea treptată a suturii în țesut 
conjunctiv fibros. Studiile de implantare la animale arată că nu apare nicio 
modificare semnificativă în menținerea rezistenței la tracțiune a firului de 
sutură pe întreaga durată a implantării. Materialul de poliester al firului de 
sutură este inactiv farmacologic.

CONTRAINDICAȚII
Nu se cunosc.

AVERTISMENTE
Înainte de folosirea firelor de sutură MERSILENE™ pentru închiderea 
plăgilor, utilizatorii trebuie să fie familiarizați cu procedurile și tehnicile 
chirurgicale care implică utilizarea firelor de sutură neresorbabile, întrucât 
riscul de dehiscență a plăgilor poate varia în funcție de locul de aplicare și 
de materialul de sutură utilizat. 
Pentru tratarea plăgilor contaminate sau infectate, trebuie respectate 
procedurile chirurgicale acceptabile.
A nu se reutiliza. Nu resterilizați. Reutilizarea acestui dispozitiv (sau a unor 
componente ale acestuia) poate genera un risc de degradare a produsului, 
care poate provoca funcționarea defectuoasă a dispozitivului și/sau 
contaminarea încrucișată. Aceasta poate duce la infecție sau transmiterea 
de agenți patogeni transmisibili pe cale sanguină la pacienți și utilizatori. 
La fel ca în cazul oricărui corp străin, acest produs poate favoriza infecțiile.

PRECAUȚII
Manevrarea acestui material de sutură, precum și a oricăror altora, trebuie 
realizată cu grijă pentru a evita deteriorarea. Evitați strivirea sau încrețirea 
firului prin aplicarea instrumentelor chirurgicale cum ar fi pensele 
sau portacele.
La fel ca în cazul oricărui material de sutură, pentru a garanta o siguranță 
adecvată a nodului, trebuie utilizată tehnica chirurgicală standard a 
nodului pătrat și plat, cu surjeturi suplimentare, după cum o indică 
circumstanțele chirurgicale și experiența chirurgului. Utilizarea unor 
surjeturi suplimentare este recomandată mai ales la realizarea nodurilor 
firelor de sutură monofilament.
Manevrarea acelor chirurgicale trebuie realizată cu grijă pentru a evita 
deteriorările. Prindeți acul în porțiunea dintre prima treime (1/3) proximală 
și prima jumătate (1/2) proximală. Prinderea acului de zona vârfului ar putea 
afecta capacitatea sa de penetrare și determina ruperea acestuia. Prinderea 
acului de capătul la care este atașat firul poate determina îndoirea sau 
ruperea acestuia. Remodelarea acelor poate determina pierderea solidității, 
acestea devenind astfel mai puțin rezistente la îndoire și rupere. 
Manevrarea acelor chirurgicale trebuie realizată cu atenție, pentru 
a evita leziunile accidentale prin înțepare. Ruperea acelor poate conduce 
la necesitatea unor intervenții chirurgicale extinse sau suplimentare ori 
la apariția de corpi străini reziduali. Înțeparea accidentală cu ace chirurgicale 
contaminate poate conduce la transmiterea unor agenți patogeni 
transmisibili pe cale sanguină. Aruncați acele utilizate în recipientele 
pentru obiecte ascuțite.

REACȚII ADVERSE
Reacțiile adverse asociate cu utilizarea acestui dispozitiv includ dehiscența 
plăgii, formarea de calculi la nivelul tractului urinar sau biliar în cazul 
contactului prelungit cu soluții saline precum urina sau bila, reacție 
inflamatorie minimă a țesuturilor și iritație locală tranzitorie la locul plăgii.

STERILITATEA
Firul de sutură MERSILENE™ este sterilizat prin iradiere. Nu resterilizați. 
Nu se utilizează dacă ambalajul este desfăcut sau deteriorat. Aruncați firele 
de sutură deschise, neutilizate.

DEPOZITARE
Nu sunt necesare condiții speciale de depozitare. A nu se utiliza după 
data expirării.

MOD DE PREZENTARE
Rețineți că nu toate dimensiunile sunt disponibile pe toate piețele. 
Vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări local cu privire la 
mărimile disponibile.
Firul de sutură MERSILENE™ este disponibil sub forma unor filamente sterile 
cu dimensiunile 11-0 până la 6 (dimensiuni în sistem metric 0,1–8,0), 
într-o varietate de lungimi, cu și fără ace atașate definitiv. 
Firul de sutură MERSILENE™ este disponibil, de asemenea, sub forma 
unor monofilamente cu dimensiunile 10-0 și 11-0 (dimensiuni în sistem 
metric 0,2 și 0,1).
Firul de sutură MERSILENE™ este, de asemenea, disponibil sub formă de 
filamente sterile atașate la ace detașabile CONTROL RELEASE™, care permit 
îndepărtarea acelor prin tragere, în loc de tăiere.
Firul de sutură MERSILENE™ este disponibil în cutii cu 12, 24 sau 36 de bucăți.

Инструкция по применению ru

MERSILENE™
ПОЛИЭФИРНЫЙ 

СТЕРИЛЬНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

ОПИСАНИЕ
Шовный материал MERSILENE™ – это стерильный моноволоконный или 
плетеный синтетический нерассасывающийся хирургический шовный 
материал, состоящий из полиэтилентерефталата. Эмпирическая 
молекулярная формула полимера – (C10H804)n.
Шовный материал MERSILENE™ поставляется белого цвета 
(неокрашенным) или окрашенным в зеленый цвет красителем 
D&C Green №6 (цветовой индекс 61565) для повышения видимости 
в операционном поле.
Шовный материал MERSILENE™ может иметь различную толщину 
и длину нити, поставляться отдельно или с прикрепленными иглами  
различных типов и размеров, как описано в разделе «ФОРМА 
ПОСТАВКИ». 
Шовный материал MERSILENE™ соответствует требованиям 
Европейской фармакопеи, предъявляемым к «стерильному шовному 
материалу из полиэтилентерефталата», и требованиям Фармакопеи 
США, предъявляемым к «нерассасывающемуся хирургическому 
шовному материалу», кроме некоторого превышения размера для 
диаметра 6-0 (метрический размер 0,7) (максимальное превышение 
0,024 мм). Европейской фармакопеей «метрические» единицы 
измерения и единицы измерения «по Европейской фармакопее» 
признаются эквивалентными, что отражается при маркировке. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Шовный материал MERSILENE™ показан к применению для общего 
соединения и/или лигирования мягких тканей, включая использование 
в сердечно-сосудистой, глазной и нейрохирургии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Следует выбирать и накладывать швы, учитывая состояние пациента, 
хирургический опыт, технику хирургического вмешательства 
и размер раны.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ДЕЙСТВИЕ
Шовный материал MERSILENE™ вызывает первоначальную 
минимальную воспалительную реакцию в тканях с последующей 

постепенной инкапсуляцией шовного материала фиброзной 
соединительной тканью. Исследования с имплантацией животным 
показывают отсутствие какого-либо значительного изменения 
сохраняющейся прочности на разрыв шовного материала с течением 
времени после имплантации. Для полиэфирного шовного материала 
характерно отсутствие фармакологической активности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не выявлены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Пользователи должны быть знакомы с хирургическими процедурами 
и методами работы с нерассасывающимся шовным материалом до 
начала использования шовного материала MERSILENE™ для закрытия 
ран, так как риск расхождения краев раны может зависеть от места 
применения и типа используемого шовного материала. 
При ведении загрязненных или инфицированных ран следует 
придерживаться соответствующей хирургической тактики.
Не стерилизовать и не использовать повторно. Повторное 
использование устройства (или его частей) может создать риск 
разрушения устройства, что способно привести к неправильной работе 
устройства и/или перекрестному заражению. Это может привести 
к инфекции или передаче болезнетворных организмов через кровь 
пациентам и врачам. Как и любое другое инородное тело, данный 
материал может обострять уже имеющуюся инфекцию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При обращении с этим или любым другим шовным материалом 
следует избегать повреждений материала. Применяйте хирургические 
инструменты, такие как зажимы и иглодержатели, осторожно, чтобы 
не раздавить или не смять шовный материал.
Как и в случае любого шовного материала, для обеспечения надежности 
узлов необходимо применение стандартных хирургических приемов 
завязывания плоских и прямоугольных узлов с дополнительными 
петлями, исходя из обстоятельств хирургического вмешательства 
и опыта хирурга. Использование дополнительных петель особенно 
рекомендуется при завязывании узлов из моноволоконных нитей.
При обращении с хирургическими иглами следует соблюдать 
осторожность во избежание повреждений. Фиксируйте иглу 
в иглодержателе в точке в пределах от одной трети (1/3) до половины 
(1/2) расстояния от места крепления до острия иглы. Если игла 
заряжена близко к острию, это может затруднить прокол и вызвать 
перелом иглы. Если игла заряжена близко к месту фиксации нити к игле, 
это может привести к изгибу или перелому иглы. Выправление формы 

иглы может привести к потере прочности, в результате чего игла будет 
менее устойчива к деформации и переломам. 
Следует соблюдать осторожность при обращении с хирургическими 
иглами во избежание случайных уколов. Перелом иглы может 
привести к увеличению продолжительности операции, возникновению 
необходимости дополнительных операций или остаточным инородным 
телам. Случайный укол загрязненной хирургической иглой может 
привести к передаче болезнетворных организмов через кровь. 
Выбрасывайте использованные иглы в емкости для острых предметов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ
Неблагоприятные реакции, связанные с использованием данного 
материала, включают расхождение краев раны, образование камней в 
моче- и желчевыводящих путях при длительном контакте с растворами 
солей, такими как моча и желчь, а также минимальную воспалительную 
реакцию в тканях и временное локальное раздражение в месте раны.

СТЕРИЛЬНОСТЬ
Шовный материал MERSILENE™ стерилизуется облучением. 
Не стерилизовать повторно. Не использовать, если упаковка вскрыта 
или повреждена. Распакованный неиспользованный шовный материал 
подлежит утилизации.

ХРАНЕНИЕ
Особых условий хранения не требуется. Не использовать после 
истечения срока хранения.

ФОРМА ПОСТАВКИ
Обратите внимание, что некоторые размеры могут отсутствовать 
в определенных регионах. Узнавайте о представленных размерах 
у местного торгового представителя.
Шовный материал MERSILENE™ поставляется в виде стерильных нитей 
размера от 11-0 до 6 (метрический размер 0,1–8,0) различной длины 
с прикрепленными иглами и без них. 
Шовный материал MERSILENE™ также поставляется в виде 
моноволоконных нитей размера 10-0 и 11-0 (метрический размер 
0,2 и 0,1).
Кроме того, шовный материал MERSILENE™ поставляется в виде 
стерильных нитей с прикрепленными отсоединяемыми иглами типа 
CONTROL RELEASE™, что означает «контролируемое освобождение» 
и позволяет освобождать иглу от нити, не отрезая последнюю.
Шовный материал MERSILENE™ поставляется в количестве по 12, 
24 или 36 единиц в коробке.

Návod na použitie sk

MERSILENE™
POLYESTEROVÁ 

STERILNÁ SYNTETICKÁ NEVSTREBATEĽNÁ

CHIRURGICKÁ NIŤ

POPIS
MERSILENE™ je sterilná, jednovláknová alebo pletená syntetická 
nevstrebateľná chirurgická niť zložená z polyetyléntereftalátu. Empirický 
molekulový vzorec polyméru je (C10H8O4)n.
Chirurgická niť MERSILENE™ je dostupná biela (nefarbená) alebo farbená 
nazeleno zelenou D&C Green č. 6 (číslo farebného indexu 61565) pre 
zlepšenie viditeľnosti v operačnom poli.
Chirurgická niť MERSILENE™ je dostupná v širokej škále hrúbok a dĺžok, bez 
ihiel alebo napojená na ihly rôznych typov a veľkostí, ktoré sú popísané 
v časti SPÔSOB DODÁVKY. 
Chirurgická niť MERSILENE™ vyhovuje požiadavkám Európskeho liekopisu 
(Ph. Eur.) pre sterilné nite z polyetyléntereftalátu a Liekopisu Spojených 
štátov (USP) pre nevstrebateľné chirurgické nite s výnimkou miernej 
nadrozmernosti pri veľkosti 6-0 (metrická verzia 0,7) (maximálna 
nadrozmernosť 0,024 mm). V Európskom liekopise sa používajú jednotky 
metrického systému a veľkosti Ph. Eur. ako rovnocenné, čo je uvedené aj 
na etikete. 

INDIKÁCIE
Chirurgická niť MERSILENE™ je indikovaná na použitie pri bežnom 
zošívaní a/alebo podväzovaní mäkkých tkanív vrátane použitia pri 
kardiovaskulárnych, oftalmologických a neurochirurgických zákrokoch.

APLIKÁCIE
Výber a použitie nití závisí od stavu pacienta, skúsenosti chirurga, operačnej 
techniky a veľkosti rany.

PÔSOBENIE / ÚČINKY
Chirurgická niť MERSILENE™ vyvoláva počiatočnú minimálnu zápalovú 
reakciu tkanív, ktorá je nasledovaná postupným opuzdrovaním nite 
fibróznym spojivovým tkanivom. Implantačné štúdie na zvieratách ukázali, 
že počas celého obdobia trvania implantácie nedochádza k výrazným 
zmenám v zachovaní ťahovej pevnosti nite. Polyesterový materiál nite 
je farmakologicky neaktívny.

KONTRAINDIKÁCIE
Nie sú známe.

VAROVANIA
Používatelia by mali byť pred použitím chirurgickej nite MERSILENE™ 
oboznámení s operačnými zákrokmi a technikami, pri ktorých sa používajú 
nevstrebateľné chirurgické nite, pretože riziko dehiscencie rany sa môže líšiť 
v závislosti od miesta aplikácie a použitého šijacieho materiálu. 
Pri ošetrovaní kontaminovaných alebo infikovaných rán je potrebné 
dodržiavať prijateľné chirurgické postupy.
Nesterilizujte ani nepoužívajte opakovane. Opakované použitie tohto 
zariadenia (alebo častí tohto zariadenia) môže vytvoriť riziko degradácie 
produktu s jeho možným následným zlyhaním a/alebo krížovou 
kontamináciou. To môže viesť k infekcii alebo prenosu krvou prenášaných 
patogénov na pacientov a používateľov. Ako všetky cudzie telesá, aj tento 
produkt môže umocniť infekciu.

PREVENTÍVNE OPATRENIA
Pri narábaní s týmto alebo akýmkoľvek iným šijacím materiálom treba 
dbať na to, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Pri používaní chirurgických 
nástrojov, ako sú peany alebo ihelce, sa vyhýbajte poškodeniu nite 
mačkaním či pricviknutím.
Ako pri každom šijacom materiáli, dostatočná pevnosť uzlov si vyžaduje 
štandardnú chirurgickú techniku plochých štvorcových uzlov s prípadnými 
ďalšími slučkami v závislosti od okolností operácie a skúsenosti chirurga. 
Použitie dodatočných uzlíkov môže byť obzvlášť vhodné pri viazaní 
jednovláknových nití.
Je potrebné dávať pozor na to, aby pri narábaní s chirurgickými ihlami 
nedošlo k poškodeniu. Ihlu uchopte v časti medzi jednou tretinou (1/3) 
a jednou polovicou (1/2) vzdialenosti od konca s niťou k špičke. Uchopením 
ihly bližšie k špičke sa znižuje účinnosť jej prieniku a ihla sa môže zlomiť. 
Uchopenie v oblasti konca s niťou môže spôsobiť ohnutie alebo zlomenie 
ihly. Tvarovanie ihiel môže spôsobiť ich oslabenie a znížiť ich odolnosť voči 
ohnutiu a zlomeniu. 
Pri narábaní s chirurgickými ihlami sa treba vyvarovať náhodného pichnutia 
ihlou. Zlomené ihly môžu viesť k predĺženiu chirurgického zákroku alebo 
nutnosti ďalšieho zákroku, alebo môžu predstavovať reziduálne cudzie 
telesá. Náhodné pichnutia kontaminovanými chirurgickými ihlami môžu 
viesť k prenosu krvou prenášaných patogénov. Použité ihly likvidujte do 
nádob na „ostrý odpad“.

NEŽIADUCE REAKCIE
Nežiaduce reakcie spojené s použitím tejto pomôcky zahŕňajú dehiscenciu 
rany, tvorbu konkrementov v močových alebo žlčových cestách pri 
predĺženom kontakte so slanými roztokmi, ako sú moč alebo žlč, minimálnu 
zápalovú reakciu tkanív a prechodné lokálne podráždenie v mieste rany.

STERILITA
Chirurgická niť MERSILENE™ je sterilizovaná žiarením. Nesterilizujte 
opakovane. Nepoužívajte, ak je balenie otvorené alebo poškodené. Otvorené 
a nepoužité nite zlikvidujte.

SKLADOVANIE
Nevyžadujú sa žiadne špeciálne skladovacie podmienky. Nepoužívajte po 
dátume exspirácie.

SPÔSOB DODÁVKY
Nie všetky veľkosti sú dostupné na všetkých trhoch. Informácie o dostupnosti 
konkrétnych veľkostí vám poskytne váš miestny obchodný zástupca.
Chirurgické nite MERSILENE™ sú dostupné ako sterilné vlákna vo veľkostiach 
od 11-0 do 6 (metrické veľkosti 0,1–8,0), v rôznych dĺžkach, s trvalo 
pripojenými ihlami aj bez nich. 
Chirurgické nite MERSILENE™ sú dostupné aj ako jednovláknové 
vo veľkostiach 10-0 a 11-0 (metrické veľkosti 0,2 a 0,1).
Chirurgické nite MERSILENE™ sú dostupné aj ako sterilné vlákna napojené na 
odstrániteľné ihly CONTROL RELEASE™, ktoré umožňujú stiahnuť ihlu z nite 
namiesto nutnosti jej odstrihnutia.
Chirurgická niť MERSILENE™ je dostupná v baleniach po jednom, dvoch 
alebo troch tuctoch kusov.

Bruksanvisning sv

MERSILENE™
POLYESTER 

STERIL, SYNTETISK, ICKE-RESORBERBAR

KIRURGISK SUTUR

BESKRIVNING
MERSILENE™ sutur är en steril, monofil eller flätad, syntetisk, icke-
resorberbar kirurgisk sutur, bestående av poly(etylentereftalat). Polymerens 
empiriska molekylformel är (C10H804)n.
MERSILENE™ sutur finns i vitt (ofärgad) eller grönfärgad med D&C Green #6 
(färgindexnr 61565) för att förbättra synbarheten inom operationsområdet.
MERSILENE™ sutur finns i en rad olika tjocklekar och längder, utan nål 
eller med vidhäftande nål av olika typer och storlekar, enligt beskrivning 
i avsnittet LEVERANS. 
MERSILENE™ sutur uppfyller kraven i den europeiska farmakopén (Ph. Eur.) 
för steril poly(etylentereftalat)-sutur och USA:s farmakopé (USP) för icke-
resorberbar, kirurgisk sutur, förutom en enstaka lätt överdimensionering 
i grovlek 6-0 (metrisk 0,7) (maximal överdimensionering 0,024 mm). 
Metriska måttenheter och Ph. Eur. storlekar vidkänns som likvärdiga av den 
europeiska farmakopén, vilket återspeglas på märkningen. 

INDIKATIONER
MERSILENE™ sutur indiceras för användning i allmän mjukvävnads-
approximering och/eller ligering, inklusive användning i kardiovaskulära, 
oftalmiska och neurokirurgiska ingrepp.

ANVÄNDNING
Suturer bör väljas och implanteras med hänsyn till patientens tillstånd, 
kirurgisk erfarenhet, kirurgisk teknik och sårets storlek.

PRESTANDA / VERKAN
MERSILENE™ sutur framkallar en första, minimal inflammatorisk reaktion 
i vävnader, som följs av en gradvis inkapsling av suturen av fibrös bindväv. 
Implantationsstudier på djur visar att ingen nämnvärd förändring 
i bibehållandet av suturens draghållfasthet sker under implantationens 
livslängd. Polyestermaterialet i suturen är farmakologiskt inaktivt.

KONTRAINDIKATIONER
Inga kända.

VARNINGAR
Användare bör vara förtrogna med de kirurgiska procedurer och 
tekniker som innefattar icke-resorberbara suturer innan de använder  
MERSILENE™ sutur för sårförslutning, eftersom risken för såröppning kan 
variera beroende på applikationsstället och det suturmaterial som används. 
Vedertagen kirurgisk praxis bör iakttas vid hantering av förorenade eller 
infekterade sår.
Får ej omsteriliseras/återanvändas. Återanvändning av denna produkt 
(eller delar av denna produkt) kan skapa risk för försämring av produkten 
som kan leda till funktionsfel och/eller korskontamination. Detta kan leda 
till infektioner eller överföring av blodburna smittämnen till patienter och 
användare. Liksom alla främmande kroppar, kan denna produkt ha en 
potentierande effekt på infektioner.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Vid hanteringen av detta eller alla andra suturmaterial bör försiktighet 
iakttas för att undvika skada. Undvik kross- och veckskador vid användning 
av kirurgiska instrument, såsom griptänger och nålförare.
För att uppnå tillräcklig knutsäkerhet krävs, liksom med alla suturmaterial, 
normala kirurgiska metoder med kirurgknutar och råbandsknopar med 
ytterligare slag efter behov, beroende på de kirurgiska omständigheterna 
och kirurgens erfarenhet. Användning av ytterligare slag kan vara särskilt 
lämpligt vid knytning av monofila suturer.
Var försiktig vid hantering av kirurgiska nålar för att undvika skador. Fatta 
nålen inom ett område som är en tredjedel (1/3) till hälften (1/2) av 
avståndet från infästningsänden till nålspetsen. Att fatta tag i spetsområdet 
kan försämra penetrationsförmågan och leda till att nålen bryts. Att fatta 
nålen i den bakre änden vid infästningen kan leda till att nålen böjs eller 
bryts. Om nålar omformas kan detta göra att de förlorar styrka och är mindre 
motståndskraftiga mot att böjas och brytas av. 
Användare bör iaktta försiktighet vid hantering av kirurgiska nålar, för att 
undvika oavsiktlig nålstickskada. Brutna nålar kan leda till längre eller 
ytterligare operationer eller kvarvarande främmande kroppar. Oavsiktliga 
nålstick med kontaminerade kirurgiska nålar kan leda till överföring av 
blodburna smittämnen. Släng använda nålar i behållare för stickande/
skärande avfall.

KOMPLIKATIONER
Biverkningar förknippade med användning av denna produkt inkluderar 
såröppning, stenbildning i urin- eller gallgångar när långvarig kontakt 
med saltlösningar såsom urin och galla inträffar, minimal inflammatorisk 
vävnadsreaktion och övergående lokal irritation i sårområdet.

STERILITET
MERSILENE™ sutur har steriliserats genom strålning. Får ej omsteriliseras. 
Får ej användas om förpackningen är öppnad eller skadad. Kasta öppnade, 
oanvända suturer.

FÖRVARING
Inga särskilda lagringsförhållanden krävs. Använd ej efter utgångsdatum.

LEVERANS
Observera att inte alla storlekar finns på alla marknader. Kontakta din lokala 
försäljningsrepresentant för tillgängliga storlekar.
MERSILENE™ sutur finns som sterila trådar i storlek 11-0 till 6 (metrisk 
storlek 0,1–8,0), i en rad olika längder, med eller utan permanent 
fästa nålar. 
MERSILENE™ sutur finns också som monofilament i storlek 10-0 och 11-0 
(metrisk storlek 0,2 och 0,1).
MERSILENE™ sutur finns också som sterila trådar fästa vid 
CONTROL RELEASE™ avtagbara nålar som gör att nålarna kan dras av 
istället för att skäras av.
MERSILENE™ sutur finns i förpackningar med ett, två eller tre dussin 
per förpackning.

Kullanım talimatları  tr 

MERSILENE™
POLYESTER 

STERİL SENTETİK EMİLMEYEN

CERRAHİ SÜTÜR

AÇIKLAMALAR
MERSILENE™ Sütür, poli(etilen terefitalat)'tan oluşan, steril, monofilaman 
veya örgülü, sentetik, emilmeyen bir cerrahi sütürdür. Polimerin ampirik 
moleküler formülü şöyledir: (C10H804)n.
MERSILENE™ Sütür beyaz (boyanmamış) olarak veya cerrahi alanda 
görünürlüğü artırmak için D&C Green No. 6 (Renk İndeksi No. 61565) ile 
yeşile boyalı olarak mevcut bulunmaktadır.
MERSILENE™ Sütür TEDARİK ŞEKLİ başlıklı bölümde açıklandığı üzere bir  
dizi farklı kalınlık ve uzunluklarda, iğnesiz olarak ya da çeşitli tür ve 
ebatlardaki iğnelere iliştirilmiş olarak temin edilmektedir. 
MERSILENE™ Sütür Avrupa Farmakopesi'ndeki (Avr. Far.) Steril 
Poli(etilen terefitalat) Sütürlere ilişkin tüm standartlara ve Birleşik 
Devletler Farmakopesi'ndeki (USP) Absorbe Edilemez Cerrahi Sütür 
gerekliliklerine - 6-0 (metrik 0,7) şeklindeki çapın belirtilen standartların 
az miktarda üzerinde olması hariç olmak üzere (standardın üzerindeki 
maksimum büyüklük 0,024 mm) - uymaktadır. Avrupa Farmakopesi 
etikette belirtildiği gibi Metrik ölçü birimlerini ve eşdeğeri olarak Avr. Far. 
büyüklüklerini kullanmaktadır. 

ENDİKASYONLARI
MERSILENE™ Sütür kardiyovasküler, oftalmik ve nöroşirurjik işlemlerde 
kullanılması da dahil olmak üzere genel yumuşak dokuların yakınlaştırılması 
ve/veya ligasyonu için endikedir.

UYGULAMALAR
Sütürler hastanın durumuna, cerrahi deneyime, cerrahi tekniğe ve yaranın 
boyutlarına göre seçilip implante edilmelidir.

PERFORMANS / ETKİLER
MERSILENE™ Sütür başlangıç safhasında dokular üzerinde minimal 
enflamatuar reaksiyona neden olur ve zamanla fibröz bağ doku tarafından 
kaplanır. Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen implantasyon çalışmaları 
implantasyon ömrü boyunca sütür gerginliğinin korunmasında anlamlı 

bir değişiklik olmadığını göstermiştir. Polyester fiber sütür malzemesi 
farmakolojik açıdan aktif değildir.

KONTRENDİKASYONLARI
Bilinen yoktur.

UYARILAR
Uygulama bölgesine ve kullanılan sütür malzemesine bağlı olarak yaranın 
açılma riski farklı olduğundan, yara kapatma işlemi için MERSILENE™ 
Sütür kullanmadan önce, kullanıcıların emilemeyen sütürlerle ilgili cerrahi 
prosedür ve teknikleri biliyor olmaları gereklidir. 
Kontamine veya enfeksiyonlu yaraların tedavisi için kabul edilen cerrahi 
uygulamalar izlenmelidir.
Tekrar sterilize etmeyin/tekrar kullanmayın. Bu cihazın (veya parçalarının) 
tekrar kullanılması bir ürün degradasyonu riski teşkil edebilir. Bu da 
malzemenin bozulmasına ve/veya çapraz kontaminasyona neden olabilir. 
Bu durum enfeksiyona ya da kan yoluyla bulaşan patojenlerin hastalar ve 
kullanıcılara aktarılmasına neden olabilir. Tüm yabancı cisimlerde olduğu 
gibi bu ürün de mevcut bir enfeksiyonu güçlendirebilir.

ÖNLEMLER
Bu veya diğer sütür malzemelerini kullanırken, hasar vermekten kaçınmak 
için dikkat gösterilmelidir. Forseps veya portegü gibi cerrahi aletlerin 
kullanımından kaynaklanabilecek ezme ve bükme hasarlarından kaçının.
Düğümlerin yeterli derecede güvenli olması için, diğer sütür malzemelerinde 
de olduğu gibi, düz, kare düğümler içeren standart cerrahi tekniğin 
kullanılmasının yanı sıra, cerrahi koşullara ve operatörün deneyimine 
göre gerektiği takdirde ilave ilmekler gereklidir. Monoflaman sütürleri 
düğümlerken ilave ilmek atmak özellikle uygun olabilir.
Cerrahi iğneleri kullanırken hasar vermekten kaçınmak için dikkatli 
olunmalıdır. İğneyi bağlantı ucuyla iğne ucu arasındaki mesafenin üçte 
biri (1/3) ile yarısı (1/2) arasındaki kısmından tutun. İğne ucunu tutmak, 
penetrasyon performansını azaltabilir ve iğnenin kırılmasına neden olabilir. 
İğneyi bağlantı ucundan tutmak bükülmeye veya kırılmaya neden olabilir. 
İğneleri yeniden şekillendirmek, güçlerini kaybetmelerine ve bükülme ve 
kırılmalara karşı dirençlerinin azalmasına neden olabilir. 
İstem dışı iğne batması yaralanmalarından kaçınmak için kullanıcıların 
cerrahi iğneleri kullanırken dikkatli olması gerekir. Kırık iğneler, ilave cerrahi 
müdahaleye veya müdahale süresinin uzamasına ya da yabancı madde 
kalıntılarına yol açabilir. Kontamine cerrahi iğnelerin istenmeyen şekilde 
batırılması, kanla geçen patojenlerin bulaşmasına neden olabilir. Kullanılan 
iğneleri “kesici ve delici alet” kaplarına atın.

YAN ETKİLER
Bu cihazın kullanımıyla ilgili advers reaksiyonlar şunları içerir: yaranın 
açılması, idrar veya safra gibi tuz solüsyonlarına uzun süreli temas sonucu 
idrar veya safra yollarında taş oluşumu, minimal enflamatuar doku 
reaksiyonu veya yara bölgesinde geçici bölgesel tahriş.

STERİLİZASYON
MERSILENE™ Sütür, ışıma ile sterilize edilmiştir Tekrar steril etmeyin. 
Ambalaj açılmışsa ya da hasarlıysa kullanmayın. Açılmış, kullanılmamış 
sütürleri atın.

SAKLAMA
Özel bir depolama koşulu yoktur. Son kullanma tarihinden sonra 
kullanmayın.

TEDARİK ŞEKLİ
Tüm boyların tüm piyasalarda bulunmadığına dikkat edin lütfen. Aradığınız 
boyun bulunup bulunmadığını öğrenmek için yerel satış temsilcinizle 
görüşün lütfen.
MERSILENE™ Sütür, kalıcı iğne takılı olarak ya da olmayarak, çeşitli 
uzunluklarda, 11-0 ila 6 boyutlarında (metrik boy 0,1–8,0), steril iplikler 
halinde mevcut bulunmaktadır. 
MERSILENE™ Sütür ayrıca 10-0 ve 11-0 boyutlarında (metrik boy 0,2 ve 0,1) 
monoflaman olarak da mevcut bulunmaktadır.
MERSILENE™ Sütür ayrıca iğnelerin kesilmek yerine çekilerek çıkartılmasına 
imkan tanıyan CONTROL RELEASE™ marka çıkartılabilir iğnelere iliştirilmiş 
olan steril iplikler şeklinde de mevcut bulunmaktadır.
MERSILENE™ Sütür her kutuda bir, iki veya üç düzine ünite olacak şekilde 
mevcut bulunmaktadır.
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MERSILENE™
聚酯 

滅菌合成不可吸收

外科縫合線

說明
MERSILENE™ 縫合線是一種滅菌、單絲或編織、合成、
不可吸收外科縫合線，由聚（對苯二甲酸乙二酯）製
成。該聚合物的實驗分子式為 (C10H804)n。
白色（未染色）和經 D&C 綠色 6 號（顏色指數：61565）
染色以增強在手術部位可見度的 MERSILENE™ 縫合線
均有供應。
如在「供貨方式」章節中所述，MERSILENE™ 縫合線有
各種尺寸及長度，不附縫針或附有不同樣式尺寸的
縫針。 
除尺寸為 6-0（公制 0.7）的縫合線尺寸稍大（最大加大 
0.024 mm）外，MERSILENE™ 縫合線符合歐洲藥典 (Ph. Eur.) 
對聚（對苯二甲酸乙二酯）縫合線和美國藥典 (USP) 
對不可吸收外科縫合線的要求。歐洲藥典承認公制
測量單位與歐洲藥典尺寸為同等度量單位，這一點
已反映在標籤上。 
適應症
MERSILENE™ 縫合線適用於一般軟組織縫合及／或結
紮，包括心血管、眼科和神經外科的手術。
應用
應依據病患狀況、手術經驗、手術技巧和傷口大小，
選擇適用的縫合線。
效能 ／功用
MERSILENE™ 縫合線在組織引起極輕微的初期發炎反
應，其後會逐漸被纖維結締組織包覆。動物的植入
研究顯示，在植入後的壽命期間，縫合線的抗張強
度保留沒有發生重大改變。聚酯縫合線材料不具藥
理活性。
禁忌症
無已知的禁忌症。

警告
使用 MERSILENE™ 縫合線縫合傷口前，使用者必須熟悉
與不可吸收性縫合線相關的外科操作程序和技巧，
因為傷口裂開的危險會因縫合部位和使用縫合材料
的不同而有所差異。 
處理被污染或被感染的傷口時，必須遵循可以接受
的外科操作規範。
不得重複滅菌／使用。重複使用本裝置（或本裝置
的一部分）可能造成產品降解，而可能導致產品失效
及／或交叉污染的危險，並可能導致患者和使用者的
血源性病原體感染或傳播。與所有異物一樣，本產品
可能加劇感染。
注意事項
取放這類或任何其它縫合材料時，必須小心謹慎，以
免損壞縫合線。避免因使用手術器械，如鑷子或持針
鉗，造成擠壓或折曲縫合線。
和任何縫合線材料一樣，要想保證縫線結安全可
靠，必須採用標準的外科打結法，打出既平又方的外
科結，並根據手術情況和外科醫師的經驗，必要時
可多打幾次結使之牢固。單絲縫合線打結時尤其要
多打幾個結。
使用手術縫針時應謹慎，避免損壞縫針。持針位置
應介於接線端至針尖距離的三分之一 (1/3) 至一半 
(1/2) 處。持針於針尖區域會影響縫針的穿透力，還可
能會造成縫針折斷。持針於接線端會造成縫針彎曲
或折斷。改變縫針形狀可能會使其失去原有強度，
容易彎曲和斷裂。 
使用者處理外科縫針時需謹慎，以免意外扎傷。縫
針斷裂可能會導致手術時間延長或追加手術，或者
異物殘留。被污染的外科縫針意外扎傷可能會導致
血源性病原體的傳播。將用過的縫針廢棄於標有 
「利器」字樣的容器內。
不良反應
與使用此類縫合線相關的不良反應包括傷口裂開、
長時間與尿液或膽汁等含鹽液體接觸所引起的尿道
或膽道結石、輕微的組織發炎反應和傷口部位暫時
性的局部刺激症狀。

滅菌
MERSILENE™ 縫合線經放射線滅菌。不得重複滅菌。包
裝已打開或損壞後不得使用請丟棄打開包裝後尚未
用完的縫合線。
儲存
無須特別儲存條件。超過效期請勿使用。
供貨方式
請注意，並非所有尺寸的縫合線在市場上均有出售。
請聯絡您當地的公司銷售代表以確認有供應的尺寸。
MER SILENE ™ 縫合線的供應尺寸為：尺寸 11- 0 至  
6（公制尺寸 0.1–8.0），有各種長度，附有或不附永久
連接縫針。 
MERSILENE™ 縫合線也供應尺寸為 10-0 和 11-0（公制尺寸 
0.2 和 0.1）的單絲縫合線。
MERSILENE™ 縫合線也供應附於 CONTROL RELEASE™ 可拆
除縫針的滅菌縫合線，該縫針可被拉下，而不必被
剪下。
MERSILENE™ 縫合線以盒裝供應，每盒一打、兩打或
三打。
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