
DIAGNOdent® pen Paro sonde
Korte gebruiksaanwijzing 
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Deze korte gebruiksaanwijzing bevat uitsluitend de belangrijkste bedieningsfunc-
ties. Voor de eerste ingebruikname alsmede bij bediening door personen, die niet
vertrouwd zijn met het gebruik van dit medicijn, moet onherroepelijk de gebruik-
saanwijzing DIAGNOdent pen 2190 worden nageleefd.
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Technischer afstelling: 

Met de Paro sonde (Mat.-nr. 1.004.0370) kun-
nen concrementen in de pockets tot een diepte
van 9 mm herkend worden. 

De sonde kan afbreken en dan letsel ver-
oorzaken. Niet met de sonde hevelen! 
Vóór elke behandeling moet de sonde
opnieuw gereed worden gemaakt voor

gebruik. Volg daarvoor de aanwijzingen voor het
gereedmaken van de fissuursonde in de gebruik-
saanwijzing voor de DIAGNODENT-pen 2190.

Gebruik: 
Paro sonde evenwijdig aan het tandvlak in de
PA-pocket invoeren. 

Aanduiding DIAGNOdent pen 2190 met Paro sonde: 
Waarde Betekenis 
>40 Concrementen in de PA-pocket.

5-40 Zeer kleine concrementen
Concrementen in de nabijheid van de sonde 
Evtl. wortelcariës 

<5 Schone PA-pocket.

Drukken Drukken 

(binnen 

3 seconden) 

Kijk op de display tot de

referentiewaarde wordt

aangegeven en een

akoestisch signaal klinkt. 

Sonde op referentie

houden, ... 

... tot akoestisch signaal

stopt. Afstelling beëindigd. 
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